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Re´sume´
La planification automatique des traitements de radiothe´rapie ne´cessite un calcul tre`s
rapide de la dose de´livre´e au patient. Nous proposons de re´aliser ce calcul en segmentant
le fantoˆme du patient en mailles homoge`nes, et en associant aux mailles des projections
vers des distributions pre´calcule´es en milieux homoge`nes, ainsi que des ponde´rations
ge´rant les he´te´roge´ne´ite´s.
Le calcul de dose se fait en deux e´tapes. La premie`re e´tape concerne les mailles :
les projections et ponde´rations y sont parame´tre´es en fonction de crite`res physiques et
ge´ome´triques. La seconde e´tape concerne les voxels : la dose y est calcule´e en e´valuant
les fonctions pre´alablement associe´es a` leur maille.
Cette me´thode est tre`s rapide, notamment quand le nombre de points d’inte´reˆt est li-
mite´ (quelques centaines), les re´sultats e´tant dans ce cas obtenus en moins d’une seconde.
Avec de telles performances, la planification automatique des traitements de radiothe´-
rapie devient parfaitement envisageable.
Abstract
Automatic radiation therapy treatment planning necessitates a very fast computation
of the dose delivered to the patient. We propose to compute the dose by segmenting
the patient’s phantom into homogeneous meshes, and by associating, to the meshes,
projections to dose distributions precomputed in homogeneous phantoms, along with
weights managing heterogeneities.
The dose computation is divided into two steps. The first step impacts the meshes :
projections and weights are set according to physical and geometrical criteria. The second
step impacts the voxels : the dose is computed by evaluating the functions previously
associated to their mesh.
This method is very fast, in particular when there are few points of interest (se-
veral hundreds). In this case, results are obtained in less than one second. With such
performances, practical realization of automatic treatment planning becomes practically
feasible.
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Glossaire
– CTV (Clinical Target Volume) : tumeur visible comple´te´e par une extension tu-
morale suppose´e ;
– Fantoˆme : repre´sentation nume´rique d’un patient ;
– Fantoˆme homoge`ne : fantoˆme compose´ d’un unique mate´riau ;
– Fantoˆme he´te´roge`ne : fantoˆme compose´ d’au moins deux mate´riaux diffe´rents ;
– Fluence primaire : nombre de photons passant par une unite´ d’aire ;
– Dose : e´nergie de´pose´e, rapporte´e a` la masse ;
– GTV (Gross Tumor Volume) : tumeur visible sur l’imagerie ;
– IGRT : Image Guided Radiation Therapy (radiothe´rapie guide´e par l’image) ;
– Index delta, index gamma : techniques d’e´valuation de la qualite´ d’une distri-
bution de dose, par comparaison a` une distribution de re´fe´rence ;
– Interface : surface se´parant deux re´gions de compositions diffe´rentes ;
– Isodoses : lignes constitue´es de points qui rec¸oivent la meˆme dose ;
– IMRT : Intensity Modulated Radiation Therapy (RCMI en franc¸ais) ;
– Profil de fluence (du faisceau primaire ou d’un sous-faisceau) : fluence sur les
points situe´s a` une profondeur donne´e par rapport a` la source du faisceau primaire.
On parle de profil de´se´quilibre´ a` une profondeur donne´e quand la fluence n’est pas
constante a` cette profondeur ;
– Projection : association d’un point d’un fantoˆme maille´ a` un point d’un fantoˆme
homoge`ne, les deux fantoˆmes e´tant irradie´s par le meˆme faisceau ;
– PTV (Planned Target Volume) : CTV comple´te´ par une marge de se´curite´ tenant
compte du mouvement du patient ;
– RCMI : Radiothe´rapie Conformationnelle avec Modulation d’Intensite´ (IMRT en
anglais) ;
– SBIM : Sub Beam In a Mesh (voir chapitre 5) ;
– Scaling : dilatation ou compression d’une distribution de dose, ou du parcours
d’une particule, en fonction de la densite´ e´lectronique du milieu ;
– TERMA : Total Energy Released per unit MAss (voir les me´thodes par convolu-
tion, chapitre 3) ;
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– TPS : Treatment Planning System (syste`me de planification des traitements) ;
– Voxel : volume e´le´mentaire dans une structure tridimensionnelle nume´rise´e
(”voxel” est la contraction de ”volumetric pixel”).
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Introduction
Le traitement du cancer par radiothe´rapie externe a fait l’objet de de´veloppements
significatifs au cours des dernie`res anne´es. Ces de´veloppements concernent bien-suˆr le
mate´riel de traitement, mais e´galement les outils informatiques qui lui sont associe´s
pour en permettre une utilisation optimale.
Ces outils informatiques sont groupe´s au sein d’un logiciel appele´ Syste`me de Plani-
fication des Traitements (ou TPS, pour Treatment Planning System). L’objectif de ce
logiciel est d’assister le me´decin dans la re´alisation du traitement de radiothe´rapie. Il
permet tout d’abord l’analyse des donne´es anatomiques du patient, et en particulier le
contourage de la tumeur. Il assiste ensuite le me´decin dans le choix des parame`tres d’irra-
diation, et lui permet une validation de ces choix. Enfin, le TPS offre des fonctionnalite´s
de suivi des irradiations re´alise´es au cours des diffe´rentes se´ances de traitement.
Les techniques de traitement les plus re´centes offrent de nombreux de´fis logiciels aux
TPS du futur. Parmi ces techniques, la Radiothe´rapie Conformationnelle avec Modu-
lation d’Intensite´ (RCMI) est une des plus prometteuses, mais e´galement une des plus
complexes a` mettre en œuvre. En effet, elle ne´cessite en particulier une planification
automatique du traitement, afin d’utiliser avantageusement ses nombreuses possibilite´s
balistiques, tout en faisant gagner du temps au me´decin.
Toutefois, il n’est pas encore possible, aujourd’hui, de produire des TPS capables
de de´terminer, de fac¸on totalement automatique, le plan de traitement a` administrer a`
un patient. Le calcul d’un plan optimal passe en effet par une optimisation ite´rative, a`
chaque e´tape de laquelle le plan courant est e´value´, puis ame´liore´. L’e´tape d’e´valuation
consiste a` calculer la dose de´pose´e en chaque point du patient par le plan de traitement
courant, et a` de´terminer l’e´cart entre cette dose et la prescription du me´decin. Le plan
est ensuite ame´liore´ pour re´duire cet e´cart, et ainsi tendre vers la distribution prescrite.
Le temps d’exe´cution d’une planification automatique de´pend principalement de celui
du calcul de la dose de´livre´e par un plan de traitement donne´. Pour qu’une planification
automatique soit possible, ce calcul de dose doit pouvoir eˆtre re´pe´te´ des centaines ou
milliers de fois, et ce dans un temps compatible avec une consultation en clinique (20
minutes maximum). Ceci implique que chacun des calculs de dose interme´diaires puissent
eˆtre re´alise´s en quelques secondes.
Bien-suˆr, ces calculs doivent e´galement eˆtre tre`s pre´cis, afin de ne pas s’e´carter de la
prescription me´dicale. Or, aucune des me´thodes de´veloppe´es jusqu’a` aujourd’hui n’offre
une pre´cision suffisante dans les de´lais impartis. Les me´thodes de Monte Carlo, par
exemple, sont les plus pre´cises, mais cette grande pre´cision est obtenue au prix de calculs
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tre`s longs. D’autres me´thodes, par exemple a` base de convolution, calculent bien plus
rapidement la dose. Cependant, sans meˆme e´voquer leurs e´ventuels manques de pre´cision,
les temps de calcul de ces me´thodes – de une a` plusieurs minutes sur un PC classique –
ne permettent pas de les utiliser pour l’optimisation des plans de traitements.
Ces travaux de the`se ont donc porte´ sur le de´veloppement d’un algorithme rapide de
calcul de la dose, et plus particulie`rement de la dose de´pose´e par un faisceau de photons.
L’objectif initialement fixe´ e´tait tre`s ambitieux : calculer la dose sur un fantoˆme 3D en
quelques secondes seulement sur un PC classique.
Partant du constat qu’aucune des approches existantes n’est assez rapide, nous avons
imagine´ une solution base´e sur une repre´sentation du fantoˆme qui soit plus macrosco-
pique que la repre´sentation classique par une grille de voxels. Nous avons ainsi choisi
de travailler sur un fantoˆme segmente´ en mailles homoge`nes, constitue´es de groupes de
voxels de meˆme composition.
Le calcul de la dose de´pose´e dans un fantoˆme maille´ peut alors eˆtre re´alise´ en deux
temps : d’abord la pre´paration de mode`les de calcul de la dose sur les mailles, puis
l’interrogation de ces mode`les pour obtenir la dose aux points ou` elle est demande´e.
La premie`re phase est re´alise´e au cours d’une propagation du faisceau primaire de
maille en maille. Elle est donc tre`s rapide si les mailles sont en nombre re´duit dans le
fantoˆme, c’est-a`-dire si elles sont de tailles centime´triques. La seconde phase a ensuite
une dure´e a` peu pre`s proportionnelle au nombre de points ou` la dose est requise. Par
conse´quent, si le nombre de points d’inte´reˆt est petit, la me´thode propose´e pourra donner
une solution dans un temps tre`s court, par exemple de quelques dixie`mes de seconde pour
quelques centaines de points.
Avec de telles performances, de nouvelles possibilite´s s’ouvrent pour le pilotage des
traitements des cancers par radiothe´rapie. Il devient par exemple possible de re´aliser
l’optimisation d’un plan de traitement a` partir d’un ensemble de points de controˆle, place´s
en particulier sur la tumeur et les organes a` risque. Bien suˆr, les plans de traitement
ainsi obtenus devront faire l’objet d’une validation par un code de Monte Carlo, ces
codes e´tant les seuls a` garantir une pre´cision suffisante.
Ce me´moire est constitue´ de deux parties. La premie`re pre´sente le contexte scienti-
fique et technique de l’e´tude ; la seconde de´crit la me´thode qui en est issue.
Plus pre´cise´ment, la premie`re partie commence par un chapitre de pre´sentation de
la radiothe´rapie et de ses de´fis logiciels. La question du calcul de la dose, qui fait l’objet
de cette the`se, est pre´sente´e dans le deuxie`me chapitre. Cette partie se termine ensuite
par un e´tat de l’art des me´thodes de calcul existantes.
La solution de´veloppe´e au cours de cette the`se est pre´sente´e dans la seconde partie
de ce me´moire. Le quatrie`me chapitre porte sur le maillage du fantoˆme, et explique
comment l’utiliser avantageusement pour le calcul de la dose. Le cinquie`me chapitre
pre´sente les principes de notre me´thode, principes qui sont ensuite de´taille´s dans le
sixie`me chapitre. Enfin, un prototype logiciel ayant e´te´ de´veloppe´, ses re´sultats sont
e´tudie´s dans le septie`me et dernier chapitre de ce me´moire.
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Objet de l’e´tude : le calcul de
dose pour la radiothe´rapie
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Chapitre 1
La radiothe´rapie, ses de´fis
logiciels
Les de´veloppements technologiques re´cents (collimateurs multilames, robotique, sys-
te`mes d’imagerie inte´gre´s) ont ouvert la voie vers des techniques de radiothe´rapie tre`s
prometteuses. La radiothe´rapie conformationnelle par modulation d’intensite´ (RCMI),
et plus encore la radiothe´rapie guide´e par l’image (IGRT, pour Image-Guided Radiation
Therapy), offrent en effet de grandes possibilite´s pour le traitement du cancer.
Ces techniques sont assiste´es par des logiciels, les syste`mes de planification des traite-
ments (TPS), qui inte`grent et tirent profit des diverses possibilite´s offertes par le mate´riel.
L’e´valuation d’un plan de traitement, base´e sur le calcul de la dose de´pose´e dans le
patient par les faisceaux constituant ce plan, est un des e´le´ments critiques des TPS. Ce
chapitre a pour objectif de montrer que des e´volutions algorithmiques lui sont ne´ces-
saires pour utiliser la pleine capacite´ des technologies les plus re´centes du traitement par
radiothe´rapie.
Nous rappellerons d’abord ce qu’apportent les rayonnements ionisants au traitement
du cancer (partie 1.1). Nous pre´senterons ensuite, dans la partie 1.2, les diffe´rentes tech-
nologies disponibles pour re´aliser les traitements par radiothe´rapie. Ce chapitre se ter-
minera alors (partie 1.3) par une analyse des de´fis algorithmiques restant a` relever, et en
particulier sur le calcul de dose, afin d’envisager une utilisation optimale des technologies
de traitement les plus re´centes.
Pour des de´veloppements supple´mentaires sur les principes et protocoles de la ra-
diothe´rapie, le lecteur pourra par exemple se rapporter aux ouvrages [Lartigau, 2009]
et [Washington et Leaver, 2009].
1.1 Principes de la radiothe´rapie
L’ide´e de traiter le cancer par des rayonnements ionisants est apparue de`s le de´but du
20e`me sie`cle, suite aux de´couvertes des rayons X en 1895 par Wilhelm Conrad Roentgen,
et de la radioactivite´ naturelle en 1896 par Henri Becquerel.
Cette partie pre´sente succintement la maladie qu’est le cancer, et explique pourquoi
les rayonnements ionisants sont si inte´ressants pour la traiter.
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1.1.1 Le cancer
Le cancer est, devant les maladies cardio-vasculaires, la premie`re cause de de´ce`s en
France (environ 150 000 chaque anne´e) [INVS, 2007].
Le cancer se caracte´rise par une prolife´ration cellulaire anarchique dans l’orga-
nisme [Stewart et Kleihues, 2005]. Cette prolife´ration a pour origine des alte´rations sur
plusieurs ge`nes, controˆlant par exemple la multiplication cellulaire, mais surtout sur ceux
codant les me´canismes de maintien de l’inte´grite´ ge´ne´tique au moyen de re´parations cel-
lulaires.
Ces alte´rations se produisent progressivement et successivement, chacune d’entre elles
favorisant la suivante. Ce processus peut s’e´tendre sur une tre`s longue dure´e, jusqu’a`
plusieurs dizaines d’anne´es.
Une succession d’alte´rations peut, par exemple, de´buter par une mutation sur un
geˆne codant les me´canismes de maintien de l’inte´grite´ ge´ne´tique, faisant ainsi perdre a` la
cellule sa capacite´ d’autoprotection contre les mutations. Cette cellule devient alors, ainsi
que ses descendantes, susceptible de de´velopper d’autres mutations, la faisant progresser
vers un e´tat cance´reux.
Le cancer peut alors soit se de´velopper localement, soit migrer a` distance de la tumeur
(c’est ce qu’on appelle les me´tastases).
Un cancer peut eˆtre diagnostique´ de diffe´rentes fac¸ons, selon son type et sa localisa-
tion. Une fois de´tecte´, il est dans la plupart des cas traite´ par au moins l’une des trois
me´thodes que sont la chirurgie, la chimiothe´rapie et la radiothe´rapie. La partie suivante
a pour objet la pre´sentation des principes de cette dernie`re me´thode.
1.1.2 Le traitement par rayonnements ionisants
La radiothe´rapie peut eˆtre prescrite comme traitement curatif (pour de´truire la tu-
meur), comme traitement adjuvant (pour pre´parer ou pour comple´ter une intervention
chirurgicale ou une chimiothe´rapie), ou encore comme traitement palliatif (pour atte´nuer
la douleur).
La radiothe´rapie consiste a` traiter les cellules cance´reuses en les irradiant par des
rayonnements ionisants (par exemple des e´lectrons, photons, ou protons), c’est-a`-dire
des rayonnements capables d’arracher des e´lectrons aux atomes, et ainsi de casser des
mole´cules plus complexes.
Ces destructions peuvent alors toucher les mole´cules de l’ADN, directement ou in-
directement par l’interme´diaire de radicaux libres, mole´cules instables a` fort pouvoir
d’interaction, produites par ionisation. Plusieurs types de le´sions peuvent se produire
sur l’ADN. Les plus ne´fastes sont les cassures des deux brins de la double he´lice d’ADN.
Difficilement re´parable par la cellule, ce type de le´sion peut l’empeˆcher de se diviser et
ainsi entraˆıner sa mort.
Toutefois, les cellules saines peuvent e´galement eˆtre affecte´es par les radiations. Or,
un traitement de radiothe´rapie vise la destruction de la tumeur, tout en e´pargnant au
maximum les tissus sains. Les cellules saines ont pour cela un avantage essentiel : leur
capacite´ d’auto-re´paration est supe´rieure a` celle des cellules cance´reuses.
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Afin de tirer avantage de cet effet diffe´rentiel, le traitement est fractionne´ en plusieurs
se´ances, de fac¸on a` ce que les cellules saines aient le temps de se re´parer entre les se´ances,
ce qui limite leur risque de destruction.
Les techniques de traitement par radiothe´rapie ont re´gulie`rement e´volue´ au cours du
20e`me sie`cle, et plus particulie`rement pendant ces vingt dernie`res anne´es, notamment
avec l’arrive´e de l’informatique, de l’imagerie me´dicale 3D, et des acce´le´rateurs line´aires.
Des traitements tre`s e´labore´s peuvent maintenant eˆtre envisage´s, comme nous le verrons
dans la suite de ce chapitre.
1.2 Techniques d’irradiation
Parmi les diffe´rentes techniques de traitement par radiothe´rapie, nous pre´sentons
dans ce chapitre la Radiothe´rapie Conformationnelle par Modulation d’Intensite´ (RCMI,
ou IMRT en anglais, pour Intensity Modulated Radiation Therapy), ainsi que la radio-
the´rapie guide´e par l’image (IGRT en anglais), cette dernie`re technique se de´clinant en
plusieurs variantes. Ces me´thodes se basent sur des technologies robotise´es de pointe qui
impliquent des outils algorithmiques d’une grande diversite´.
Apre`s une rapide pre´sentation des rayonnements utilise´s en radiothe´rapie, et des
technologies utilise´s pour leur production, cette partie pre´sentera ensuite les deux tech-
niques de traitement que sont la RCMI et l’IGRT. L’accent sera mis, en particulier, sur
les besoins algorithmiques qu’impliquent ces diffe´rentes technologies.
1.2.1 Les rayonnements, leur production
1.2.1.a Electrons, photons, protons
Diffe´rents types de rayonnements peuvent eˆtre utilise´s pour le traitement du cancer
par radiothe´rapie. On ne parlera ici que des plus courants, que sont les rayonnements
photons, e´lectrons et protons, et on laissera de coˆte´ les alternatives moins re´pandues
(ions lourds pour l’hadronthe´rapie, ou neutrons).
La figure 1.1 montre les distributions de dose sur l’axe du faisceau (e´galement appele´es
rendements en profondeur), pour des faisceaux d’e´lectrons, de photons et de protons. A
partir de cette figure, nous pre´sentons maintenant, de fac¸on succinte, les caracte´ristiques
propres a` chacune de ces particules.
Les e´lectrons
Les faisceaux d’e´lectrons pe´ne`trent peu dans la matie`re, leur e´nergie se trouvant
inte´gralement de´pose´e dans les premiers centime`tres de leur parcours. Ils seront donc
utilise´s pour traiter des tumeurs peu profondes, en particulier quand des organes a` risque
se trouvent derrie`re la zone a` traiter.
Les photons
Comme on le voit sur la figure 1.1, le rendement des photons de´croˆıt beaucoup moins
avec la profondeur que celui des e´lectrons. Ceux-ci sont donc bien plus inte´ressants pour
le traitement de tumeurs situe´es a` plusieurs centime`tres de profondeur.
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Figure 1.1 – Les rendements en profondeur des faisceaux d’e´lectrons, de
photons et de protons (figure tire´e avec autorisation du site
www.oncoprof.net).
L’atte´nuation d’un faisceau de photons est par ailleurs d’autant plus forte que son
e´nergie est faible (figure 1.2(a)). Les faisceaux de haute e´nergie seront donc davantage
adapte´s au traitement des tumeurs profondes (figure 1.2(b)).
Les faisceaux de photons sont l’objet de ce travail de the`se. Leurs caracte´ristiques
seront donc de´veloppe´es dans le chapitre 2.
Les protons
Les protons ont un rendement en profondeur en forme de pic, appele´ pic de Bragg. Ce
pic vient du faible ralentissement des protons au de´but de leur parcours dans la matie`re,
et de leur arreˆt brutal une fois leur e´nergie passe´e sous un certain seuil. La profondeur
du pic de´pend par conse´quent de l’e´nergie incidente du proton.
L’inte´reˆt de la protonthe´rapie re´side dans le pic de Bragg, dont on peut faire co¨ıncider
la profondeur avec celle de la tumeur. Ainsi, la dose est concentre´e sur la tumeur, et les
tissus sains alentours sont e´pargne´s (en particulier ceux situe´s au-dela` du pic).
La protonthe´rapie ne´cessite cependant un e´quipement tre`s lourd. A titre d’exemple,
le centre de protonthe´rapie d’Orsay utilise un cyclotron de 900 tonnes. C’est pourquoi ce
type de traitement n’est re´serve´ pour l’instant qu’a` certains types de cancer, par exemple
ceux de l’oeil (me´lanomes) et ceux de la base du craˆne.
Comme il a e´te´ dit, ce travail de the`se porte en particulier sur les faisceaux de photons.
Leur mode de transport et de de´poˆt d’e´nergie dans la matie`re seront de´taille´s dans la
partie 2. Mais avant cela, nous pre´sentons les techniques d’irradiation disponibles pour
la radiothe´rapie photons.
1.2.1.b Les acce´le´rateurs line´aires
Les technologies de production de rayonnements ionisants ont beaucoup e´volue´ au
cours du 20e`me sie`cle. Les premiers traitements e´taient re´alise´s a` l’aide de sources de
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(a) (b)
Figure 1.2 – (a) Variation du rendement en profondeur d’un faisceau de photons en fonc-
tion de son e´nergie. (b) Exemple d’un faisceau de 18MV : une tumeur situe´e
a` 20 cm de profondeur recevrait 50% de la dose maximale (figures tire´es avec
autorisation du site www.oncoprof.net).
radium, ou de tubes a` rayons X. Les e´nergies e´taient alors tre`s faibles (quelques centaines
de kV), les traitements n’e´taient donc adapte´s qu’a` des tumeurs superficielles.
L’apparition des traitements au cobalt60 a constitue´ une premie`re grande avance´e. Le
cobalt60 est un isotope radioactif qui e´met des photons γ d’e´nergie moyenne 1.25 MeV.
Ces rayonnements permettent donc d’envisager le traitement de tumeurs profondes.
Toutefois, comme on le voit sur la figure 1.2(a), le rendement en profondeur des
photons e´mis par le cobalt60 a son maximum a` 0.5 cm. Ces faisceaux n’e´pargneront donc
pas les tissus sains situe´s avant la tumeur. La longue chaine de pre´paration du cobalt60
(extraction, enrichissement, acheminement) le rend par ailleurs peu adapte´ pour une
utilisation en clinique.
L’ave`nement des acce´le´rateurs line´aires (figure 1.3) a maintenant permis de s’affran-
chir des traitements au cobalt. Ceux-ci acce´le`rent des e´lectrons de fac¸on a` leur confe´rer
une haute e´nergie (en ge´ne´ral de 4 a` 25 MeV). Les e´lectrons acce´le´re´s peuvent alors eˆtre
utilise´s en l’e´tat (faisceaux d’e´lectrons), ou bien eˆtre lance´s sur une cible de tungste`ne
(voir figure 1.3) pour produire des photons X par rayonnement de freinage (faisceaux de
photons).
Dans le cas des faisceaux de photons — qui nous inte´ressera plus particulie`rement
dans la suite de ce me´moire — l’e´nergie est re´partie selon un spectre continu compris
entre ze´ro et l’e´nergie maximale des e´lectrons incidents (au maximum 25 MeV).
Les fortes e´nergies produites par les acce´le´rateurs line´aires permettent de traiter plus
efficacement des tumeurs profondes, tout en e´pargnant davantage les tissus superficiels
(voir figure 1.2(b)).
Voyons maintenant les techniques qui permettent au faisceau, une fois produit par
l’acce´le´rateur line´aire, d’eˆtre personnalise´ et adapte´ au cas traite´.
Conformation du faisceau a` la tumeur
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Figure 1.3 – Sche´ma d’un acce´le´rateur line´aire.
Par le passe´ et encore tre`s re´cemment, des caches personnalise´s (ge´ne´ralement en
Cerobend) ont e´te´ interpose´s entre la source et les tissus sains, de fac¸on a` prote´ger les
organes a` risque, en adaptant au maximum la forme du faisceau a` celle de la zone a` traiter.
Ces caches ne´cessitaient une pre´paration lourde (usinage), et e´taient de manipulation
complexe, puisqu’il fallait les ajuster pre´cise´ment sur le patient, et ce avant chaque
se´ance. L’arrive´e sur le marche´ des collimateurs multilames a permis de s’affranchir de
ces proble`mes.
Un collimateur multilames est un dispositif spe´cifique fixe´ a` la teˆte de l’acce´le´rateur
line´aire. Il est constitue´ de lamelles de tungste`ne paralle`les, qui se de´placent les unes par
rapport aux autres pour re´aliser des champs de formes complexes (ce principe est illustre´
sur la figure 1.4). Le faisceau est ainsi mieux adapte´ a` la forme de la tumeur.
Modulation d’intensite´
Le faisceau de´livre´ en sortie d’un acce´le´rateur line´aire a sa fluence (densite´ de parti-
cules traversant une surface) a` peu pre`s uniforme sur sa section 1. Un faisceau de fluence
uniforme a l’avantage de de´poser une dose uniforme a` une profondeur donne´e. Mais il
peut eˆtre ne´cessaire de moduler cette fluence, afin d’adapter au mieux la dose de´livre´e
aux diffe´rents organes.
Cette modulation a longtemps e´te´ re´alise´e a` l’aide de filtres en coin (petits caches qui
font diminuer la quantite´ de rayonnements sur les zones sensibles). Mais comme pour la
conformation du faisceau, le collimateur multilames offre une solution automatisable et
plus souple.
Le mouvement des lames, au cours d’une irradiation, permet en effet d’obtenir un
faisceau de fluence module´e spatialement. Ces mouvements peuvent eˆtre effectue´s de
deux fac¸ons diffe´rentes :
– L’ irradiation statique (dite du “step and shoot”), illustre´e figure 1.4, re´alise la
modulation spatiale en additionnant des faisceaux homoge`nes en fluence, mais de
1. Un coˆne e´galisateur situe´ en sortie de l’acce´le´rateur line´aire est utilise´ pour uniformiser la fluence.
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Figure 1.4 – Champ he´te´roge`ne en fluence obtenu par superposition de sous-
champs homoge`nes.
formes diffe´rentes. Cette technique ne´cessite l’arreˆt de l’irradiation lors du passage
d’une configuration a` l’autre.
– L’ irradiation dynamique consiste a` faire varier l’ouverture du collimateur en de´-
plac¸ant les lames en continu. La vitesse de de´placement des lames de´termine la
fluence en chaque position. Cette technique a l’avantage, de par sa nature dyna-
mique, de permettre un traitement plus court. Toutefois, le calcul du protocole
d’irradiation est bien plus complexe que celui d’une irradiation statique, et ne´-
cessite par conse´quent un logiciel spe´cifique. Elle est donc pour l’instant tre`s peu
re´pandue.
L’acce´le´rateur line´aire et le collimateur multilames permettent d’envisager un trai-
tement tre`s personnalise´ et par conse´quent tre`s efficace. On pre´sente maintenant deux
me´thodes de traitement qui utilisent avantageusement ces technologies : la RCMI et
l’IGRT.
1.2.2 La Radiothe´rapie Conformationnelle par Modulation d’Intensite´
La Radiothe´rapie conformationnelle par Modulation d’Intensite´
(RCMI) [IMRT Collaborative Working Group, 2001, ANAES, 2003] est une tech-
nique re´cente qui se base sur le collimateur multilames pour adapter au mieux
l’irradiation au patient.
Apre`s une pre´sentation ge´ne´rale de la RCMI, cette partie traitera plus particulie`re-
ment de la planification des traitements, qui est la principale question souleve´e par cette
technique.
1.2.2.a Principes
Le traitement est re´alise´ par un faisceau dont la forme est adapte´e a` la tumeur (radio-
the´rapie conformationnelle...), et dont la fluence est variable sur un plan perpendiculaire
a` son axe (... par modulation d’intensite´). Comme on l’a vu, un tel faisceau peut eˆtre
obtenu avec un collimateur multilames (section 1.2.1.b).
L’irradiation peut par ailleurs eˆtre re´alise´e par plusieurs faisceaux irradiant la tumeur
sous diffe´rents angles. Comme le montre la figure 1.5, faire converger plusieurs faisceaux
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Figure 1.5 – Traitement par plusieurs faisceaux convergents, de fac¸on a` mieux
re´partir la dose sur les tissus sains voisins.
vers la tumeur permet en effet d’y augmenter la dose, tout en la limitant sur les tissus
sains, en particulier sur la peau.
Les parame`tres d’une irradiation par RCMI sont donc nombreux :
– le nombre de faisceaux ;
– la position et l’orientation de chaque faisceau ;
– la distribution de la fluence de chaque faisceau (ces distributions sont de´finies par
des grilles de fluence, ce qui peut repre´senter plusieurs centaines de parame`tres).
De par sa complexite´, qui induit un grand risque d’erreur, la radiothe´rapie confor-
mationnelle par modulation d’intensite´ ne´cessite une assurance qualite´ accrue. Une des
e´tapes fondamentales du processus qualite´ est la validation du plan de traitement, c’est-
a`-dire le calcul de la dose qui sera de´pose´e dans le patient par le plan de traitement
retenu. La ve´rification de ce plan est quelquefois re´alise´e expe´rimentalement, mais la
plupart du temps, elle est faite nume´riquement, par simulation. Sur ce point, des avan-
ce´es algorithmiques sont encore ne´cessaires. Cette question sera traite´e de fac¸on plus
de´taille´e dans la section 1.3.1.
On l’a vu, la RCMI est une technique comportant de nombreux para-
me`tres, ce qui rend tre`s complexe la de´termination d’un protocole d’irradia-
tion optimal. Cette de´termination doit, selon la de´finition habituelle de la
RCMI [IMRT Collaborative Working Group, 2001, ANAES, 2003], eˆtre re´alise´e par un
calcul automatique de´nomme´ planification inverse.
1.2.2.b La planification inverse
Avant le traitement, la tumeur et les organes a` risques doivent eˆtre pre´cise´ment
repe´re´s sur les images 3D du patient (scanner, IRM, fusion d’images). Le me´decin fixe
alors des prescriptions de dose, qui consistent en une contrainte de dose minimale sur la
tumeur, et de dose maximale sur les organes critiques.
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Le logiciel de planification doit calculer les parame`tres d’irradiation en fonction de
ces contraintes dosime´triques. Cette e´tape est appele´e planification inverse, car on doit
remonter des distributions de dose de´sire´es vers les parame`tres d’irradiation qui per-
mettent de les obtenir.
De par les nombreux degre´s de liberte´ qu’elle offre pour les traitements, la RCMI per-
met d’envisager des traitements d’une tre`s grande pre´cision. Toutefois, a` l’heure actuelle,
les TPS ne sont pas en mesure de re´aliser une planification automatique en un temps
qui permette d’envisager une utilisation en clinique. L’intervention du radiophysicien est
donc toujours pre´ponde´rante lors de la configuration des faisceaux. Nous reviendrons sur
ce point dans la partie 1.3.2, ou` nous de´velopperons les de´fis logiciels restant a` relever
en vue d’une planification inverse totalement automatique.
1.2.3 La radiothe´rapie guide´e par l’image
La radiothe´rapie consiste a` de´livrer la dose prescrite a` la tumeur, et la dose la plus
faible possible sur les tissus sains, ce qui se traduit par de forts gradients de dose a`
la limite de la tumeur. Une variation spatiale, meˆme minime, peut donc causer des
sous-dosages conse´quents a` la tumeur. Or, les mouvements physiologiques (respiration,
battements cardiaques, etc.) causent de telles variations. Des de´placements de la tumeur
ou des organes a` risque peuvent ainsi avoir lieu, autant que des variations de leur volume
ou de leur forme.
Il est donc impe´ratif d’e´viter les sous-dosages dus a` l’incertitude spatiale. La technique
classiquement utilise´e a` cet effet consiste a` de´finir une zone d’irradiation e´tendue autour
de la tumeur 2. De cette fac¸on, la le´sion re´elle restera toujours dans la zone irradie´e, et ce
quels que soient les e´ventuels de´placements du patient par rapport aux premie`res images
acquises.
Cette technique est malheureusement non optimale, puisqu’elle implique un surdo-
sage sur les tissus sains voisins, ceux-ci se trouvant dans le champs d’irradiation e´largi.
La radiothe´rapie guide´e par l’image (IGRT [De Crevoisier et al., 2009,
Lefkopoulos et al., 2007]) est une re´ponse a` ce proble`me. Elle a pour objectif la
prise en compte, a` partir d’images du patient, des variations anatomiques survenant
entre les se´ances de traitement, ou pendant celles-ci.
L’association des techniques de guidage par imagerie me´dicale et de la robotique
assiste´e par ordinateur va permettre de de´tecter, de suivre et de corriger les de´placements
de la tumeur et les mouvements du patient tout au long du traitement, avec une pre´cision
millime´trique. On peut par conse´quent envisager de diminuer les marges de se´curite´
de´finies autour de la tumeur, et ainsi re´duire les dommages sur les tissus sains voisins.
Toutefois, la mise en oeuvre concre`te de l’IGRT ne consiste pour l’instant principa-
lement qu’en des prises d’image au de´but des se´ances de traitement, afin de ve´rifier la
bonne position du patient et modifier les parame`tres du traitement en conse´quence. Le
pilotage de l’irradiation par des images prises et traite´es en temps re´el, que l’on nomme
2. Le GTV (Gross tumor volume) est la tumeur visible sur l’imagerie. On l’e´largit en ajoutant une
extension tumorale suppose´e, obtenant ainsi le CTV (Clinical target volume). On ajoute enfin une marge
de se´curite´ pour le mouvement du patient : c’est le PTV (Planned Target volume)
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Figure 1.6 – Le syste`me robotise´ Cyberknife (Accuray).
radiothe´rapie adaptative, n’est pas encore envisageable avec les moyens informatiques dis-
ponibles a` l’heure actuelle [Beavis, 2004, Tomsej, 2006]. Nous reviendrons sur ce point
dans la partie 1.3.3.
La radiothe´rapie guide´e par l’image est un processus qui peut eˆtre applique´ sur dif-
fe´rentes techniques de traitement. Le syste`me Cyberknife et la tomothe´rapie he´lico¨ıdale
sont les deux exemples que nous avons choisi de pre´senter dans la section suivante.
1.2.3.a Le Cyberknife
Le Cyberknife [Lefkopoulos et al., 2007] est un syste`me dit de radiochirurgie, en ce
sens qu’il fait converger un grand nombre de faisceaux de petites dimensions afin de
concentrer la dose sur des petits volumes.
Ce syste`me est base´ sur un acce´le´rateur line´aire e´mettant des rayons X de 6 MV,
monte´ sur un bras robotise´ de grande mobilite´ (six degre´s de liberte´), qui permet d’orien-
ter le faisceau (figure 1.6). Ce bras robotise´ a par ailleurs une tre`s grande pre´cision de
positionnement (de l’ordre de 0.2 mm). La taille du faisceau peut varier de 0.5 a` 6 cm,
selon le re´glage du collimateur cylindrique dispose´ en sortie de l’acce´le´rateur.
Le traitement par Cyberknife est fractionne´ en au plus cinq se´ances, au cours des-
quelles 100 a` 200 faisceaux e´troits sont de´livre´s. Le bras robotise´ reste en place pendant
un temps tre`s court (10 a` 15 secondes), avant de changer de position et de direction.
Par ailleurs, un syste`me d’imagerie, constitue´ de deux tubes a` rayons X fixe´s au
plafond de la salle de traitement, associe´s a` deux de´tecteurs implante´s dans le sol, acquiert
des images de haute re´solution. On mesure alors les e´carts entre ces images et celles du
scanner de planification. Ces e´carts sont soit translationnels, soit rotationnels. Le bras
robotise´ adapte alors, a` chacun de ses de´placements, sa position et son orientation afin
de compenser ces e´carts.
Le processus complet, de l’acquisition des images et de leur fusion, jusqu’aux re-
ciblages par le bras robotise´, doit eˆtre rapide, pour pouvoir eˆtre re´pe´te´ le nombre de fois
ne´cessaire.
La petite taille des le´sions traite´es, ainsi que leur localisation (tumeurs ce´re´brales),
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Figure 1.7 – (a) Un appareil de tomothe´rapie he´lico¨ıdale [Dyk et al., 2002]. (b) Un colli-
mateur multilames binaire [Dyk et al., 2002]
rendent ne´cessaire une tre`s grande pre´cision. Il est donc primordial de disposer d’outils
de planification et de validation efficaces, comme on l’expliquera dans la section 1.3.
1.2.3.b La tomothe´rapie he´lico¨ıdale
La tomothe´rapie he´lico¨ıdale [Dyk et al., 2002, Beavis, 2004, Tomsej, 2006] est une
variante de la RCMI, puisqu’elle propose e´galement une irradiation par des faisceaux
dont l’intensite´ est module´e par un collimateur multilames.
Comme le Cyberknife, elle utilise un acce´le´rateur de faible e´nergie (6 MV). Dans le cas
de la tomothe´rapie he´lico¨ıdale, l’acce´le´rateur est installe´ dans un anneau qui tourne au-
tour du patient allonge´ sur une table se de´plac¸ant longitudinalement (voir figure 1.7(a)).
De plus, le syste`me de collimation est diffe´rent de celui d’une RCMI classique. Il s’agit
ici d’un collimateur binaire compose´ de 64 lames, comme de´crit sur la figure 1.7(b). Les
faisceaux ainsi produits sont d’une ouverture tre`s faible (de l’ordre de 1× 1cm2).
La capacite´ de l’appareil de traitement a` tourner tout autour du patient, couple´e a`
la translation de la table, offre de nombreux degre´s de liberte´ pour le traitement. Cette
technologie permet donc d’envisager des traitements personnalise´s et pre´cis.
Sur l’anneau, a` l’oppose´ de la teˆte d’e´mission de l’acce´le´rateur, se trouve une se´rie de
de´tecteurs scannographiques. Ceux-ci peuvent eˆtre utilise´s de deux fac¸ons diffe´rentes :
– pendant le traitement, avec le faisceau de photons X de 6 MV ;
– avant le traitement, avec un faisceau de photons X d’e´nergie re´duite (3.5 MV) afin
d’obtenir des images de meilleure qualite´.
Ce syste`me d’imagerie rend possible un suivi du traitement en temps re´el afin d’ajus-
ter le plan d’irradiation. Toutefois, seuls des controˆles en de´but de se´ance sont re´alise´s
aujourd’hui. Des de´veloppements algorithmiques sont encore ne´cessaires pour envisager
un pilotage temps re´el. Cette question sera discute´e dans la partie 1.3.3.
1.3 De´fis algorithmiques
Les me´thodes de traitement pre´sente´es pre´ce´demment cherchent a` tirer le plus grand
avantage possible des technologies disponibles (acce´le´rateurs line´aires, collimateurs mul-
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tilames, robotique, imagerie temps-re´el). La re´alisation pratique de ces protocoles ne peut
toutefois se faire qu’avec l’assistance d’un logiciel qui maˆıtrise tous leurs parame`tres, et
qui accompagne le radiothe´rapeute dans la mise en place du traitement.
Comme nous allons le voir, certains de´fis logiciels restent a` relever pour rendre re´el-
lement ope´rationnelle la radiothe´rapie par modulation d’intensite´, ainsi que la radiothe´-
rapie guide´e par l’image. Nous aborderons trois proble`mes algorithmiques sur lesquels
les solutions actuelles ne sont pas encore totalement satisfaisantes. On abordera ainsi
la validation du plan de traitement (partie 1.3.1), puis son optimisation automatique
(partie 1.3.2), et enfin le pilotage de l’irradiation en temps-re´el, ge´ne´ralement appele´
radiothe´rapie adaptative (partie 1.3.3).
Ces diffe´rents proble`mes reposent sur des calculs de dose. Or, ces calculs soule`vent
de nombreuses difficulte´s, qui seront expose´es dans la partie 1.3.4. Nous y de´finirons les
besoins qui ont amene´ le lancement de ce travail de the`se.
1.3.1 La validation du plan de traitement
Un plan de traitement de radiothe´rapie comprend l’ensemble des parame`tres des
irradiations a` administrer au patient. Ces parame`tres sont par exemple, dans le cas de la
RCMI, le nombre de faisceaux, leur position et leur orientation, ainsi que leur distribution
de fluence.
Une fois ce plan de traitement de´termine´, une phase de validation est ne´cessaire.
Elle consiste a` ve´rifier que le plan donnera la distribution de dose adapte´e au cas traite´.
Cette ve´rification se fait par une simulation nume´rique du plan de traitement, au moyen
d’un algorithme qui prend en entre´e l’image 3D du patient, ainsi que les parame`tres
d’irradiation choisis, et qui calcule la distribution des doses effectivement de´livre´es par
ce plan.
Le re´sultat de la simulation peut s’ave´rer non satisfaisant, par exemple si un organe
critique rec¸oit une dose trop e´leve´e. Une nouvelle planification, e´ventuellement accom-
pagne´e d’une nouvelle validation, est dans ce cas ne´cessaire [Nelms et Simon, 2007].
La me´thode de calcul de dose doit donc eˆtre suffisament pre´cise, des doses le´ge`-
rement inadapte´es pouvant soit diminuer l’efficacite´ du traitement, soit augmenter les
risques de complication sur les tissus sains [Emami et al., 1991, Keall et al., 2000]. La
difficulte´ est de concilier protection des organes a` risques et traitement efficace de la
tumeur [Hunt et al., 2002].
Les me´thodes de Monte Carlo sont les plus pre´cises, elles devront donc, a` l’avenir, eˆtre
utilise´es en routine clinique. Cette utilisation n’est pourtant pas encore possible aujour-
d’hui, les calculs pouvant durer plusieurs heures, voire plusieurs jours. Des recherches
sont en cours pour acce´le´rer et paralle´liser ces codes, afin de les rendre utilisables en
clinique (les codes de Monte Carlo seront pre´sente´s dans la partie 3.1).
1.3.2 L’optimisation automatique du plan de traitement
On l’a dit, la planification des traitements par radiothe´rapie consiste a` de´terminer
les parame`tres d’irradiation les mieux adapte´s au traitement d’un patient donne´.
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La RCMI (partie 1.2.2) ne´cessite, d’apre`s sa de´finition offi-
cielle [IMRT Collaborative Working Group, 2001, ANAES, 2003], une planification
inverse. Elle se diffe´rencie donc des traitements par radiothe´rapie re´alise´s par le passe´,
dont la planification consistait en un choix de parame`tres d’irradiation, que l’on validait
ensuite en ve´rifiant qu’ils e´taient satisfaisants (voir partie 1.3.1). Au contraire, dans le
cas de la RCMI, la planification utilise une prescription de dose a` de´livrer au patient,
qui sert de base au calcul automatique d’un plan de traitement qui satisfasse cette
prescription.
Ainsi, la RCMI propose de ne plus seulement traiter le patient via un plan satisfaisant,
mais plutoˆt via un plan qui soit optimal vis-a`-vis de la prescription me´dicale.
Une optimisation automatique du plan de traitement devient donc ne´cessaire. La
prescription de dose a` de´livrer au patient en est le crite`re d’optimisation. Plus pre´cise´-
ment, on va chercher a` re´duire au maximum l’e´cart qui se´pare la distribution de dose
qui sera effectivement de´livre´e au patient, de la prescription demande´e.
Diffe´rents obstacles font que la planification inverse n’a pas encore pu eˆtre re´alise´e :
1. La complexite´ de la prescription de dose (contraintes en dose et contrainte d’unifor-
mite´ de la dose sur la tumeur), et du crite`re a` optimiser [Webb, 2003], constituent
un premier obstacle a` la re´alisation effective de la planification inverse.
2. Le grand nombre de degre´s de liberte´ offert par les nouvelles technologies complique
tre`s significativement l’optimisation.
3. L’optimisation consiste a` faire e´voluer pas a` pas le plan courant vers un plan qui
soit optimal vis-a`-vis de la prescription. C’est donc un processus ite´ratif, a` chaque
e´tape duquel il faut e´valuer la qualite´ du plan courant. Cette e´valuation ne´cessite
un calcul de la distribution de dose de´livre´e par ce plan. Cette e´tape se re´pe´tant un
tre`s grand nombre de fois, il faut que le calcul de dose soit le plus rapide possible.
Or, les algorithmes existants ne sont pour l’instant pas assez satisfaisants de ce
point de vue.
Parmi ces difficulte´s, la dernie`re nous inte´resse particulie`rement dans le cadre de ce
me´moire. Elle montre en effet le besoin d’un calcul de dose d’une tre`s grande rapidite´.
1.3.3 Pilotage temps re´el : la radiothe´rapie adaptative
Actuellement, l’IGRT (partie 1.2.3) consiste principalement en une prise d’images au
de´but de chaque se´ance, puis en une mesure de leur e´cart avec celles qui ont servi de
base a` la planification, et enfin en une modification des parame`tres du traitement pour
prendre en compte les e´ventuels de´placements du patient.
Or, certains changements sur la ge´ome´trie du patient (dus aux mouvements physio-
logiques) peuvent avoir des effets significatifs sur la distribution de dose, et ne seront
par conse´quent pas syste´matiquement compense´s par une modification simple (transla-
tion, rotation) des parame`tres d’irradiation. Une pre´cision parfaite ne peut eˆtre assure´e
que par un nouveau calcul de plan de traitement, base´ sur les nouvelles images du pa-
tient [Beavis, 2004].
De plus, afin que la re-planification soit optimale, il est ne´cessaire de connaitre la
dose qui a e´te´ de´pose´e dans le patient au cours des se´ances pre´ce´dentes. Des appareils
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d’imagerie temps re´el (imagerie portale en RCMI, ou scanner he´lico¨ıdal en tomothe´ra-
pie) peuvent fournir de telles informations. Ceux-ci fournissent en effet des images qui
permettent d’e´valuer la quantite´ de rayonnement qui a traverse´ le patient, et donc d’en
de´duire la dose de´livre´e effectivement au patient, par l’une des deux approches suivantes :
– soit par comparaison de la quantite´ de rayonnement ayant traverse´ a` celle qui e´tait
attendue suite a` l’e´tape de planification ;
– soit via une me´thode inverse de reconstruction, permettant de remonter des quan-
tite´s de rayonnement ayant traverse´ a` la dose re´ellement de´pose´e dans le patient.
Un syste`me de radiothe´rapie adaptative devrait donc, ide´alement, prendre en consi-
de´ration :
– la ge´ome´trie du patient, donne´e par des images prises en temps re´el ;
– les prescriptions de dose sur la tumeur et sur les organes a` risques ;
– les distributions de dose de´livre´es lors des se´ances pre´ce´dentes, donne´es par l’ima-
gerie temps re´el.
Les traitements du futur devront prendre en compte en temps re´el la ge´ome´trie du
patient. Cela impliquera des simulations nume´riques de tre`s courte dure´e, en particulier
pour le calcul de dose, objet de cette e´tude.
1.3.4 Vers un calcul rapide de la dose
Les trois proble´mes algorithmiques pre´sente´s (validation du plan de traitement, pla-
nification inverse, radiothe´rapie adaptative) ne´cessitent un algorithme efficace de calcul
de la dose. Selon son contexte d’utilisation, cet algorithme doit prioritairement eˆtre tre`s
pre´cis (validation du plan), ou tre`s rapide (planification, adaptation).
Or, le calcul de dose repose sur un compromis entre temps et pre´cision. Comme nous
le verrons dans le chapitre 3, tandis que certaines me´thodes sont tre`s pre´cises mais trop
lentes, d’autres sont rapides, mais manquent de pre´cision.
Toutefois, il n’existe aujourd’hui aucune me´thode qui soit capable de fournir des
re´sultats suffisamment pre´cis en un temps tre`s court (de l’ordre de la seconde sur un
PC classique). Or, un tel temps de calcul est ne´cessaire pour envisager l’optimisation
automatique du plan de traitement.
C’est dans cette optique que s’est de´roule´ ce travail de the`se. Son objectif a e´te´ le
de´veloppement d’une me´thode de calcul de dose ultra-rapide. Sa pre´cision ne devra pas
ne´cessairement eˆtre optimale, mais devra eˆtre maˆıtrise´e.
Par ailleurs, nos re´sultats seront ne´cessairement moins pre´cis que ceux des codes
de Monte Carlo [Salvat et al., 2006], les re´sultats de ces derniers e´tant utilise´s comme
donne´es de base de notre me´thode. Ces codes resteront donc, quoi qu’il arrive, la re´fe´rence
en terme de pre´cision.
L’application vise´e est donc la planification automatique. Outre la tre`s grande rapi-
dite´ ne´cessaire a` cette application, nous avons cherche´ a` de´velopper une me´thode dont
les caracte´ristiques y soient particulie`rement adapte´es :
– La possibilite´ de calculer la dose en un point donne´, sans ne´cessairement faire
le calcul sur tous les points voisins. Ceci devrait par exemple permettre d’ajus-
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ter rapidement certains parame`tres du traitement (le nombre de faisceaux et leur
orientation), en ne calculant la dose que sur certains points de controˆle.
– La possibilite´ de calculer la de´rive´e de la dose en fonction des parame`tres d’ir-
radiation. La de´rive´e pourrait en effet permettre de s’orienter dans l’espace des
parame`tres, pour tendre vers un plan de traitement optimal (a` la manie`re d’une
descente de gradient). Cette question ne´cessitera une e´tude approfondie.
La me´thode de´veloppe´e au cours de ce travail de the`se sera pre´sente´e dans la seconde
partie de ce me´moire.
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Chapitre 2
Les bases physiques du calcul de
la dose
Ce chapitre a pour objet la pre´sentation des bases physiques du de´poˆt de dose, et en
particulier de la dose de´livre´e par un faisceau de photons (on parlera de dose photons),
dont la de´termination rapide est l’objectif de ce travail.
On commencera par de´finir la dose, puis on expliquera comment celle-ci est trans-
porte´e et de´pose´e par les particules individuelles. On proposera alors une analyse des
distributions de dose de´livre´es par les faisceaux de photons, analyse qui servira de base
a` l’e´tude des me´thodes de calcul de dose existantes dans le chapitre suivant, ainsi qu’a`
la pre´sentation de la nouvelle me´thode que nous proposons dans la seconde partie de ce
me´moire.
2.1 Notion de dose
La dose est la grandeur utilise´e en radiothe´rapie pour quantifier l’effet d’un traitement
en une position donne´e. Elle repre´sente la quantite´ d’e´nergie de´pose´e par unite´ de masse
par les rayonnements ionisants (e´lectrons, photons, etc.).
La dose a` une position p est donne´e par la formule suivante :
D(p) =
E(p)
m(p)
,
ou` E(p) repre´sente l’e´nergie de´pose´e dans un e´chantillon infinite´simal de mate´riau
dont p est le centre, et de masse m(p). L’unite´ de dose du syste`me international est le
gray (Gy), 1 Gy valant 1 J/kg.
On remarque qu’il est ne´cessaire, pour e´valuer l’effet produit par des rayonnements
sur les diffe´rents tissus, de rapporter l’e´nergie libe´re´e a` la masse du mate´riau. En ef-
fet, pour une e´nergie E donne´e, la densite´ d’ionisation est d’autant plus grande que le
mate´riau dans lequel cette e´nergie est de´pose´e est dense.
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Figure 2.1 – Les modes d’interaction des photons en fonction de leur e´nergie.
2.2 Description microscopique : transport et de´poˆt de
l’e´nergie
Cette section pre´sente, dans le cas des faisceaux de photons, les processus de transport
et de de´poˆt de l’e´nergie dans la matie`re. Cette description se fera au niveau microsco-
pique, puisqu’elle se focalisera sur les interactions des particules individuelles (photons,
e´lectrons) avec la matie`re. La partie 2.3 proposera en revanche une analyse macrosco-
pique, c’est-a`-dire une analyse des distributions de dose de´livre´es non plus par des par-
ticules individuelles, mais par des faisceaux.
Dans le cas d’un faisceau de photons, ceux-ci transportent l’e´nergie dans le patient,
puis ils la transmettent a` des e´lectrons. Ces derniers la de´posent ensuite dans le voisinage.
La pre´sentation se fera donc en deux parties : d’abord le transport de l’e´nergie par les
photons, puis son de´poˆt par les e´lectrons.
2.2.1 Le transport de l’e´nergie par les photons
Le photon est de´fini comme le quantum du champ e´lectromagne´tique. Sa masse et
sa charge e´lectrique sont nulles.
Le photon e´tant neutre, la probabilite´ qu’il interagisse avec la matie`re est faible
(en comparaison de la probabilite´ d’interaction d’une particule charge´e, comme nous
le verrons plus loin). Un photon peut parcourir plusieurs centime`tres de matie`re avant
d’interagir, et il y a donc une probabilite´ non nulle qu’il traverse un corps sans subir
d’interaction.
Lorsqu’un photon interagit avec un atome, cet interaction se traduit la plupart du
temps par un transfert d’e´nergie du photon vers un des e´lectrons de l’atome. L’e´nergie
ainsi confe´re´e a` l’e´lectron a pour effet de le mettre en mouvement. Il va alors se de´placer
et de´poser cette e´nergie, comme nous le verrons dans la partie 2.2.2.
L’interaction que subit le photon peut e´galement donner lieu a` la diffusion d’un autre
photon. Ce photon, dit secondaire, pourra a` son tour soit interagir avec le milieu, soit
e´ventuellement en sortir sans perte d’e´nergie.
Le type d’interaction que peut subir un photon varie avec son e´nergie, comme le
montre la figure 2.1. Cette figure n’est toutefois qu’une repre´sentation approximative de
la re´alite´, les frontie`res entre les diffe´rents domaines d’e´nergie n’e´tant pas aussi strictes,
et les modes d’interaction de´pendant e´galement d’autres parame`tres (au premier rang
desquels la nature et la densite´ du mate´riau irradie´).
36
Chapitre 2 : Les bases physiques du calcul de la dose
Les trois interactions qui interviennent dans le domaine des hautes e´nergies (celles
utilise´es en radiothe´rapie) ont pour effet de mettre des e´lectrons en mouvement, ce qui
peut entraˆıner, directement ou indirectement, l’alte´ration des atomes et des mole´cules.
Ces interactions sont les suivantes :
– l’effet photoe´lectrique : le photon transmet toute son e´nergie a` un e´lectron
pe´riphe´rique d’un atome, qui est alors e´jecte´ de sa couche e´lectronique ;
– l’effet Compton, quasiment identique a` l’effet photoe´lectrique, a` ceci pre`s qu’une
partie de l’e´nergie du photon incident est emporte´e par un photon diffuse´ ;
– la mate´rialisation, ou cre´ation de paire, intervient dans le champ e´lectrique d’un
noyau atomique, ou d’une particule charge´e : un photon est mate´rialise´ en deux
particules e´le´mentaires de charges oppose´es, un e´lectron et un positon.
On l’a dit, un photon pe´ne´trant dans un corps peut soit y subir des interactions, soit
le traverser sans perte d’e´nergie. La probabilite´ p qu’a un photon d’interagir en traversant
une cible infinite´simale d’e´paisseur dx est proportionnelle a` dx. Cette probabilite´ est lie´e
a` une donne´e nomme´e coefficient d’atte´nuation line´ique, et note´e µ :
p = µ× dx
La probabilite´ p e´tant sans dimension, l’unite´ de µ est par conse´quent l’inverse d’une
distance (souvent en cm−1). Ce coefficient d’atte´nuation varie en fonction :
– de l’e´nergie du photon (ce qui implique le phe´nome`ne de durcissement du faisceau,
pre´sente´ dans la partie 2.3.3) ;
– de la nature du mate´riau, et en particulier de sa densite´ e´lectronique, celle-ci re-
pre´sentant le nombre de cibles (e´lectrons) sur lesquelles le photon incident est
susceptible d’interagir.
Du coefficient d’atte´nuation µ se de´duit le libre parcours moyen des photons, qui
repre´sente la distance moyenne parcourue sans interaction par des photons d’une e´nergie
donne´e dans un mate´riau donne´. Ce libre parcours moyen l est donne´ par :
l =
1
µ
.
A titre d’exemple, le libre parcours moyen, dans l’eau, des photons de 3 MeV, est de
26 cm. Ceci confirme le fort pouvoir de pe´ne´tration d’un faisceau de photons de haute
e´nergie, pre´ce´demment e´voque´ dans la section 1.2.1.a.
A partir du coefficient d’atte´nuation line´ique, qui donne la probabilite´ d’interaction
d’un photon par unite´ de longueur, on peut de´duire la fluence primaire a` une profondeur
donne´e, c’est-a`-dire le nombre de photons n’ayant pas encore interagi a` cette profondeur.
Si on note φ0 la fluence primaire a` la profondeur 0, a` laquelle le faisceau n’a encore
subi aucune interaction, la fluence primaire a` la profondeur z, note´e φz, est donne´e par :
φz = φ0 × e−µz.
Ainsi, le coefficient d’atte´nuation line´ique µ suffit a` caracte´riser la fluence primaire
en une position donne´e.
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Figure 2.2 – Sche´ma simplifie´ de la physique des faisceaux de photons : classiquement, un
photon primaire met en mouvement des e´lectrons du milieu, lesquels vont
alors de´poser l’e´nergie. Dans le cas de l’effet Compton, un photon secondaire
est e´galement diffuse´.
Bien qu’elle permette aise´ment le calcul de la densite´ d’interactions des photons
primaires, la fluence primaire ne peut suffire a` caracte´riser la dose. L’e´nergie transfe´re´e
par les photons n’est en effet pas de´pose´e localement, les e´lectrons la transportant sur des
longueurs non ne´gligeables. La partie suivante de´crit ce transport et ce de´poˆt d’e´nergie
par les e´lectrons.
2.2.2 Le de´poˆt de la dose par les e´lectrons
Contrairement aux photons, les e´lectrons sont des particules charge´es. Ils subissent
donc beaucoup plus d’interactions avec la matie`re, ce qui a pour effet de rapidement les
freiner, jusqu’a` leur arreˆt total.
Les principales interactions des e´lectrons avec les atomes sont :
– la diffusion e´lastique, simple de´viation de l’e´lectron incident ;
– la diffusion ine´lastique, qui provoque l’e´jection d’un e´lectron de l’atome, au prix
d’une perte d’e´nergie de l’e´lectron incident ;
– le rayonnement de freinage (ou Bremsstrahlung) : l’e´lectron est freine´ et de´vie´
en passant dans le voisinage d’un noyau atomique. L’e´nergie perdue par l’e´lectron
est emporte´e par un photon, dit secondaire.
L’e´lectron incident est susceptible d’eˆtre fortement de´vie´ par ses interactions avec les
atomes du milieu. Sa trajectoire aura donc une allure tre`s chaotique, comme on le voit
sur la figure 2.2.
Le parcours de l’e´lectron dans la matie`re est de longueur borne´e. Sa longueur maxi-
male est fonction de l’e´nergie initiale de l’e´lectron, et de la densite´ e´lectronique du ma-
te´riau :
– plus l’e´nergie de l’e´lectron est grande, c’est-a`-dire plus il se de´place vite, plus son
parcours sera grand ;
– plus la densite´ e´lectronique du milieu est grande, plus l’e´lectron interagit, et plus
son parcours sera court.
Les e´lectrons ont une porte´e bien plus courte que les photons. A titre d’illustration,
la longueur du parcours d’un e´lectron de 1 MeV est d’environ 0.4 cm dans l’eau, tandis
que le libre parcours moyen d’un photon de la meˆme e´nergie est de 14 cm.
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Figure 2.3 – (a) Dose de´pose´e et (b) fluence (nombre de photons primaires n’ayant pas
interagi), dans l’eau, sur l’axe d’un faisceau de photons de 5 MeV, de section
carre´e 1× 1cm2.
Apre`s avoir pre´sente´ succintement le niveau le plus microscopique du phe´nome`ne de
de´poˆt de dose, nous allons maintenant analyser les distributions de dose de´livre´es par un
faisceau.
2.3 Analyse macroscopique : distributions de dose photons
Il est ne´cessaire, dans la perspective du de´veloppement d’une me´thode de calcul
rapide, de conside´rer la dose a` un niveau macroscopique afin de re´aliser le moins d’ope´-
rations possibles. Il faudra donc se de´tacher de la simulation des particules individuelles,
telle que re´alise´e par les codes de Monte Carlo, qui seront pre´sente´s dans la partie 3.1.
Cette section a ainsi pour but de pre´senter les distributions de dose qui seront ma-
nipule´es dans la seconde partie de ce me´moire. On abordera e´galement les diffe´rents
proble`mes que devra re´soudre la me´thode propose´e.
Apre`s une pre´sentation du cas des fantoˆmes homoge`nes, on montrera les difficulte´s
que les he´te´roge´ne´ite´s apportent au calcul de dose, et en particulier les difficulte´s in-
he´rentes aux faisceaux e´troits. On conside´rera ensuite le proble`me du durcissement du
faisceau, avant de terminer par une analyse du cas ou` le profil de fluence du faisceau
primaire perd son homoge´ne´ite´, par exemple a` la suite d’un chevauchement du faisceau
sur deux mate´riaux diffe´rents.
Les distributions pre´sente´es a` titre d’exemples ont toutes e´te´ calcule´es avec le code
Monte Carlo Penelope [Salvat et al., 2006] 1. Les faisceaux utilise´s sont des faisceaux de
photons de 5 MeV.
2.3.1 La dose dans un milieu homoge`ne
On qualifiera de fantoˆme homoge`ne un fantoˆme dont le mate´riau est identique en
tout point, par opposition a` un fantoˆme he´te´roge`ne qui peut lui eˆtre de´coupe´ en zones
1. Toutes les simulations Penelope pre´sente´es dans ce me´moire ont e´te´ re´alise´es avec les parame`tres
de simulation suivants : EABS=1e4, C1=C2=0.05, WCC=5e3 et WCR=1e4.
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Figure 2.4 – Sche´ma montrant de fac¸on simplifie´e la croissance du nombre d’e´lectrons en mouvement
— et donc de la dose — dans les centime`tres qui suivent l’entre´e du faisceau de photons
dans la matie`re. Cette croissance du flux d’e´lectrons est appele´e build-up. Celui-ci
se termine quand la quantite´ d’e´lectrons en mouvement se stabilise : c’est l’e´quilibre
e´lectronique.
de mate´riaux diffe´rents.
Dans un milieu homoge`ne, la dose e´volue de fac¸on tre`s re´gulie`re. On le voit sur la
courbe de la dose a` l’axe (figure 2.3(a)). Cette courbe peut peut eˆtre de´compose´e en
deux parties :
1. le build-up est la croissance rapide de la dose dans les centime`tres qui suivent
l’entre´e du faisceau, et jusqu’au point ou` la dose est maximale.
2. Apre`s avoir atteint son maximum, la dose entame une de´croissance exponen-
tielle, qui suit la de´croissance exponentielle de la fluence (voir figure 2.3(b)).
L’explication de la diffe´rence entre la courbe de fluence (figure 2.3(b)) et celle de la
dose (figure 2.3(a)) se trouve sur la figure 2.4. Quand les photons primaires interagissent,
ils mettent des e´lectrons en mouvement, principalement dirige´s vers l’avant (c’est-a`-
dire dans le prolongement des trajectoires des photons incidents). Par conse´quent, le
nombre d’e´lectrons en mouvement, d’abord tre`s faible a` l’entre´e du faisceau dans la
matie`re, augmente avec la profondeur pour atteindre son maximum au bout de quelques
centime`tres. La dose de´pose´e e´tant proportionnelle au nombre d’e´lectrons en mouvement,
le processus que l’on vient de de´crire explique la forme de la courbe de dose a` l’axe sur
la figure 2.3(a).
Une fois la profondeur de build-up atteinte, on dit qu’il y a e´quilibre e´lectronique,
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Figure 2.5 – Dose de´pose´e dans l’eau, dans le cas d’un faisceau de photons de 5 MeV, de
section carre´e 1×1 cm2. (a) Dose a` 5 cm de profondeur, en fonction de l’e´cart
a` l’axe (on parle de dose radiale). (b) Distribution de dose 2D.
c’est-a`-dire que le nombre d’e´lectrons qui entrent dans une zone est e´gal au nombre
d’e´lectrons qui en ressortent.
Dans le cas des faisceaux de photons, on notera que l’e´quilibre e´lectronique n’est
qu’approximatif. En effet, la fluence en photons primaires diminuant avec la profondeur,
le nombre d’e´lectrons mis en mouvement de´croˆıt lui aussi. Toutefois, la de´croissance en
fluence e´tant tre`s lente, la diffe´rence sur un petit volume n’est pas perceptible. L’ap-
proximation est donc conside´re´e acceptable.
Apre`s avoir analyse´ la dose sur l’axe du faisceau, on en propose maintenant une vue
d’ensemble, toujours dans un milieu homoge`ne (figure 2.5). On voit sur cette figure que,
du fait de la diffusion late´rale par les e´lectrons (et aussi, dans une moindre mesure, par
les photons secondaires), la dose peut se de´poser a` plusieurs millime`tres de chaque coˆte´
du faisceau primaire. Ce phe´nome`ne complique le choix des parame`tres des traitements
de radiothe´rapie, puisqu’il rend vulne´rables les organes a` risques imme´diatement voisins
de la zone a` irradier.
Cependant, les interactions des photons primaires mettant principalement en mou-
vement des e´lectrons, la majorite´ de la dose de´pose´e sur les coˆte´s du faisceau primaire
s’e´tend sur une distance infe´rieure a` la porte´e des e´lectrons. Dans le cas par exemple d’un
faisceau de photons d’e´nergie 5 MeV, la dose devient ne´gligeable quand on s’e´loigne de
plus d’un centime`tre du bord du faisceau (figure 2.5).
2.3.2 La dose dans un milieu he´te´roge`ne
Quand plusieurs mate´riaux composent le fantoˆme, la distribution de dose prend une
forme moins re´gulie`re. Par exemple, le coefficent d’atte´nuation des photons variant avec
la densite´ e´lectronique des mate´riaux, la quantite´ d’e´lectrons en mouvement — et donc
la dose — devient bien plus he´te´roge`ne sur le fantoˆme.
La re´partition par les e´lectrons de l’e´nergie libe´re´e par les photons primaires de´pend
e´galement des mate´riaux traverse´s, ce qui est une seconde cause de modification des
distributions de dose.
41
Chapitre 2 : Les bases physiques du calcul de la dose
0 5 10
0
25
50
75
100
Profondeur (cm)
R
en
de
m
en
t e
n 
pr
of
on
de
ur
 (%
)
Eau Os
(a)
0 5 10
0
25
50
75
100
Profondeur (cm)
R
en
de
m
en
t e
n 
pr
of
on
de
ur
 (%
)
Eau Os
(b)
Figure 2.6 – Dose de´pose´e sur l’axe par des faisceaux de 5 MeV pour une interface eau/os orthogonale
au faisceau. (a) Faisceau e´troit, section de 1 × 1 cm2. (b) Faisceau large, section de
10× 10 cm2.
En guise d’introduction a` ces proble`mes, nous traiterons les cas des interfaces ortho-
gonales et paralle`les au faisceau. Ces deux cas permettent en effet d’aborder la plupart
des proble`mes lie´s aux he´te´roge´ne´ite´s, les configurations les plus complexes (interfaces
obliques, he´te´roge´ne´ite´s de petites dimensions [Wong et al., 1981, Yu et al., 1987], etc.)
montrant des effets qui sont, la plupart du temps, des compositions de ceux qui inter-
viennent dans nos deux exemples.
2.3.2.a Faisceau traversant une interface
Nous nous inte´ressons ici aux faisceaux traversant une interface orthogonale a` leur
axe. Nous e´tudions cette situation sur un fantoˆme compose´ d’une couche d’eau et d’une
couche d’os, traverse´es dans cet ordre par le faisceau.
Sur un tel cas, la dose sur l’axe du faisceau de´pend fortement de sa largeur, comme
nous pouvons le voir sur la figure 2.6, qui compare les re´sultats obtenus par un faisceau
e´troit (section de 1× 1 cm2) et par un faisceau large (section de 10× 10 cm2).
On remarque une diffe´rence significative entre ces deux courbes : tandis que la dose
de´pose´e par le faisceau e´troit subit une tre`s forte variation au passage de l’interface
(correspondant a` un nouveau build-up), celle issue du faisceau large reste quasiment
stable.
Une explication de cette diffe´rence se trouve dans le the´ore`me de Fano [AAPM, 2004].
Celui-ci dit en effet que dans un milieu suffisament e´tendu, possiblement he´te´roge`ne en
densite´, mais homoge`ne en composition, si la fluence en photons primaires est la meˆme
partout, alors la dose est constante. En effet, si la fluence est la meˆme partout, alors les
flux e´lectroniques sont e´galement partout identiques 2, et il en va de meˆme pour la dose.
Or, au centre d’un faisceau large, la fluence peut eˆtre conside´re´e constante dans une
zone suffisament e´tendue autour de l’axe du faisceau. On peut e´galement la conside´rer
constante avec la profondeur avant et apre`s l’interface, son atte´nuation e´tant tre`s lente.
2. Plus un milieu est dense, plus le nombre d’e´lectrons mis en mouvement est grand, mais plus vite
ils sont arreˆte´s. Les flux e´lectroniques sont donc constants si la fluence est constante.
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Figure 2.7 – Profils de dose (meˆme configuration que sur la figure 2.6(a)), dans l’eau juste
avant l’interface, et dans l’os, 1 cm apre`s celle-ci.
Les conditions du the´ore`me pre´cite´ sont donc re´unies, ce qui explique la faible variation
de dose a` l’interface. En revanche, dans le cas d’un faisceau e´troit, la fluence primaire
n’est pas constante sur une assez grande largeur. Les flux e´lectroniques late´raux ne sont
donc pas e´quilibre´s 3. C’est ce qui explique le saut de dose a` l’interface sur la figure 2.6(a).
Ce proble`me peut e´galement eˆtre aborde´ sous un angle moins physique, en observant
les profils late´raux de dose du faisceau e´troit, juste avant l’interface, et 1 cm apre`s elle,
c’est-a`-dire a` la profondeur ou` la dose atteint a` nouveau son maximum. La figure 2.7
montre ces deux profils. On voit que dans l’eau, la dose s’e´tale davantage late´ralement
que dans l’os, mais que son maximum est moins e´leve´. La dose totale est donc a` peu
pre`s la meˆme sur ces deux profils, mais est e´tale´e diffe´remment. Ceci suffit a` expliquer
pourquoi la forte variation de dose a` l’interface disparaˆıt quand le faisceau s’e´largit, un
faisceau large consistant simplement en plusieurs faisceaux e´troits mis coˆte a` coˆte.
2.3.2.b Faisceau longeant une interface
Un second cas inte´ressant, illustre´ par la figure 2.8, est celui ou` le faisceau longe une
interface entre deux mate´riaux diffe´rents. Dans un tel cas, le faisceau primaire interagit
dans le premier mate´riau, et est late´ralement propage´ sur le second.
Sur la figure 2.8, le faisceau primaire passe et interagit dans l’eau, a` gauche de
l’interface. Sur la droite de l’interface, on voit d’une part le cas ou` la dose est propage´e
dans l’eau, d’autre part celui ou` elle est propage´e dans l’os. On voit que cette dose s’e´tend
sur une plus longue distance dans l’eau, sa densite´ e´lectronique e´tant infe´rieure a` celle
de l’os.
Les de´se´quilibres e´lectroniques autour des interfaces posent ge´ne´ralement de gros
proble`mes aux me´thodes de calcul rapide, une excellente pre´cision ne pouvant pas y eˆtre
obtenue uniquement en se basant sur la fluence primaire. Il est en effet ne´cessaire d’y
utiliser des informations sur les flux e´lectroniques, ce qui implique des calculs plus longs.
3. on peut dire ici que l’e´quilibre e´lectronique late´ral n’est pas re´alise´
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Figure 2.8 – Distributions de dose en fonction de l’e´cart a` l’axe, dans le cas d’un fantoˆme
homoge`ne d’eau, et dans le cas ou` le faisceau primaire passe sur l’eau, et est
propage´ late´ralement dans l’os (la barre verticale de´signe une interface entre
l’eau a` gauche, et l’os a` droite). Le faisceau utilise´ est, ici encore, un faisceau
de photons de 5 MeV, de section carre´e 1× 1 cm2.
La me´thode pre´sente´e dans la seconde partie de ce me´moire offrira une solution
originale a` ces proble`mes, a` la fois pre´cise et tre`s rapide.
2.3.3 Le durcissement du faisceau
Un faisceau de photons e´mis par un acce´le´rateur line´aire (section 1.2.1.b) est poly-
e´nerge´tique, c’est-a`-dire compose´ de photons d’e´nergies diffe´rentes. Le spectre en e´nergie
ainsi forme´ est continu, et son e´nergie maximale correspond a` celle des e´lectrons incidents
sur la cible de tungste`ne de l’acce´le´rateur.
Or, dans la partie traitant du parcours des photons (section 2.2.1), on a vu que le
coefficient d’atte´nuation line´ique µ est d’autant plus e´leve´ que l’e´nergie est faible. Cela
signifie que les photons de basse e´nergie ont une probabilite´ plus e´leve´e que ceux de
haute e´nergie d’interagir dans une e´paisseur donne´e de mate´riau.
Dans un faisceau polye´nerge´tique, les photons de basse e´nergie vont donc eˆtre e´limine´s
plus rapidement que ceux de forte e´nergie. L’e´nergie moyenne des photons du faisceau
va par conse´quent augmenter avec la profondeur. C’est ce qu’on appelle le durcissement
du faisceau.
Ce durcissement a des conse´quences sur la dose de´pose´e. Un faisceau durci va en
effet, a` travers les interactions de ses photons, transmettre une e´nergie en moyenne plus
e´leve´e aux e´lectrons. Ceux-ci auront donc des trajectoires plus longues, modifiant ainsi
les distributions de dose [Metcalfe et al., 1990, Bja¨rngard et Shackford, 1994].
La me´thode pre´sente´e dans la seconde partie de ce me´moire n’a pour l’instant e´te´ e´va-
lue´e que dans le cas de faisceaux monoe´nerge´tiques, qui n’impliquent pas de durcissement
du faisceau. Cette me´thode se base donc pour l’instant sur un coefficient d’atte´nuation
unique.
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(a) (b)
Figure 2.9 – (a) Entre´e oblique du faisceau dans le fantoˆme. (b) Chevauchement de deux
mate´riaux par le faisceau.
L’adaptation aux faisceaux polye´nerge´tiques ne´cessitera une re´flexion sur la question
du durcissement. Il sera par exemple peut-eˆtre ne´cessaire de faire varier le coefficient
d’atte´nuation avec la profondeur. Le durcissement du faisceau est cependant en partie
inte´gre´ dans les mode`les pre´calcule´s que notre me´thode utilise. On peut donc s’attendre
a` ce qu’il soit assez correctement pris en compte.
2.3.4 Les faisceaux he´te´roge`nes en fluence
2.3.4.a De´se´quilibre en fluence
Les faisceaux e´tudie´s pre´ce´demment ont tous, a` leur entre´e dans le fantoˆme, un profil
de fluence homoge`ne, c’est-a`-dire que leur fluence a la meˆme valeur en tout point de la
section d’entre´e. Mais ce profil de fluence peut eˆtre de´se´quilibre´ lors de l’entre´e et de la
propagation du faisceau dans le fantoˆme. Cela se produit dans les deux cas suivants :
1. Un faisceau entrant dans un fantoˆme par une entre´e oblique a son profil de fluence
de´se´quilibre´. On voit un tel cas sur la figure 2.9(a), ou` la fluence au point M est
supe´rieure a` celle au point M ′, puisque le rayonnement atteignant M ′ a e´te´ plus
atte´nue´ que celui atteignant M . Cette diffe´rence est d’autant plus importante que
l’inclinaison de l’interface vis-a`-vis de l’axe du faisceau est grande, mais aussi que
la densite´ e´lectronique du mate´riau est grande.
2. Un faisceau chevauchant deux mate´riaux diffe´rents a e´galement son profil de fluence
de´se´quilibre´. Un tel cas peut eˆtre observe´ sur la figure 2.9(b) : la densite´ e´lectronique
de l’os e´tant supe´rieure a` celle de l’eau, le faisceau primaire y est donc plus atte´nue´,
ce qui a pour conse´quence une fluence primaire plus grande en P qu’en P ′.
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Figure 2.10 – Distributions de dose radiales, obtenues par deux faisceaux de 5 MeV, de
sections carre´es 1×1 cm2. Le premier faisceau a sa fluence uniforme sur toute
la largeur, tandis que le second a sa fluence plus faible sur la partie droite
(d’un facteur 0.7).
2.3.4.b Conse´quences sur la dose
Un de´se´quilibre en fluence primaire a pour conse´quence directe un de´se´quilibre de
la densite´ en interactions primaires, et donc des flux d’e´lectrons mis en mouvement. La
conse´quence e´vidente est alors un de´se´quilibre en dose.
On peut en voir une illustration sur la figure 2.10, qui affiche la dose obtenue pour
la configuration de la figure 2.9(b), a` la profondeur des points P et P ′.
On voit bien que la dose est plus e´leve´e du coˆte´ ou` la fluence est la plus e´leve´e,
et inversement. Cependant, les de´se´quilibres en fluence se re´percutent en ge´ne´ral plus
faiblement sur la dose. La raison se trouve dans les diffusions e´lectroniques late´rales, qui
ont un effet de compensation 4.
Il importe cependant de traiter correctement les cas ou` les de´se´quilibres en fluence
sont suffisament importants pour avoir des conse´quences significatives sur la dose. On
verra dans la seconde partie une me´thode originale pour traiter ce proble`me.
4. Une autre conse´quence de ces diffusions late´rales est que les de´se´quilibres en dose sont relativement
faibles dans le cas des faisceaux e´troits.
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De nombreuses me´thodes de calcul de dose ont e´te´ de´veloppe´es au cours du 20e`me
sie`cle. Malgre´ ces importants efforts de recherche, certains besoins algorithmiques ne
sont pas a` ce jour satisfaits, au premier rang desquels celui d’une me´thode assez rapide
pour pouvoir envisager une planification automatique des traitements.
Ce chapitre a pour objectif de dresser un e´tat de l’art des me´thodes les plus en vue.
Leur pre´sentation sera suivie d’une analyse dont l’objectif est de comprendre comment
peut eˆtre envisage´ le de´veloppement d’une approche originale pour le calcul rapide de la
dose.
Comme il a de´ja` e´te´ pre´cise´, ce me´moire traite essentiellement des me´thodes de
calcul de la dose photons. Nous n’aborderons donc pas le cas de la dose de´livre´e par des
e´lectrons [Keall et Hoban, 1996a], ou par des protons [Schaffner et al., 1999].
Parmi les diffe´rentes me´thodes de´veloppe´es, un grand nombre, en particulier dans
les anne´es 60 et 70, se basent sur des distributions de dose en milieux homoge`nes,
corrige´es pour eˆtre adapte´es aux he´te´roge´ne´ite´s [Wong et Purdy, 1990, AAPM, 2004,
Ahnesjo¨ et Aspradakis, 1999]. Ces me´thodes font malheureusement des approximations
bien trop grandes, en conside´rant par exemple l’e´quilibre e´lectronique re´alise´ en tout
point, ou encore en simplifiant la ge´ome´trie 3D en une ge´ome´trie multicouches, ne ge´-
rant ainsi que l’atte´nuation du faisceau primaire sur son axe. Nous ne de´velopperons pas
ces me´thodes dans le cadre de ce me´moire. Des pre´sentations comple`tes sont cependant
disponibles, par exemple dans le rapport [AAPM, 2004].
Une me´thode a e´te´ longuement utilise´e dans les TPS, en particulier au cours des an-
ne´es 90 : c’est la me´thode de Clarkson, dont l’ide´e fut introduite dans [Clarkson, 1941],
puis mieux exploite´e dans [Cunningham, 1972] (une pre´sentation de´taille´e se trouve
dans [Menguy, 1996]). Cette me´thode est particulie`rement adapte´e a` la radiothe´rapie
conformationnelle, car elle se base sur la forme du champ d’irradiation : le calcul se fait
en de´coupant ce champ en secteurs triangulaires, et en e´valuant ce que chaque secteur
apporte a` la dose en un point donne´.
Toutefois, cette me´thode e´tant moins utilise´e avec l’ave`nement de la RCMI, et ne
pre´sentant pas d’hypothe`ses inte´ressantes dans le cadre de cette e´tude, nous choisissons
47
Chapitre 3 : Les me´thodes de calcul de dose : un e´tat de l’art
de ne pas en donner une pre´sentation de´taille´e dans ce me´moire.
L’e´valuation des me´thodes de calcul
Pre´alablement a` leur utilisation en clinique, les me´thodes de calcul de dose doivent
eˆtre l’objet d’e´valuations rigoureuses quant a` la pre´cision des re´sultats qu’elles four-
nissent. Ces e´valuations deviennent aujourd’hui d’autant plus ne´cessaires que les e´nergies
utilise´es sont grandes, et que les technologies sont complexes, ce qui a pour conse´quence
d’augmenter le risque d’erreurs, autant que leurs e´ventuelles conse´quences. De nombreux
de´veloppements en matie`re d’assurance qualite´ des traitements ont donc vu le jour re´-
cemment [Blazy, 2007, Nelms et Simon, 2007].
L’e´valuation de la pre´cision des me´thodes de calcul de dose se fait classiquement
par comparaison des distributions de dose qu’elles produisent avec des distributions de
re´fe´rence. Ces distributions de re´fe´rence sont soit obtenues par mesure, soit calcule´es
par des codes Monte Carlo, pre´sente´s dans la partie 3.1. Cette dernie`re approche est
maintenant fre´quemment pre´fe´re´e, la simulation e´tant tre`s avantageuse du point de vue
pratique. Ce choix est d’autant plus judicieux que les me´thodes de calcul alternatives
s’appuient ge´ne´ralement sur des donne´es pre´calcule´es par des codes Monte Carlo, et
feront donc toujours une erreur supe´rieure a` ces derniers.
La comparaison entre une distribution a` e´valuer De et une distribution de re´fe´rence
Dr peut eˆtre faite soit par diffe´rence, a` chaque point, entre De et Dr, soit par des me´-
thodes inte´grant les incertitudes spatiales qui interviennent sur l’ensemble du dispositif
de traitement (prise d’images, mode´lisation nume´rique, traitement). La me´thode la plus
re´pandue aujourd’hui est l’index gamma [Low et al., 1998], mais nous avons re´cemment
propose´ une approche bien plus rapide : l’index delta [Blanpain et Mercier, 2009]. Ces
diffe´rentes techniques sont pre´sente´es dans l’Annexe 1.
3.1 Codes de Monte Carlo
Les algorithmes de Monte Carlo sont des me´thodes stochastiques permettant de
re´soudre des proble`mes nume´riques pour lesquels on ne peut obtenir de formulation
analytique.
Ils sont utilise´s pour le calcul d’inte´grales dans des espaces de grande dimension,
pour des applications financie`res (gestion du risque, calcul du prix de produits de´rive´s),
et bien-suˆr pour des simulations physiques [Kalos et Whitlock, 2008].
A titre d’exemple, une valeur nume´rique du nombre pi peut eˆtre calcule´e en tirant
ale´atoirement, selon une loi uniforme, un grand nombre de points dans un carre´, et en
comptant le nombre de ceux-ci qui tombent dans le disque inscrit dans ce carre´. La
proportion de points tombant dans le disque tend vers le rapport des surfaces du disque
et du carre´. On peut donc en de´duire une valeur approche´e du nombre pi.
Cette e´valuation est d’autant plus pre´cise que le nombre de tirages ale´atoires effectue´s
est grand. Plus pre´cise´ment, l’incertitude statistique est proportionnelle a` l’inverse de la
racine carre´e du nombre de tirages. Une pre´cision parfaite ne peut par conse´quent eˆtre
obtenue qu’a` partir d’un nombre infini de simulations. Dans la pratique, il importe donc
de trouver un compromis entre la pre´cision et le nombre de simulations. Ce compromis
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consistera a` re´aliser un nombre suffisant de tirages ale´atoires pour atteindre la pre´cision
souhaite´e.
Ces contraintes pe`sent sur toutes les applications du principe de Monte Carlo, et
donc de l’application qui nous inte´resse plus particulie`rement dans ce me´moire, a` savoir
la simulation du transport et du de´poˆt d’e´nergie par les particules individuelles.
Application au calcul de dose
La grande complexite´ du processus de transport et de diffusion des e´lectrons et
photons rendant impossible sa description analytique, on lui applique la me´thode de
Monte Carlo [Andreo, 1991, Salvat et al., 1999]. Celle-ci consiste a` mode´liser totalement
le transport des particules a` partir des distributions de probabilite´ re´gissant leurs diffe´-
rentes interactions avec la matie`re.
Les trajectoires (ou histoires) de ces diffe´rentes particules sont simule´es par une suc-
cession de tirages ale´atoires sur ces distributions de probabilite´. La dose e´ventuellement
de´livre´e lors des interactions est enregistre´e automatiquement dans les voxels correspon-
dants. Comme explique´ pre´ce´demment, un nombre d’histoires suffisament grand doit
eˆtre simule´, afin d’assurer une convergence vers un re´sultat statistiquement acceptable.
Le parcours d’une particule (photon ou e´lectron) dans la matie`re est simule´ comme
une succession des deux e´le´ments suivants :
1. Transport en ligne droite : la particule se de´place en ligne droite et sans in-
teraction. La longueur de son parcours est obtenu par un tirage ale´atoire sur la
distribution de probabilite´ de la longueur du parcours d’une particule. A titre
d’exemple, nous avons vu dans la partie 2.2.1 que cette distribution est exponen-
tielle dans le cas des photons. Rappelons e´galement que cette distribution de´pend
principalement de la nature et de l’e´nergie de la particule, ainsi que de la densite´
e´lectronique du mate´riau.
2. Interaction : la position de l’interaction ayant e´te´ calcule´e, son type et ses carac-
te´ristiques doivent eˆtre de´termine´s. Le type d’interaction est d’abord de´termine´ par
tirage ale´atoire, a` partir des probabilite´s de chacune des interactions, ces proba-
bilite´s de´pendant notamment de l’e´nergie de la particule et des donne´es relatives
au mate´riau. Puis l’interaction en elle-meˆme est simule´e : de nouveaux tirages
ale´atoires donnent la perte d’e´nergie et la nouvelle direction de la particule inci-
dente, mais e´galement les caracte´ristiques des particules secondaires e´ventuellement
cre´e´es. Ces particules entrent alors dans la phase de transport (1).
Le parcours d’une particule se poursuit jusqu’a` ce que son e´nergie soit infe´rieure a`
un seuil appele´ ”´energie de coupure”. Ainsi, lorsque l’e´nergie de la particule devient trop
basse, on conside`re que cette e´nergie est de´pose´e sur place.
La me´thode de Monte Carlo e´tant une simulation de´taille´e du phe´nome`ne physique,
elle est ne´cessairement la me´thode la plus pre´cise. Les distributions de dose obtenues par
un code Monte Carlo peuvent donc eˆtre utilise´es comme re´fe´rence. C’est ce qui nous a
amene´s, au cours de ce travail de the`se, a` utiliser des donne´es pre´calcule´es par le code
Monte Carlo Penelope [Salvat et al., 2006].
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Toutefois, le nombre d’histoires a` simuler pour obtenir une incertitude acceptable
est au minimum de l’ordre de 107. Les calculs peuvent par conse´quent prendre plusieurs
heures.
De nombreuses me´thodes ont e´te´ de´veloppe´es pour acce´le´rer les calculs des codes
Monte Carlo. Les principales sont les techniques de re´duction de la variance, qui
ont pour but d’acce´le´rer la convergence vers une solution acceptable [Andreo, 1991,
Salvat et al., 1999].
Une autre approche consiste a` pre´calculer des trajectoires d’e´lectrons, e´vitant ainsi
de longs calculs physiques [Keall et Hoban, 1996b]. Diverses approximations sur la phy-
sique peuvent e´galement eˆtre envisage´es pour re´duire au maximum le temps de cal-
cul [Kawrakow et al., 1996].
Dans l’optique d’une utilisation des codes de Monte Carlo en clinique, une des so-
lutions privile´gie´es aujourd’hui est leur paralle´lisation, qui permettrait de re´partir leurs
calculs sur plusieurs processeurs. Cette paralle´lisation est rendue possible par l’inde´pen-
dance des histoires des particules. Toutefois, comme il n’est pas possible d’e´quiper toutes
les cliniques de supercalculateurs, la solution la plus re´aliste consiste a` transfe´rer les cal-
culs vers une plate-forme de´die´e (projet TELEDOS, convention ANR05RNTS01301). A
terme, cette solution doit permettre, en moins de dix minutes, des calculs de dose de
tre`s haute pre´cision [Habib, 2009].
Les codes de Monte Carlo pourront alors eˆtre utilise´s pour la validation des plans de
traitement [Habib et al., 2009]. En revanche, leur utilisation pour l’optimisation de ces
plans reste inenvisageable, meˆme a` long terme.
Des alternatives existent, les plus populaires e´tant les me´thodes base´es sur le principe
de convolution, pre´sente´es dans la partie suivante.
3.2 Me´thodes de convolution / superposition
Les me´thodes de convolution, propose´es au de´but des anne´es
1980 [Boyer et Mok, 1985, Mohan et al., 1986, Ahnesjo¨, 1989, Mackie et al., 1985],
se´parent les processus de transport et de de´poˆt de l’e´nergie en deux phases : le transport
de l’e´nergie par les photons primaires, et son de´poˆt par les particules secondaires
(e´lectrons et photons). Le lien entre ces deux phases est effectue´ au moyen d’une
convolution.
Nous exposons ci-dessous la technique de convolution de base, appele´e ”point kernel”,
avant de pre´senter deux me´thodes alternatives qui lui ajoutent des approximations dans
le but d’obtenir un calcul plus rapide.
3.2.1 Point kernel
La me´thode du point kernel consiste en deux phases successives :
1. Le calcul du terma : la premie`re e´tape est le calcul, en tout point du fantoˆme,
du nombre d’interactions de photons primaires issus de l’acce´le´rateur. Plus pre´ci-
se´ment, c’est l’e´nergie libe´re´e par les photons primaires qui est calcule´e en chaque
point. Cette e´nergie est appele´e terma (Total Energy Released per unit MAss).
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Figure 3.1 – Noyaux de convolution : (a) noyau repre´sentant la re´partition de
l’e´nergie libe´re´e par des interactions de photons primaires ayant lieu
en un point unique ; (b) un noyau de type pencil beam, repre´sentant
la dose de´pose´e par un faisceau de section infinite´simale.
Le terma a` la position p est proportionnel a` la fluence primaire du faisceau a` cette
position. Il se calcule rapidement en trac¸ant les trajectoires du faisceau a` partir de
la source, et a` travers le fantoˆme.
2. La convolution : une fois l’e´nergie libe´re´e par les photons primaires connue en
un point p, on applique un mode`le de de´poˆt de cette e´nergie autour de p par
les e´lectrons et photons secondaires. Ce mode`le est appele´ noyau de convolution
(kernel), et peut eˆtre observe´ sur la figure 3.1(a). Les noyaux de convolution sont
la plupart du temps obtenus par simulation Monte Carlo.
On peut re´sumer le proce´de´ de la fac¸on suivante : le terma donne, en un point donne´,
l’e´nergie ce´de´e par les photons primaires. Celle-ci est alors e´tale´e autour du point via un
noyau. La dose a` la position q est donc donne´e par :
D(q) =
∑
p
T (p)×K(p− q),
ou` T (p) est le terma a` la position p, et ou` K(p − q) (le noyau, voir figure 3.1(a))
donne la part de l’e´nergie T (p) de´pose´e au point q.
Cette me´thode est couˆteuse en temps de calcul, puisqu’elle ne´cessite deux boucles im-
brique´es sur l’ensemble des voxels du fantoˆme. Les calculs durent donc plusieurs minutes
pour des fantoˆmes 3D.
Gestion du durcissement
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Le durcissement du faisceau, qui consiste en une variation du spectre d’e´nergie du
faisceau avec la profondeur, a pour conse´quence une variabilite´ du noyau avec la profon-
deur [Metcalfe et al., 1990].
Toutefois, la me´thode qui consiste a` faire varier le noyau avec la profon-
deur [Hoban et al., 1994], en le calculant comme une somme ponde´re´e de noyaux mono-
e´nerge´tiques, a l’inconve´nient de complexifier les mode`les, et ainsi d’accroˆıtre les temps
de calcul. Des approches plus pratiques sont possibles, par exemple celle qui utilise un
noyau unique, et qui fait jouer le durcissement sur le terma en calculant le coefficient
d’atte´nuation moyen a` chaque profondeur [Papanikolaou et al., 1993, Liu et al., 1997].
Cas des milieux he´te´roge`nes
Quand le milieu est he´te´roge`ne, c’est-a`-dire quand sa composition varie, les deux
phases du calcul doivent eˆtre adapte´es :
1. Le terma e´tant proportionnel a` la fluence primaire, celui-ci doit eˆtre calcule´ en
prenant en compte les coefficients d’atte´nuation des mate´riaux traverse´s.
2. La longueur des trajectoires des e´lectrons variant avec la densite´ du mate´riau, le
noyau doit eˆtre adapte´ : il est dilate´ quand la densite´ e´lectronique est faible, et com-
presse´ quand elle est e´leve´e 1. Ces compressions et dilatations sont commune´ment
de´nomme´es scaling [O’Connor, 1984].
C’est sur la seconde phase, celle du scaling, qu’est faite la plus grande approximation.
Le scaling correspond en effet a` des dilatations en ligne droite a` partir du centre du noyau,
alors que les trajectoires des e´lectrons mis en mouvement a` partir de ce centre sont en
re´alite´ bien plus irre´gulie`res.
Les erreurs engendre´es par le scaling restent toutefois tre`s acceptables, puisqu’elles
ne de´passent que rarement les 5%. Le proble`me principal de cette me´thode re´side plutoˆt
dans son temps de calcul.
Acce´le´ration des calculs
De par sa complexite´ en temps de calcul, diffe´rentes me´thodes d’acce´le´ration de la
convolution ont e´te´ envisage´es. La premie`re fut le calcul de la convolution par transforme´e
de Fourier rapide [Mohan et Chui, 1987]. Toutefois, cette me´thode ne´cessitant un noyau
constant, elle ne peut pas eˆtre adapte´e aux fantoˆmes he´te´roge`nes, ces derniers impliquant
du scaling sur le noyau.
On pre´sente dans les sections suivantes les deux variantes les plus efficaces de la
me´thode de calcul de dose par convolution.
1. De fac¸on simplifie´e, si le noyau a e´te´ obtenu dans l’eau, et si le mate´riau courant est de densite´
e´lectronique ρ, alors la dose de´pose´e en q par les interactions primaires ayant eu lieu en p est T (p) ×
K( ρ
ρeau
(p− q)).
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3.2.2 Collapsed Cone Convolution
La me´thode dite“collapsed cone convolution”, introduite par Ahnesjo¨ [Ahnesjo¨, 1989]
offre un des meilleurs compromis temps/pre´cision.
Elle utilise des noyaux exprime´s en coordonne´es sphe´riques, ce qui permet de voir une
direction de transport d’e´nergie comme un coˆne partant du point central (c’est-a`-dire du
point ou` le terma a e´te´ pre´alablement calcule´). Disposer de tels noyaux permet d’utiliser
les deux approximations suivantes pour acce´le´rer le calcul des de´poˆts d’e´nergie :
Approximation 1 : toute l’e´nergie qui est propage´e dans un coˆne du noyau est
transporte´e, atte´nue´e et de´pose´e sur l’axe de ce coˆne. Cette approximation est tout a`
fait valable puisque :
– tre`s pre`s du point central, on a une grande pre´cision car les coˆnes ne sont pas
encore tre`s larges ;
– plus loin, les erreurs sont faibles car les coˆnes voisins se compensent les uns les
autres. Par ailleurs, les doses en jeu deviennent moins importantes a` mesure que
l’on s’e´loigne du centre du noyau.
Approximation 2 : les noyaux de de´poˆt sont donne´s, pour chacun des coˆnes,
par une fonction exponentielle de´croissante, dont le parame`tre de´pend de la direc-
tion du coˆne. Cette approximation fournit des re´sultats tre`s corrects, comme explique´
dans [Ahnesjo¨, 1989].
La premie`re e´tape de cette me´thode est, comme pour le point kernel, le calcul de
la distribution de terma. Mais ensuite, les deux approximations e´nonce´es ci-dessus sont
utilise´es pour re´partir tre`s rapidement les e´nergies via les noyaux. Le terma en un point
est de´pose´ petit a` petit, en partant du centre du noyau, sur chacune des directions. Mais
en avanc¸ant dans une direction donne´e, c’est-a`-dire en parcourant les voxels situe´s dans
cette direction, on va, sur chacun de ces voxels :
– de´poser de l’e´nergie (action classique, a` la fac¸on du point kernel) ;
– prendre au passage l’e´nergie du terma de´pose´ dans ce voxel, pour l’emmener et
la de´poser dans la meˆme direction. On additionne ainsi des e´nergies provenant de
diffe´rents voxels. Ceci est rendu possible par la mode´lisation des noyaux de de´poˆt
d’e´nergie par des fonctions exponentielles.
La me´thode qui en re´sulte est aujourd’hui l’une des plus efficaces, tant elle offre
une pre´cision acceptable (rarement plus de 5% d’erreur [Vanderstraeten et al., 2006,
Fogliata et al., 2007]), tout en prenant un temps limite´ (de l’ordre de la minute). Ce
temps est toutefois encore bien trop e´leve´ pour envisager l’optimisation des plans de
traitement.
3.2.3 Pencil Beam
L’approche dite ”pencil beam” ([Kooy et Rashid, 1989] pour la dose e´lec-
trons, [Ahnesjo¨ et al., 1992] pour la dose photons) consiste a` pre´-inte´grer (pre´-convoluer)
tous les noyaux se situant le long d’un faisceau de section infinite´simale. Le noyau ainsi
obtenu donne donc la dose de´pose´e par ce faisceau de section infinite´simale quand il
pe´ne`tre dans la matie`re. Un tel noyau est montre´ sur la figure 3.1(b).
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Pour calculer la dose de´pose´e par un faisceau plus large, tous ces noyaux sont alors
mis coˆte a` coˆte. On re´alise ainsi une convolution entre le noyau pencil beam et la fluence
sur le plan d’entre´e du faisceau dans le fantoˆme.
Dans un mate´riau homoge`ne, cette me´thode donne naturellement d’excellents re´sul-
tats. Voyons maintenant comment elle est adapte´e aux milieux he´te´roge`nes.
Cas des milieux he´te´roge`nes
L’adaptation aux cas he´te´roge`nes a souvent e´te´ re´alise´e en ne conside´rant, pour
chaque noyau de type pencil beam, que les variations de densite´ le long de l’axe du
faisceau [Ahnesjo¨ et al., 1992, Knoos et al., 1995]. Le noyau, souvent calcule´ dans l’eau,
doit alors subir un scaling pour eˆtre adapte´e a` la densite´ du mate´riau. Cette approche a
cependant deux inconve´nients :
1. elle ne conside`re que les densite´s sur l’axe du faisceau, et pas celles des re´gions
proches, qui ont pourtant un effet non ne´gligeable sur les diffusions late´rales d’e´ner-
gie ;
2. meˆme dans le cas des ge´ome´tries multi-couches, la de´formation du noyau par un
tel scaling ne donne pas un re´sultat exact. Il est en effet impossible, en appliquant
un scaling a` une distribution de dose en milieu homoge`ne (telle que celle de la
figure 2.3(a) du chapitre 2), d’obtenir les variations de dose aux interfaces (tels
qu’on les voit sur la figure 2.6(a), ainsi qu’au chapitre 2).
Les re´sultats obtenus peuvent donc eˆtre tre`s impre´cis. Des erreurs importantes (jus-
qu’a` 15%) ont ainsi e´te´ releve´es [Knoos et al., 1995].
Cependant, des ame´liorations ont re´cemment e´te´ apporte´es a` la me´thode du pen-
cil beam [Ulmer et al., 2005, Tillikainen et al., 2008]. Les deux inconve´nients de´crits ci-
dessus y ont e´te´ traite´s de la fac¸on suivante :
1. les he´te´roge´ne´ite´s situe´es sur les coˆte´s du faisceau sont maintenant traite´es par un
scaling late´ral des noyaux ;
2. des mode`les comple´mentaires ont e´te´ ajoute´s aux interfaces (mode`les dits de build-
down) pour compenser les de´se´quilibres e´lectroniques induits par celles-ci.
Munie de ces deux ame´liorations, l’approche du pencil beam devient inte´ressante
pour les applications cliniques. Ses temps de calcul sont en effet assez re´duits, la
convolution se faisant sur une dimension de moins que celle du point kernel. L’ar-
ticle [Tillikainen et al., 2008] donne par exemple des temps allant de dix secondes a`
une minute, pour des champs allant de 4× 4 cm2 a` 6× 6 cm2. La pre´cision a par ailleurs
e´te´ fortement augmente´e par les dernie`res ame´liorations [Tillikainen et al., 2008], mais
des erreurs importantes (jusqu’a` 8% dans le cas de faisceaux e´troits) peuvent toutefois
eˆtre releve´es sur des ge´ome´tries complexes.
Bien que cette me´thode soit suffisament rapide pour l’e´valuation des plans de trai-
tements, ses performances en temps restent insuffisantes pour envisager son utilisation
dans le cadre de l’optimisation de plans de traitements en RCMI.
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On verra toutefois, dans la seconde partie de ce me´moire, que certaines des hypo-
the`ses pre´sente´es dans cette partie peuvent eˆtre utilise´es dans une me´thode offrant des
performances bien supe´rieures.
3.3 Evolution de l’espace des phases
Dans le but d’acce´le´rer les calculs re´alise´s par les codes de Monte Carlo, tout en
gardant leur pre´cision, il a e´te´ envisage´ de ne plus traiter chaque e´lectron individuelle-
ment, mais plutoˆt de les rassembler en groupes d’e´lectrons de caracte´ristiques a` peu pre`s
similaires [Huizenga et Storchi, 1989, Janssen et al., 1994].
Cette me´thode a d’abord e´te´ introduite pour le cas des faisceaux d’e´lectrons. Toute-
fois, son extension aux faisceaux de photons e´tant aise´e, il est inte´ressant de l’e´voquer
ici.
A un instant donne´ d’une se´ance d’irradiation, de nombreux e´lectrons sont en mou-
vement dans le patient. Ceux-ci peuvent eˆtre de´crits par les six variables suivantes :
– leur e´nergie (une variable),
– leur position (trois variables),
– leur direction (deux variables).
En discre´tisant cet espace a` six dimensions, on peut regrouper les e´lectrons de po-
sitions, directions et e´nergies voisines. L’e´tat du fantoˆme a` un instant donne´ est alors
de´fini par le nombre d’e´lectrons dans chaque groupe.
Une e´tape de calcul consiste en la simulation du transport des e´lectrons appartenant
a` un meˆme groupe : ceux-ci vont se de´placer, perdre de l’e´nergie, et ainsi eˆtre redistribue´s
vers d’autres groupes. L’e´tat du fantoˆme e´volue donc a` chaque e´tape.
Dans le cas des faisceaux d’e´lectrons, la simulation commence par une distribution
repre´sentant les e´lectrons sortant de l’acce´le´rateur, et preˆts a` entrer dans le fantoˆme.
Dans le cas des faisceaux de photons, elle peut commencer par une distribution obtenue
suite a` une simulation des photons primaires dans le fantoˆme (a` la fac¸on du calcul du
terma par les me´thodes de convolution).
La simulation s’arreˆtera, dans tous les cas, quand il ne restera aucun groupe d’e´lec-
trons ayant une e´nergie suffisante pour se de´placer de fac¸on significative.
Les mode`les donnant la redistribution d’un groupe d’e´lectrons vers les autres groupes
sont pre´calcule´s a` l’aide de codes Monte Carlo [Janssen et al., 1994], de la meˆme fac¸on
que les noyaux de convolution. Toutefois, les mode`les sont ici bien plus complexes, puis-
qu’ils sont de´finis sur un espace a` six dimensions.
Cette forte complexite´ a pour conse´quence un temps de calcul tre`s important, supe´-
rieur a` 30 minutes pour des sce´narios relativement simples [Korevaar et al., 2000].
Ce type d’approche, qui vise a` regrouper les particules aux caracte´ristiques similaires,
reste donc trop couˆteuse en temps de calcul. Avec les moyens informatiques actuels, seule
une me´thode conside´rant la dose a` un niveau bien plus macroscopique pourra eˆtre utilise´e
pour le calcul de plan de traitement ou pour la radiothe´rapie adaptative.
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3.4 Calcul par re´seaux de neurones
Les re´seaux de neurones sont des fonctions parame´trables, dont la proprie´te´ prin-
cipale est leur capacite´ d’approximation universelle, qui leur permet the´oriquement de
mode´liser toute fonction avec une excellente pre´cision [Cybenko, 1989, Funahashi, 1989]
(une pre´sentation des re´seaux de neurones artificiels est disponible dans les annexes).
Certains auteurs ont montre´, dans les dix dernie`res anne´es, qu’il e´tait possible d’en tirer
avantage pour le calcul de la dose.
Il a en particulier e´te´ montre´ que des re´seaux de type perceptrons multicouches
sont a` meˆme de mode´liser des distributions de dose en milieux homoge`nes, que ce soit en
1D [Wu et Zhu, 2000], en 2D [Blake, 2004] ou en 3D [Mathieu et al., 2005]. Il a e´galement
e´te´ montre´, dans ces articles, que les re´seaux de neurones sont capables de prendre en
compte l’e´nergie et les dimensions du faisceau.
Plus pre´cisement, il est possible a` un re´seau de neurones d’apprendre a` reproduire
des distributions pre´alablement calcule´es via un code Monte Carlo, dans des milieux
homoge`nes. En revanche, les re´seaux de neurones n’ont pas la capacite´ de s’adapter
d’eux-meˆmes aux he´te´roge´ne´ite´s, la dose y ayant un comportement complexe, et tre`s
variable selon l’e´nergie, les mate´riaux, ou la position des interfaces.
Des approches plus e´labore´es doivent donc eˆtre imagine´es pour adapter les distribu-
tions apprises aux fantoˆmes he´te´roge`nes. Une approche inte´ressante, nomme´e NEURAD,
a re´cemment e´te´ de´veloppe´e [Mathieu et al., 2005, Vasseur et al., 2008]. Cette me´thode
propose de calculer la dose en se basant implicitement sur les deux hypothe`ses suivantes :
1. Dans une sous-partie homoge`ne d’un fantoˆme he´te´roge`ne, il est suppose´ que la dose
peut eˆtre obtenue a` partir d’un mode`le pre´calcule´ en milieu homoge`ne, et appris
par un re´seau de neurones.
2. L’e´quilibre e´lectronique est suppose´ re´alise´ au voisinage des interfaces (on parle ici
des interfaces traverse´es par tout ou partie du faisceau primaire). La conse´quence
de cette hypothe`se est que la dose ne subit pas de fortes variations pre`s de ces
interfaces.
Le calcul de dose, dans le cas d’une interface traverse´e par le faisceau primaire, se fait
alors en conside´rant qu’il y a e´galite´ entre la dose au dernier point du premier mate´riau et
la dose au premier point du second. Les re´seaux de neurones (un pour chaque mate´riau),
donnent alors la dose, de la fac¸on suivante :
– avant l’interface, la dose est conside´re´e e´gale a` la dose en milieu homoge`ne ;
– apre`s l’interface, la dose est e´galement conside´re´e e´gale a` celle obtenue en milieu
homoge`ne, mais elle est prise a` partir de la profondeur ou` elle est e´gale a` la dose
au dernier point avant l’interface. Ceci assure la continuite´ de la dose a` l’interface.
Les re´sultats de cette me´thode sont tre`s corrects dans le cas d’un faisceau large,
puisqu’on a vu dans la partie 2.3.2.a que ceux-ci de´posent une dose relativement stable
a` l’interface. En revanche, le cas des faisceaux e´troits n’est pas correctement traite´,
le de´se´quilibre e´lectronique late´ral e´tant responsable de forts changements de dose au
voisinage des interfaces [Blanpain et al., 2007].
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Une me´thode de traitement des interfaces paralle`les a` l’axe du faisceau, et a` l’inte´rieur
de celui-ci, est e´galement donne´e [Mathieu et al., 2005, Vasseur et al., 2008]. Mais la
question des interfaces obliques, ainsi que celle des interfaces en dehors du faisceau, n’est
pas traite´e.
Un dernier proble`me de cette me´thode re´side dans ses temps de calcul. Bien que les
tests re´alise´s affichent des temps de 2s [Vasseur et al., 2008], ceux-ci ont e´te´ re´alise´s sur
des grilles 2D (re´solution 150× 150). Le calcul sur des grilles 3D se fera par conse´quent
dans des temps supe´rieurs a` la minute.
Malgre´ les de´fauts e´nonce´s ci-dessus, la me´thode propose´e dans [Mathieu et al., 2005,
Vasseur et al., 2008] constitue une avance´e inde´niable, puisqu’elle a amene´ l’ide´e d’uti-
liser, dans une sous-partie homoge`ne du fantoˆme, une distribution de dose pre´calcule´e
dans un fantoˆme homoge`ne constitue´ du meˆme mate´riau. Les proble`mes e´voque´s ci-dessus
rendent cependant ne´cessaire d’envisager une nouvelle fac¸on de traiter les interfaces, qui
prenne correctement en compte les flux e´lectroniques re´els.
3.5 La question du temps de calcul : proble`mes et solutions
Dans l’optique d’une optimisation automatique du plan de traitement, ou dans celle
de la radiothe´rapie adaptative, il faut impe´rativement disposer d’une me´thode qui soit
tre`s rapide, au point si possible de fournir des re´sultats en un temps de l’ordre de la
seconde, sur des grilles 3D. L’optimisation est en effet un processus ite´ratif, au cours
duquel des centaines de calculs de distributions de dose doivent eˆtre re´alise´s. La radio-
the´rapie adaptative recquiert e´galement un calcul tre`s rapide pour adapter le protocole
d’irradiation en temps re´el.
Or, les me´thodes pre´sente´es pre´ce´demment ne sont pas satisfaisantes de ce point de
vue, les plus rapides d’entre elles donnant des re´sultats en des temps de l’ordre de la
minute (pour des faisceaux larges non module´s en intensite´). La radiothe´rapie adaptative
et l’optimisation automatique ne sont par conse´quent pas envisageables a` ce jour.
3.5.1 L’e´chelle macroscopique
Le temps de calcul de la dose de´pend principalement du niveau de de´tail sur lequel se
place la me´thode : les me´thodes conside´rant le niveau microscopique sont les plus lentes
(Monte Carlo), celles qui manipulent des donne´es macroscopiques sont les plus rapides
(Pencil beam).
La me´thode NEURAD [Vasseur et al., 2008] cherche a` atteindre la vitesse la plus
e´leve´e, en conside´rant le niveau le plus macroscopique, c’est-a`-dire en se basant sur les
distributions de dose de´livre´es par des faisceaux complets. Nous avons vu cependant que
les temps de calcul atteints e´taient encore loin de permettre d’envisager des applications
telles que la planification automatique des traitements.
Toutefois, ce principe est re´ellement prometteur, et nous l’avons donc utilise´ dans
ce travail de the`se. Il a bien-suˆr fallu l’adapter, autant pour le rendre plus rapide, que
pour le rendre plus pre´cis. Cet objectif de pre´cision a e´te´ atteint, comme nous le verrons
dans la seconde partie du me´moire, a` l’aide d’une me´thode comparable a` celle utilise´e
par le pencil beam [Tillikainen et al., 2008]. Celle-ci propose en effet de ge´rer d’abord
57
Chapitre 3 : Les me´thodes de calcul de dose : un e´tat de l’art
l’atte´nuation en profondeur du faisceau primaire, puis de ge´rer celle de la dose diffuse´e
vers les coˆte´s. En d’autre termes, si l’on se place dans le repe`re de coordonne´es associe´ au
faisceau primaire, et que l’on cherche la dose a` une position (x, y, z), on calcule d’abord
la dose en (0, 0, z) (scaling en profondeur), avant de la calculer dans la position d’inte´reˆt
(scaling late´ral). Nous avons donc repris et adapte´ cette technique pour la me´thode
propose´e dans la seconde partie.
Remarque : L’approche pencil beam et celle de NEURAD ont une autre diffe´rence
fondamentale. Tandis que le pencil beam utilise des noyaux pre´calcule´s dans l’eau pour
les appliquer sur des mate´riaux diffe´rents a` l’aide de scaling, la me´thode NEURAD utilise
au contraire des donne´es pre´calcule´es dans le mate´riau conside´re´. Comme nous le verrons,
la me´thode propose´e dans ce me´moire utilise un me´lange de ces deux approches.
La me´thode qui sera pre´sente´e dans la seconde partie de ce me´moire utilisera donc
des distributions pre´calcule´es en milieux homoge`nes. Nous avons vu, en effet, qu’une
re´solution a` l’e´chelle macroscopique est impe´rative pour re´duire les temps de calcul.
Toutefois, une telle approche ne permet pas encore d’atteindre des temps de l’ordre de
la seconde sur des fantoˆmes 3D. Nous verrons plus loin que cet objectif peut eˆtre atteint
en re´alisant un second changement d’e´chelle, intervenant celui-ci sur la repre´sentation
du fantoˆme du patient.
3.5.2 Calcul de la dose en une position
Le proble`me du temps de calcul peut eˆtre vu sous un angle diffe´rent. Les me´thodes
pre´sente´es dans cette partie ont toutes le proble`me suivant : le calcul de dose se fait
toujours sur des distributions comple`tes. En d’autres termes, si l’on ne souhaite calculer
la dose qu’a` une position unique, il est ne´cessaire de faire de nombreux calculs interme´-
diaires sur d’autres points, voire de faire un calcul de dose complet sur une importante
partie du fantoˆme.
Par exemple, et de fac¸on simplifie´e, dans le cas de Monte Carlo ainsi que pour la
technique d’e´volution de l’espace des phases, le calcul de la dose en une seule position
ne´cessite des calculs sur tous les voxels de la zone comprise entre la source et le point
d’inte´reˆt. Dans le cas de la convolution (point kernel ou collapsed cone), un parcours de
tout l’espace 3D situe´ autour du point est ne´cessaire. Enfin, la me´thode NEURAD et
celle du pencil beam ne´cessitent, de fac¸on simplifie´e, un parcours des voxels situe´s sur la
ligne droite reliant la source au point d’inte´reˆt.
Or, obtenir une distribution de dose comple`te sur une grille homoge`ne n’est pas tou-
jours une ne´cessite´. Par exemple, bien que la dose doive eˆtre connue de fac¸on comple`te
et pre´cise sur la tumeur et les organes a` risques, on peut en revanche diminuer la densite´
de points de controˆle sur les zones moins sensibles. Un autre exemple est l’optimisa-
tion du plan de traitement, pour laquelle il peut eˆtre suffisant, surtout dans les e´tapes
pre´liminaires de placement et d’orientation des faisceaux, de ne disposer que de la dose
en certains points. Par exemple, quelques points de controˆle peuvent suffire a` ve´rifier si
l’orientation d’un faisceau est correcte, ou s’il convient de la modifier.
La me´thode de´veloppe´e au cours de ce travail de the`se a l’avantage, comme nous
le verrons, de fournir un re´sultat en un temps a` peu pre`s proportionnel au nombre de
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points ou` la dose est demande´e. Ceci est un avantage majeur par rapport aux me´thodes
existantes. Supposons par exemple que la me´thode propose´e puisse calculer, en une
minute, la dose en tout point d’un fantoˆme 100× 100× 100 (soit 1 million de voxels). Si
l’on se trouve dans un contexte d’utilisation ou` la dose doit eˆtre calcule´e sur 100 points
uniquement, alors le re´sultat sera obtenu en seulement 6 millisecondes.
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Deuxie`me partie
Une me´thode rapide de calcul de
la dose
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Chapitre 4
Un fantoˆme maille´ pour des
calculs rapides
4.1 Le maillage
4.1.1 Principes
Ce travail de the`se a pour objectif le de´veloppement d’une me´thode de calcul de dose
extreˆmement rapide, proche du temps re´el. Comme il a e´te´ explique´ dans la premie`re
partie, cela ne peut se faire qu’en manipulant des objets les plus macroscopiques pos-
sibles. Toutefois, des approches tre`s macroscopiques existent de´ja`, par exemple pencil
beam, ou Neurad. Cette dernie`re, en particulier, se base sur des distributions de doses
de´pose´es par le faisceau complet. Il ne semble donc pas possible a priori d’eˆtre beaucoup
plus rapide que cette approche 1.
Comment alors proce´der pour re´duire les temps de calcul ? Une re´ponse se trouve dans
la description du fantoˆme du patient. Prenons l’exemple d’un fantoˆme d’eau parfaitement
homoge`ne. Si la description de ce fantoˆme n’est donne´e que par une grille 3D de voxels,
alors l’algorithme de calcul, quelqu’il soit, va ne´cessairement devoir parcourir un grand
nombre de fois chacun de ces voxels. En revanche, si l’on dispose d’une information
plus macroscopique sur le fantoˆme, nous indiquant qu’il est totalement homoge`ne, un
calcul simplifie´ et plus rapide devient possible. On pourrait alors, par exemple, appliquer
directement une distribution de dose pre´calcule´e et stocke´e en me´moire.
Les informations macroscopiques utilise´es par notre me´thode consisteront en des
regroupements de voxels en groupes homoge`nes, que nous appellerons mailles. En effet,
un corps humain n’est pas constitue´ de voxels de diffe´rents mate´riaux distribue´s de fac¸on
anarchique, mais plutoˆt de tissus, d’os et d’organes. Il est donc naturel de chercher a`
regrouper les voxels du fantoˆme en des ensembles homoge`nes — les mailles —, et de
chercher a` les utiliser avantageusement pour le calcul de dose.
Remarque : Le changement d’e´chelle sur le fantoˆme (des voxels aux mailles) est de la
meˆme nature que le changement fait sur le faisceau (des doses des particules individuelles
1. A moins, peut-eˆtre, d’utiliser des outils plus rapides que les re´seaux de neurones, ceux-ci ne´cessitant
des calculs d’exponentielles.
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a` celles des faisceaux complets) : dans les deux cas, on se base sur des informations plus
macroscopiques pour acce´le´rer les calculs.
Une question qui se pose imme´diatement est de savoir dans quelle mesure il est
possible de regrouper les voxels en mailles homoge`nes. En d’autres termes, quelles seront
les dimensions et les formes de ces mailles ? La re´ponse a` cette question de´pend fortement
de la zone du patient conside´re´e : par exemple, les organes n’ont pas la meˆme forme et
les meˆmes dimensions dans la re´gion pelvienne et dans celle des poumons. Il semble
toutefois possible de re´aliser des regroupements assez conse´quents, formant des mailles
de un a` plusieurs centime`tres de coˆte´.
A titre d’exemple, en regroupant des voxels de 2 × 2 × 2 mm3 dans des mailles de
1×1×1 cm3, on divise la complexite´ du fantoˆme par 125. Si les mailles font 2×2×2 cm2,
c’est par 1000 que cette complexite´ est divise´e. Si on parvient a` utiliser avantageusement
un tel maillage, on peut espe´rer acce´le´rer dans les meˆmes proportions le calcul de la dose,
ou au moins certaines de ses e´tapes.
Nous allons maintenant e´tudier les diffe´rents proble`mes qui se posent pour la re´ali-
sation concre`te de cette approche.
4.1.2 Mise en oeuvre
4.1.2.a Calcul du maillage : la segmentation
Le regroupement de voxels adjacents en groupes homoge`nes est appele´ segmentation.
De nombreux algorithmes existent pour re´aliser cette taˆche [Horaud et Monga, 1995]. Ils
se regroupent en diffe´rentes cate´gories, selon qu’ils conside`rent principalement les re´gions
homoge`nes ou leurs contours.
Le choix d’une me´thode approprie´e est fortement lie´ a` l’application vise´e, a` la com-
plexite´ des ge´ome´tries conside´re´es, aux formes que l’on cherche a` extraire, ou encore a`
la variabilite´ pre´sente sur les voxels d’une meˆme zone homoge`ne.
Des connaissances a priori peuvent e´galement eˆtre utilise´es. Dans le cas qui nous
inte´resse ici, la segmentation pourrait par exemple s’appuyer sur des repre´sentations
anatomiques humaines, commune´ment appele´es atlas. La repre´sentation maille´e se-
rait alors obtenue en adaptant ces atlas aux images 3D du patient [Martin, 2008,
Lecoeur et Barillot, 2007].
Toutes ces conside´rations devront cependant faire l’objet d’une e´tude ulte´rieure, qui
e´valuera l’adaptabilite´ de notre me´thode aux conditions cliniques. Cette e´tude devra se
baser sur les re´sultats du travail pre´sent, en particulier ceux qui concernent la corre´lation
entre la finesse du maillage et les performances de l’algorithme, tant au niveau de la
pre´cision que du temps de calcul. Ces re´sultats donneront en effet les limites d’utilisation
de la me´thode, et imposeront par conse´quent des contraintes a` la phase de segmentation.
4.1.2.b Repre´sentation nume´rique d’un maillage
La repre´sentation nume´rique du fantoˆme maille´ est un des points cle´s de la me´thode
propose´e dans ce me´moire. Afin qu’il puisse servir de support a` un calcul de dose rapide,
le maillage doit en effet avoir certaines proprie´te´s, que nous allons examiner.
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Il importe par exemple, pour limiter la complexite´ de la repre´sentation du fantoˆme
maille´, de regrouper les voxels dans des structures qui puissent eˆtre de´crites par un faible
nombre de parame`tres. Les mailles peuvent par exemple eˆtre des sphe`res (un parame`tre),
des cubes (un parame`tre), ou des paralle´le´pipe`des rectangles (trois parame`tres).
Toutefois, d’autres contraintes s’imposent si l’on souhaite que les processus de trans-
port d’e´nergie soient facilement mode´lisables. Les mailles convexes (c’est-a`-dire dont
toute paire de points est lie´e par un segment ne sortant pas de la maille) sont par
exemple les plus approprie´es. En effet, les calculs sur une maille non convexe de´pendent
plus fortement des mailles voisines, et seront donc plus complique´s et plus longs. En
conse´quence, on utilisera de pre´fe´rence des mailles convexes, meˆme si cela suppose des
maillages plus fins (c’est-a`-dire comportant davantage de mailles).
4.1.2.c Approximations implique´es par le maillage
Dans le cas d’une ge´ome´trie particulie`rement he´te´roge`ne, un maillage approprie´ ne
pourra certainement pas eˆtre obtenu sans certaines approximations :
– Dans le cas ou` un important groupe de voxels d’un meˆme mate´riau contiendrait
quelques voxels de mate´riau diffe´rent, l’ensemble de ces voxels pourra eˆtre regroupe´
au sein d’une meˆme maille. Il importera cependant de fixer pre´cise´ment les condi-
tions et les limites d’utilisation de cette approximation. Il peut par exemple eˆtre
ne´cessaire de calculer le coefficient d’atte´nuation moyen et la densite´ e´lectrique
moyenne d’un tel regroupement, afin que les diffe´rents transports puissent eˆtre
mode´lise´s le plus correctement possible sur les mailles en question.
– Il peut eˆtre e´galement ne´cessaire de faire des approximations sur la forme des dif-
fe´rentes zones homoge`nes, de fac¸on a` les regrouper au sein de mailles de formes
parame´trables (paralle´le´pipe`des rectangles, te´trae`dres, sphe`res). Comme pour l’ap-
proximation pre´ce´dente, il sera e´galement ne´cessaire de fixer les re`gles d’application
de cette approximation.
4.1.3 Choix pour cette e´tude
Un prototype logiciel a e´te´ de´veloppe´ afin de tester la me´thode pre´sente´e dans ce
me´moire. Ce prototype s’appuie sur des maillages re´guliers en paralle´le´pipe`des rectangles,
tel que ceux donne´s en exemple sur la figure 4.1. Ce maillage est dit re´gulier car les mailles
d’une meˆme colonne ont toutes la meˆme largeur, et celles d’une meˆme ligne ont toutes
la meˆme hauteur 2.
Nous allons voir que ce type de maillage permet une conception simplifie´e, associe´e
a` une grande efficacite´ dans le calcul.
Tout d’abord, la re´gularite´ du maillage permet de le coder sous la forme d’un tableau
3D dont chaque case correspond a` une maille. Il est ainsi tre`s rapide d’identifier la maille
a` laquelle appartient un point donne´ du fantoˆme.
La communication entre mailles est e´galement simplifie´e, chaque maille (interne)
ayant exactement six mailles voisines, avec chacune desquelles elle a une face commune.
2. La me´thode pre´sente´e dans ce me´moire n’est cependant pas restreinte aux maillages re´guliers.
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Figure 4.1 – Un maillage re´gulier de paralle´le´pipe`des rectangles (illustration en 2D).
Ainsi, les flux d’information sortant par une face d’une maille donne´e entreront directe-
ment dans la maille voisine, sans qu’un traitement soit ne´cessaire.
De plus, les paralle´le´pipe`des rectangles sont convexes, avec les avantages de´crits pre´-
ce´demment.
Enfin, graˆce aux syme´tries des paralle´le´pipe`des rectangles, une information entrant
par une face donne´e se traite exactement de la meˆme fac¸on que quand elle entre par une
autre face. La conception informatique de ces traitements se trouve donc simplifie´e.
Cependant, bien qu’il posse`de de nombreux avantages, ce type de maillage a l’incon-
ve´nient de ne pas eˆtre adaptable de fac¸on simple a` des anatomies pre´sentant des formes
arrondies, pourtant tre`s pre´sentes dans l’anatomie humaine.
Des formes arrondies peuvent eˆtre repre´sente´es soit par de nombreuses mailles rec-
tangulaires de petites dimensions, et donc au de´triment de la vitesse des calculs, soit par
peu de mailles rectangulaires, et donc au de´triment de la pre´cision. Une solution plus
pre´cise, mais plus complexe a` mettre en oeuvre, se base sur des ge´ome´tries quadratiques
telles que celles utilise´es dans le code Monte Carlo Penelope [Salvat et al., 2006].
Ces questions n’ont pas e´te´ traite´es au cours de ce travail. Elles devront l’eˆtre au cours
de l’e´tude comple´mentaire qui adaptera la me´thode aux conditions cliniques re´elles.
Le maillage choisi convient cependant parfaitement au de´monstrateur logiciel, celui-
ci ayant pour but de montrer qu’un maillage peut eˆtre utilise´ avantageusement pour le
calcul de la dose.
4.2 Calcul de dose dans une ge´ome´trie maille´e
Nous montrons maintenant comment utiliser avantageusement le maillage pour le
calcul de la dose.
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4.2.1 Un proce´de´ en deux e´tapes
Nous pre´sentons ici une approche ge´ne´rale pour le calcul de la dose de´livre´e par un
faisceau de rayonnements ionisants 3 dans un fantoˆme maille´. Dans cette approche, la
dose, en tout point d’une maille, est donne´e par une formule analytique associe´e a` cette
maille, formule qui doit eˆtre de´terministe (et ide´alement rapide a` e´valuer).
Soient m une maille du fantoˆme maille´, et Dm la formule qui lui est associe´e. A un
point quelconque p de la maille m, la dose calcule´e aura pour valeur Dm(p).
Cette approche peut eˆtre qualifie´e de ”ge´ne´rale”, car nous ne spe´cifions pas pour
l’instant la nature des formules Dm a` utiliser.
Toutefois, afin d’aider a` la compre´hension, nous pre´sentons maintenant un exemple
simple. Nous avons explique´, a` la fin du troisie`me chapitre, que nous allions calculer
la dose a` l’aide de distributions de dose pre´calcule´es dans des fantoˆmes homoge`nes.
Supposons, de fac¸on simplifie´e, que dans une maille m (du fantoˆme he´te´roge`ne maille´),
la dose en un point p soit e´gale a` la dose en un point q du fantoˆme homoge`ne d’eau.
Supposons de plus que q puisse eˆtre obtenu par la transformation line´aire q = Tmp
(produit de la matrice Tm par le vecteur p). Si Tm est connue, on peut calculer la dose
en tout point p de la maille m. Celle-ci vaudraDm(p) = Heau(Tmp), ou` Heau repre´sente
la distribution de dose dans le fantoˆme homoge`ne d’eau. On note que cette formule Dm
est bien de´terministe, et que son e´valuation est directe et rapide.
Cette technique revient a` mettre en correspondance la dose en un point d’une maille
avec la dose en un point du fantoˆme homoge`ne d’eau. Dans la re´alite´, il n’est e´videmment
pas envisageable de se baser sur une technique aussi simple. La fonction Dm propose´e
dans le prochain chapitre sera en effet une combinaison de plusieurs ”projections”vers des
points de mode`les de diffe´rents mate´riaux. Toutefois, l’important ici est simplement de
comprendre l’inte´reˆt d’utiliser une formule analytique, sans pour l’instant se restreindre
a` un type de formule en particulier.
Quel que soit le type de formule analytique utilise´, la dose peut eˆtre calcule´e, dans
un fantoˆme maille´, selon le proce´de´ suivant :
1. Pour chaque maille m du fantoˆme maille´, une formule analytique Dm est pre´pare´e.
En d’autres termes, on calcule tous les parame`tres de cette formule, de sorte qu’elle
puisse ensuite eˆtre directement e´value´e pour tout point p de la maille m.
2. On calcule la dose sur chacun des points du fantoˆme ou` l’on souhaite la connaˆıtre.
Pour un point p donne´, ce calcul commence par l’identification de la maille m
a` laquelle p appartient. On calcule ensuite la dose de´livre´e au point d’inte´reˆt en
utilisant la formule analytique Dm associe´e a` m : la dose au point p est Dm(p).
Pour illustrer ce proce´de´ en deux e´tapes, reprenons le cas ou` la dose au point p est
donne´e par Dm(p) = Heau(Tmp). Dans cet exemple, la premie`re e´tape du proce´de´ de´crit
ci-dessus consiste a` calculer la matrice Tm. On peut ensuite passer a` la seconde e´tape :
la dose Dm(p) est calcule´e pour tous les points p ou` l’on souhaite la connaitre.
3. Bien que nous ayons exclusivement travaille´ avec des faisceaux de photons, le proce´de´ ge´ne´ral
pre´sente´ dans la partie 4.2 est valable pour tout type de rayonnement.
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Remarque 1 : Dans le cas ou` la dose est demande´e en chaque voxel du fantoˆme,
la seconde e´tape consistera plutoˆt en une boucle sur les mailles, puis une boucle sur les
diffe´rents points de celles-ci, afin d’e´conomiser le processus de recherche de la maille dans
laquelle se trouve une position donne´e.
Remarque 2 : Dans le cas ou` l’on cherche la dose de´livre´e par un ensemble de
faisceaux 4, la premie`re e´tape calcule, sur chaque maille, une formule analytique par
faisceau. La seconde e´tape e´value ensuite chacune d’entre elles. La dose totale de´livre´e
par l’ensemble de faisceaux est alors la somme des doses de´livre´es par les diffe´rents
faisceaux.
Analysons maintenant les possibilite´s qu’offre une telle approche en termes de per-
formances.
4.2.2 Performances
4.2.2.a Premie`re e´tape
Par de´finition, le fantoˆme maille´ doit contenir beaucoup moins de mailles que de
voxels. Or, la premie`re phase, celle de la pre´paration des formules analytiques, se base
uniquement sur le maillage. La re´solution de la grille de calcul — et donc la taille des
voxels — n’intervient pas pendant cette premie`re phase, et n’a donc aucun effet sur sa
dure´e. Cette e´tape doit par conse´quent eˆtre tre`s rapide.
4.2.2.b Seconde e´tape
Une fois les formules analytiques pre´pare´es dans les mailles, on peut les utiliser pour
calculer la dose directement aux positions qui nous inte´ressent. Les formules utilise´es
doivent donc ide´alement eˆtre tre`s rapides a` e´valuer. Or, les formules choisies s’appuient
sur des donne´es pre´calcule´es. Leur e´valuation n’impliquera donc aucun calcul physique
couˆteux en temps.
Remarque : Les donne´es pre´calcule´es doivent par ailleurs eˆtre rapides a` e´valuer. Il
faut donc par exemple qu’elles occupent un espace me´moire raisonnable, afin d’e´viter le
swap (copies temporaires de donne´es sur le disque dur), qui est tre`s pe´nalisant en temps
de calcul. Ces questions seront aborde´es dans le chapitre suivant.
Calcul uniquement aux points d’inte´reˆt
Dans la seconde phase du calcul, la dose peut, si on le souhaite, n’eˆtre e´value´e qu’a`
certains points de´finis par l’utilisateur. Le temps de calcul total sera alors a` peu pre`s
proportionnel au nombre de points demande´s. Ceci est un avantage majeur par rapport
aux me´thodes existantes.
Supposons par exemple qu’il soit possible de calculer, en une minute, la dose en tout
point d’un fantoˆme 100 × 100 × 100 (soit un million de voxels). Si l’on se trouve dans
un contexte d’utilisation ou` la dose doit eˆtre calcule´e en seulement 100 points, alors le
4. C’est le cas de la RCMI, ou` un faisceau large est fragmente´ en un ensemble de faisceaux e´troits,
de fluences diffe´rentes (voir section 1.2.2).
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calcul de la dose ne prendra que 6 millisecondes (en supposant un temps parfaitement
proportionnel au nombre de points).
Utilise´e adroitement, cette me´thode offre un fort potentiel pour l’optimisation auto-
matique du plan de traitement. Il est en effet envisageable de de´velopper des me´thodes
ge´rant un nombre limite´ de points de controˆle, majoritairement place´s sur la tumeur et
les organes a` risques.
Cependant, la technique pre´sente´e au prochain chapitre ne permettra pas un calcul
de dose en un temps exactement proportionnel au nombre de points d’inte´reˆt. Ceci
s’explique par la complexite´ des formules associe´es aux mailles, qui est variable selon la
position par rapport au faisceau, et selon le degre´ d’he´te´roge´ne´ite´ du milieu autour de
la maille conside´re´e.
Cependant, bien que le temps de calcul de la seconde phase ne soit pas exactement
proportionnel au nombre de points d’inte´reˆt, on pourra tout de meˆme s’appuyer sur cette
approximation dans la suite de l’analyse.
4.2.2.c Re´sume´
Le temps de calcul total est la somme des dure´es des deux phases, et peut donc
s’e´crire sous la forme suivante :
T = Tp + n.Te,
ou` Tp est le temps mis par la phase de pre´paration des formules sur les mailles, ou` n
est le nombre de points ou` la dose est e´value´e, et Te le temps moyen d’e´valuation de la
dose en un point.
On a vu que l’e´tape de propagation doit avoir une dure´e tre`s courte si les mailles
sont de taille importante, et donc peu nombreuses. Par conse´quent, si les points d’inte´reˆt
sont nombreux, la dure´e totale T sera a` peu pre`s proportionnelle a` leur nombre.
Cette analyse sera confirme´e par les performances de notre logiciel, pre´sente´es au
chapitre 7.
Ce chapitre a montre´ qu’une segmentation du fantoˆme en mailles homoge`nes peut
eˆtre un excellent support pour une me´thode tre`s rapide de calcul de dose. Les principes
ge´ne´raux d’une telle me´thode ont e´te´ pre´sente´s. Nous avons vu que celle-ci se basera sur
des formules analytiques, qui seront associe´es aux diffe´rentes mailles. Le chapitre suivant
a pour objectif la mise en place de fonctions analytiques adapte´es.
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Chapitre 5
Une me´thode de calcul rapide de
la dose
Dans ce chapitre, nous pre´sentons une me´thode de calcul de la dose mettant en œuvre
les principes e´nonce´s au chapitre pre´ce´dent.
Nous introduisons d’abord le concept de SBIM, et nous pre´sentons une me´thode de
partitionnement d’un faisceau en SBIMs juxtapose´s. Nous montrons ensuite comment
utiliser ces outils pour calculer rapidement la dose dans un fantoˆme maille´.
5.1 De´coupage du faisceau primaire en SBIMs
Nous pre´sentons d’abord un de´coupage 1, du faisceau primaire re´alise´ a` partir du
maillage, sur lequel s’appuie la me´thode de´veloppe´e au cours de cette the`se.
5.1.1 Le de´coupage
5.1.1.a Notion de SBIM
Nous avons vu que les me´thodes de convolution (point kernel, collapsed cone convo-
lution) calculent, en tout point, l’e´nergie primaire libe´re´e par les photons primaires (le
terma). Cette e´nergie est ensuite re´partie autour des points selon des noyaux de convolu-
tion, pour donner la dose. La dose totale de´livre´e par le faisceau est alors calcule´e comme
la somme des contributions de chacun des voxels ou` passe le faisceau (voir section 3.2).
Le calcul re´alise´ par ces me´thodes s’appuie donc sur un fractionnement du faisceau
base´ sur les voxels. Or, il est clair qu’une me´thode avec la rapidite´ espe´re´e ne peut pas eˆtre
obtenue en utilisant une granularite´ aussi fine. Nous devons donc proce´der autrement.
C’est ici qu’intervient le maillage du fantoˆme : graˆce a` lui, au lieu de de´couper le
faisceau en se basant sur les voxels, nous proposons de le faire en se basant sur les
mailles. Plus pre´cise´ment, nous conside´rons, pour une maille donne´e, des sous-parties
(une ou plusieurs) du faisceau qui passent dans les mailles :
De´finition 5.1 (SBIM). On appelle SBIM (pour Sub Beam In a Mesh) une sous-partie
du faisceau primaire passant dans une maille donne´e.
1. Dans la suite du me´moire, nous parlerons, sans distinction, de partitionnement, de de´coupage, ou
de fractionnement du faiceau en SBIMs.
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Figure 5.1 – De´coupage d’un faisceau en SBIMs, lors de son passage dans un fantoˆme
he´te´roge`ne a` quatre mailles.
Un SBIM est donc la conjonction de deux informations :
– c’est un sous-faisceau (avec une fluence et une section donne´es) ;
– il passe dans une maille donne´e, que l’on appelle la ”maille support” du SBIM.
Le concept de SBIM est pre´sente´ a` travers l’exemple de la figure 5.1, qui montre
le de´coupage du faisceau primaire en cinq SBIMs. On remarque en particulier sur cet
exemple qu’il peut y avoir un ou plusieurs SBIMs dans une meˆme maille (par exemple,
il y en a deux dans la grande maille 4, a` droite).
Ainsi, un SBIM repre´sente un ensemble de photons primaires passant dans une maille.
Parmi ces photons primaires, certains interagissent dans la maille, les autres traversent
sans interagir. Les photons qui interagissent transmettent de l’e´nergie a` des e´lectrons,
qui la de´posent ensuite. On peut donc donner la de´finition suivante :
De´finition 5.2 (Dose d’un SBIM). On appelle dose d’un SBIM (ou de´livre´e par un
SBIM, ou issue d’un SBIM) la dose de´pose´e par suite d’interactions primaires ayant
lieu dans le SBIM.
Il s’ensuit que, pour un de´coupage donne´ d’un faisceau primaire, la dose totale de´li-
vre´e par le faisceau est la somme des doses de chacun de ses SBIMs 2.
5.1.1.b SBIMs homoge`nes en fluence
Supposons qu’il y ait un seul SBIM par maille. Il pourrait alors arriver que le profil
de fluence d’un SBIM soit de´se´quilibre´, c’est-a`-dire variable sur sa section, comme nous
l’avons explique´ dans le troisie`me chapitre de ce me´moire.
Or, nous verrons plus loin que notre me´thode calcule la dose, dans une maille, en
conside´rant cette dose identique a` une dose que l’on trouve sur une distribution pre´calcu-
le´e dans un fantoˆme homoge`ne. Un tel calcul ne pourra eˆtre pre´cis qu’a` condition que le
profil de fluence d’un SBIM soit identique, ou au moins a` peu pre`s identique, a` celui que
2. C’est le principe de superposition, comme pour les me´thodes de convolution, qui somment les doses
issues des interactions primaires dans tous les points du voisinage.
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Figure 5.2 – De´coupage d’un faisceau en deux SBIMs (a` peu pre`s homoge`nes en fluence)
lors d’une traverse´e d’interface oblique).
l’on retrouve sur sa projection dans le fantoˆme homoge`ne. C’est pourquoi nous allons
faire en sorte d’utiliser des SBIMs de fluence homoge`ne (ou, plus pre´cise´ment, avec des
variations de fluence assez faibles pour qu’elles n’aient pas de conse´quences significatives
sur la dose).
Conside´rons un SBIM dans une maille. Nous avons vu dans le troisie`me chapitre que
sa fluence peut s’y trouver de´se´quilibre´e a` la suite de deux types d’e´ve`nements :
1. le faisceau a chevauche´ des mate´riaux diffe´rents ;
2. le faisceau a traverse´ une interface oblique.
Dans le premier cas, le profil de fluence est he´te´roge`ne, et est compose´ de plusieurs
parties homoge`nes (des plateaux). Si les diffe´rences de fluence entre ces parties homoge`nes
sont significatives, c’est-a`-dire suffisamment grandes pour avoir un impact important sur
la dose, alors nous fractionnerons le faisceau en deux SBIMs, voire davantage, ayant
chacun une fluence uniforme (voir l’exemple des SBIMs 4 et 5 sur la figure 5.1).
Dans le second cas, la fluence est e´galement de´se´quilibre´e, mais elle est cette fois-ci
continue. Comme dans le premier cas, si ce de´se´quilibre est significatif, il convient d’en
tenir compte. Cependant, la fluence e´tant continue, elle n’est pas compose´e de sous-
parties uniformes. On ne peut donc pas partitionner le faisceau en sous-faisceaux ayant
chacun une fluence parfaitement uniforme. La solution consiste a` de´couper le faisceau
en SBIMs suffisamment e´troits pour que les variations de leur fluence n’aient pas de
conse´quences significatives sur la dose. Cette approximation sur la fluence est illustre´e
sur la figure 5.2.
Utiliser des SBIMs homoge`nes permet une plus grande pre´cision dans les calculs de
dose. En revanche, cela allonge la dure´e de ces calculs, le nombre d’objets manipule´s par
l’algorithme e´tant plus grand.
L’utilisateur a cependant la possibilite´ de parame´trer la simulation, en choisissant de
faire ou de ne pas faire ces de´coupages, afin de privile´gier la pre´cision ou la vitesse.
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Figure 5.3 – De´coupage d’un faisceau traversant obliquement un fantoˆme maille´ (la nume´-
rotation des SBIMs ne repre´sente pas leur ordre de cre´ation).
5.1.2 Calcul des SBIMs via le maillage
On pre´sente la technique de calcul des SBIMs dans un fantoˆme maille´. Ce calcul se
fait en deux temps : d’abord le de´coupage lors de la propagation du faisceau primaire
dans le fantoˆme, puis une phase d’agre´gation des SBIMs inutilement se´pare´s.
5.1.2.a De´coupage du faisceau lors de sa propagation
Afin de comprendre le me´canisme, commenc¸ons par le pre´senter a` travers deux
exemples.
Exemple 1 : Prenons d’abord le cas d’un fantoˆme homoge`ne dans lequel un faisceau
de photons pe´ne`tre tout droit (axe du faisceau orthogonal a` l’interface d’entre´e). Cette
entre´e droite a pour conse´quence l’uniformite´ de la fluence sur la largeur du faisceau. Le
faisceau n’est donc pas partitionne´, et un unique SBIM est cre´e´. C’est le cas par exemple
du SBIM 1 sur la figure 5.1.
Exemple 2 : Un cas plus complexe est de´crit sur la figure 5.3. Le faisceau pe´ne`tre
dans le fantoˆme par deux mailles a` la fois, il est donc se´pare´ en deux SBIMs (les SBIMs
1 et 2). Le SBIM 1 est suivi du SBIM 3 (c’est le prolongement du sous-faisceau, mais
dans une maille support diffe´rente). De son coˆte´, le SBIM 2 est suivi des SBIMs 4 et 5.
Pour calculer le de´coupage en SBIMs, le faisceau primaire est propage´ de maille en
maille, de son entre´e a` sa sortie du fantoˆme. Avant son entre´e dans le fantoˆme, le faisceau
primaire n’est constitue´ que d’un unique sous-faisceau (i.e. le faisceau lui-meˆme).
Un sous-faisceau peut eˆtre de´coupe´ en plusieurs sous-faisceaux dans les deux cas
suivants :
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Figure 5.4 – Illustration de la coexistence inutile de plusieurs SBIMS. La phase de propa-
gation cre´e´ une se´paration late´rale, le faisceau passant sur deux mailles a` la
fois. C’est pourquoi on trouve deux SBIMs sur la grande maille d’eau situe´e a`
droite. Cette se´paration n’est pourtant plus ne´cessaire a` cette profondeur, ces
deux SBIMs ayant exactement la meˆme fluence (la partie haute et la partie
basse du faisceau ont traverse´ autant d’os et de poumon l’une que l’autre).
– il pe´ne`tre dans plusieurs mailles a` la fois. On trouve ce cas sur la figure 5.3, ou` le
faisceau se trouve se´pare´ en deux a` son entre´e dans le fantoˆme ;
– il traverse une interface assez oblique, et il est suffisamment large pour qu’un
de´coupage en largeur soit ne´cessaire (voir figure 5.2).
Ce processus est re´pe´te´ chaque fois qu’un sous-faisceau se pre´sente a` l’entre´e d’une
maille : soit il est simplement transmis, soit il est de´coupe´.
La programmation de cette propagation ne´cessite la gestion des contours des sous-
faisceaux, i.e. de leur section. Quand le faisceau et les mailles sont de´limite´s par des
areˆtes rectilignes, ces sections peuvent eˆtre mode´lise´es par des polygones. C’est de cette
fac¸on que nous avons proce´de´ au cours de ce travail de the`se.
Dans le cas ou` le faisceau ou certaines mailles pre´senteraient des formes arrondies, on
devrait alors choisir entre une repre´sentation a` base de polygones et une autre a` base de
courbes, la dernie`re e´tant plus pre´cise mais plus complexe a` mettre en oeuvre. On verra
cependant, plus loin, qu’une pre´cision parfaite sur la forme des sous-faisceaux n’est pas
strictement ne´cessaire a` l’obtention de re´sultats satisfaisants.
5.1.2.b Agre´gation a posteriori
En se propageant dans le fantoˆme, le faisceau primaire peut eˆtre de´coupe´ un grand
nombre de fois. Il peut en re´sulter un grand nombre de SBIMs sur une meˆme maille, avec
en particulier des SBIMs dont la se´paration n’a pas re´ellement lieu d’eˆtre (voir l’exemple
de la figure 5.4). De fac¸on ge´ne´rale, il est inutile, pour la me´thode pre´sente´e plus loin,
d’avoir deux SBIMs de fluences identiques, coˆte´ a` coˆte dans une meˆme maille.
Ces de´coupages inutiles ont en effet comme conse´quence, dans notre me´thode, une
augmentation du nombre de mode`les a` e´valuer lors du calcul de la dose sur la maille
concerne´e. Cette augmentation allonge les calculs, sans ame´liorer leur pre´cision.
L’augmentation du nombre de SBIMs est d’autant plus grande que les mailles sont
de petite taille, et que le faisceau en traverse un grand nombre. De tels cas pouvant
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se pre´senter, il est ne´cessaire de leur donner une re´ponse adapte´e. La solution est de
fusionner les SBIMs adjacents dont la se´paration n’a pas lieu d’eˆtre.
Ces ope´rations sont re´alise´es en examinant tous les couples de SBIMs voisins dans
une meˆme maille, pour fusionner ceux dont les fluences sont sensiblement similaires.
Ces fusions peuvent eˆtre re´alise´es, au choix :
– apre`s la propagation comple`te du faisceau ;
– au fur et a` mesure de la propagation du faisceau dans le fantoˆme, a` chaque fois
qu’une maille est traite´e.
La seconde me´thode est la plus efficace, puisqu’elle regroupe imme´diatement les sous-
faisceaux inutilement se´pare´s, et en propage donc moins dans les mailles suivantes. La
phase de propagation du faisceau peut s’en trouver nettement acce´le´re´e.
5.2 Calcul de la dose
5.2.1 Projections vers des mode`les pre´calcule´s
On pre´sente ci-dessous les mode`les pre´calcule´s sur lesquels se base notre me´thode,
avant d’expliquer leur utilisation au moyen de fonctions de projection.
5.2.1.a Les mode`les pre´calcule´s
Le troisie`me chapitre a montre´ que l’utilisation de donne´es pre´calcule´es macrosco-
piques permet des calculs tre`s rapides. Nous avons donc choisi d’utiliser des distributions
de dose de´livre´es par des faisceaux.
Plus pre´cise´ment, nous utilisons les distributions de dose de´livre´es par le faisceau pri-
maire d’inte´reˆt dans des fantoˆmes homoge`nes. Ces fantoˆmes sont constitue´s des diffe´rents
mate´riaux que le faisceau est susceptible de rencontrer dans un patient. On disposera
donc, a` titre d’exemple, de la distribution obtenue dans un fantoˆme homoge`ne d’eau, de
celle obtenue dans un fantoˆme homoge`ne d’os, etc. (voir figure 5.5).
Le faisceau utilise´ dans ces pre´calculs en milieux homoge`nes doit eˆtre exactement
celui que l’on souhaite simuler ensuite dans un fantoˆme quelconque (meˆmes dimensions,
et meˆme spectre en e´nergie). Cela signifie que, dans l’e´tat actuel de notre technique, la
simulation d’un faisceau donne´ doit eˆtre ne´cessairement pre´ce´de´e du pre´calcul de ses mo-
de`les en milieux homoge`nes. A titre d’exemple, le faisceau utilise´ dans les tests propose´s
au chapitre 7 est un faisceau e´troit de RCMI (section de 1 × 1 cm2), monoe´nerge´tique
de 5 MeV. Les pre´calculs ont e´te´ re´alise´s dans des fantoˆmes homoge`nes d’eau, d’os et
de poumon. On pourra donc ensuite calculer la dose de´pose´e par le meˆme faisceau dans
des fantoˆmes maille´s contenant ces trois mate´riaux. On pourra e´galement traiter des
faisceaux larges de RCMI, compose´s d’un ensemble de ces faisceaux e´troits mis coˆte a`
coˆte.
La seule diffe´rence entre le faisceau simule´ et celui utilise´ dans les mode`les en milieux
homoge`nes, est que ce dernier a une fluence unitaire. Dans un fantoˆme maille´ he´te´roge`ne,
la dose devra donc eˆtre multiplie´e par la fluence du faisceau d’inte´reˆt.
Comme on le voit sur la figure 5.5, le faisceau entre orthogonalement dans les fan-
toˆmes homoge`nes. Ces fantoˆmes sont des demi-espaces, c’est-a`-dire qu’ils ne sont pas
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Figure 5.5 – La configuration des distributions pre´calcule´es en milieux homo-
ge`nes (une distribution pour chaque mate´riau d’inte´reˆt).
borne´s en profondeur et late´ralement. En pratique, on utilisera toutefois des fantoˆmes
borne´s, suffisamment larges pour que la dose ne soit plus significative a` leurs bords, et
assez profonds pour que l’atte´nuation du faisceau primaire en sortie soit au moins aussi
importante qu’en tout point des fantoˆmes he´te´roge`nes que l’on pourra avoir a` simuler.
Le pre´calcul des distributions de dose est re´alise´ a` l’aide d’un code Monte Carlo. Le
code utilise´ dans le cadre de cette e´tude est le code Penelope [Salvat et al., 2006].
Se pose ensuite la question de la technique la plus approprie´e pour la mode´lisation
de ces distributions de dose. La premie`re solution possible est le stockage dans une grille
voxelise´e, mais d’autres techniques sont possibles. Les grilles voxelise´es ont en effet le
de´faut de ne´cessiter des interpolations entre les diffe´rents points, mais e´galement de
consommer beaucoup d’espace me´moire. Les re´seaux de neurones sont une alternative
possible, mais il y en a d’autres, comme on l’explique dans l’annexe A.
Quelle que soit la me´thode de stockage choisie, le mode`le Hmat doit fournir, au point
p, la dose Hmat(p) de´pose´e par le faisceau d’inte´reˆt (avec une fluence unitaire), dans un
fantoˆme homoge`ne compose´ du mate´riau mat.
5.2.1.b Une projection pour chaque SBIM
Une fonction de projection associe, a` une position dans le repe`re de coordonne´es
d’une maille, une position dans le repe`re de coordonne´es d’un mode`le pre´calcule´ en
milieu homoge`ne.
En utilisant une fonction de projection proj, on peut ainsi e´tablir une correspondance
entre la dose au point p du fantoˆme maille´, et la dose au point proj(p) d’un mode`le
pre´calcule´.
Pour calculer la dose, une fonction de projection doit eˆtre attribue´e a` chaque SBIM
issu du de´coupage du faisceau (un exemple est pre´sente´ sur la figure 5.6, un autre sur la
figure 5.7).
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Figure 5.6 – La fonction de projection d’un SBIM associe, a` chaque position du fantoˆme
he´te´roge`ne, une position du fantoˆme homoge`ne du meˆme mate´riau que la
maille support dudit SBIM.
En effet, l’ide´e de base de notre me´thode est de calculer la dose, par exemple aux
points situe´s dans un SBIM donne´ dans une maille donne´e, en trouvant cette dose dans
la distribution pre´calcule´e dans le fantoˆme homoge`ne de meˆme mate´riau que la maille.
La fonction de projection est l’outil qui nous permettra d’associer, a` une position d’une
maille, la position dans le fantoˆme homoge`ne ou` re´cupe´rer la dose.
Dans la suite, l’index i sera utilise´ pour de´signer les SBIMs. Conside´rons le i-e`me
SBIM d’un ensemble de n SBIMs re´sultant du de´coupage d’un faisceau. La projection
associe´e a` ce i-e`me SBIM se fait vers le mode`le homoge`ne du mate´riau de sa maille
support (on note mati ce mate´riau). Cette projection est repre´sente´e par la fonction de
projection proji.
La dose obtenue au moyen de cette projection proji est note´e D
(proj)
i :
D
(proj)
i (p) = Hmati(proji(p)), (5.1)
ou` Hmati est la distribution de dose dans le fantoˆme homoge`ne de mate´riau mati.
Le calcul de D
(proj)
i (p) revient donc a` projeter le point p vers un point proji(p), puis a`
e´valuer le mode`le Hmati sur ce point.
On voit, sur la figure 5.6, que le SBIM conside´re´ dans le fantoˆme he´te´roge`ne se
projette en un ”SBIM projete´” dans le fantoˆme homoge`ne du mode`le pre´calcule´ (un
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Figure 5.7 – Un faisceau compose´ de 4 SBIMs dans un fantoˆme maille´, et les images de
ces SBIMs dans les mode`les pre´calcule´s. Le SBIM 4 est projete´ a` une grande
profondeur, pour tenir compte de la forte atte´nuation subie dans l’os au niveau
du SBIM 2. Le SBIM 3 est projete´ a` une petite profondeur, pour tenir compte
de la faible atte´nuation subie dans l’eau au niveau du SBIM 1.
second exemple est donne´ sur la figure 5.7). Cette projection doit eˆtre re´gle´e de sorte
que la fluence primaire sur le SBIM ait subi autant d’atte´nuation que la fluence primaire
sur son projete´ dans le fantoˆme homoge`ne. Cette proprie´te´ doit en particulier eˆtre ve´rifie´e
au centre du SBIM.
5.2.2 Calcul de la dose par somme ponde´re´e de projections
La question est maintenant de savoir comment utiliser les projections associe´es aux
SBIMs pour calculer la dose, c’est-a`-dire pour re´aliser les fonctions analytiques intro-
duites au chapitre pre´ce´dent (partie 4.2). On trouve ci-dessous une pre´sentation de notre
approche, suivie d’une analyse et d’exemples illustratifs.
5.2.2.a Principes
Evoquons tout d’abord le cas le plus simple pour le calcul de dose : celui d’un fantoˆme
constitue´ d’une maille homoge`ne unique, dans laquelle le faisceau primaire entre tout
droit, c’est-a`-dire avec son axe orthogonal a` la surface d’entre´e. Dans ce cas simple, la
dose sera donne´e directement, en tout point de la maille, par une projection vers le repe`re
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du mode`le homoge`ne correspondant 3.
Dans cet exemple, le faisceau n’est partitionne´ qu’en un SBIM unique, auquel cor-
respond une projection unique, par laquelle on peut obtenir la dose en tout point. Mais
dans le cas ge´ne´ral d’un fantoˆme muni d’un maillage quelconque, le faisceau peut se
trouver partitionne´ en plusieurs SBIMs.
Dans un premier temps, on pourrait supposer que la dose, dans un SBIM du fantoˆme
maille´, est e´gale a` la dose dans la projection ce SBIM sur le mode`le pre´calcule´ approprie´
(voir figure 5.7). Pour un point p situe´ a` l’inte´rieur du i-e`me SBIM, la dose vaudrait
alors D
(proj)
i (p).
Proce´der ainsi reviendrait a` faire l’hypothe`se d’un de´poˆt totalement local de la dose,
c’est-a`-dire l’hypothe`se que l’e´nergie libe´re´e lors d’une interaction primaire est de´pose´e
au point d’interaction. Cette me´thode aurait les deux conse´quences suivantes :
– Il n’y aurait de la dose qu’a` l’inte´rieur des SBIMs. Elle serait donc nulle en dehors
du faisceau ;
– La dose pre´senterait des discontinuite´s aux frontie`res entre les SBIMs.
En re´alite´, les diffusions e´lectroniques dispersent l’e´nergie libe´re´e par les interactions
primaires. Les SBIMs ont donc e´galement de l’influence sur la dose dans leur voisinage.
En conse´quence, la dose en un point donne´ peut provenir d’interactions primaires ayant
eu lieu dans diffe´rents SBIMs. Sur l’exemple de la figure 5.7, un point situe´ sur l’interface
se´parant les SBIMs 1 et 3 peut recevoir de la dose venant de ces deux SBIMs. La dose
en un tel point peut par exemple provenir a` 80% du SBIM 1, et a` 20% du SBIM 3.
On ne peut donc pas restreindre la fonction de projection d’un SBIM a` ce SBIM
uniquement : nous l’utiliserons e´galement en dehors du SBIM.
La dose en un point p donne´ devra par conse´quent eˆtre calcule´e a` partir des pro-
jections de plusieurs SBIMs, c’est-a`-dire de plusieurs D
(proj)
i (p). Pour ce faire, nous
associons, a` chacun des SBIMs, une fonction de ponde´ration ki, repre´sentant la part de
la dose qu’ils ame`nent en un point donne´. Sur l’exemple de la figure 5.7, pour un point
p a` l’interface entre les SBIMs 1 et 3, on pourra par exemple avoir k1 = 0.8 et k3 = 0.2.
D’une fac¸on ge´ne´rale, la dose totale, en un point p quelconque, sera calcule´e de la
fac¸on suivante :
D(p) = φ×
n∑
i=1
ki(p)×D(proj)i (p). (5.2)
ou` φ est la fluence du faisceau a` son entre´e dans le fantoˆme maille´.
La ponde´ration ki(p), dont la valeur de´pend de la position et de la forme du SBIM,
donne donc la part de D
(proj)
i (p) dans la dose totale de´livre´e en p. Or, il faut bien noter
que la dose totale D(p) est un me´lange des diffe´rents D
(proj)
i (p). Par conse´quent, la
somme des ponde´rations ki, associe´es aux diffe´rents SBIMs, doit eˆtre e´gale a` 1 en tout
point du fantoˆme :
n∑
i=1
ki(p) = 1. (5.3)
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Figure 5.8 – Repre´sentation des courbes lie´es au SBIM central, de´limite´ par les deux lignes
pointille´es verticales : en noir, la dose D
(proj)
i obtenue via la projection ; en
bleu, la ponde´ration ki (au centre du SBIM, elle forme un plateau, et sa valeur
est ki = 1) ; en rouge, la dose ki ×D(proj)i (dose de´livre´e par le SBIM).
Remarque : Avec cette approche, la dose de´pose´e par le i-e`me SBIM au point p,
c’est-a`-dire la dose au point p qui provient d’interactions primaires du i-e`me SBIM, est
obtenue par φ × ki(p) × D(proj)i (p). Par exemple, sur la figure 5.8, le SBIM est suffi-
samment large pour que la dose en son centre provienne exclusivement des interactions
primaires ayant eu lieu a` l’inte´rieur de ce SBIM. On a donc ki = 1 au centre du SBIM.
En revanche, le SBIM e´tant borne´, la dose qu’il de´pose de´croˆıt en dehors de ses limites.
Dans ces zones, la ponde´ration ki est donc infe´rieure a` 1, et devient meˆme nulle a` bonne
distance du SBIM. Ainsi, la fonction de ponde´ration ki restreint l’e´talement de D
(proj)
i ,
comme illustre´ sur la figure 5.8.
Les calculs des fonctions de ponde´ration ki, associe´es aux SBIMs, sont re´alise´s inde´-
pendamment les uns des autres. Il n’est donc pas simple de garantir, en pratique, que
ces ki aient toujours effectivement une somme e´gale a` 1.
Nous proposons donc d’utiliser, pour un SBIM, un poids wi(p) suffisamment repre´-
sentatif de l’importance de sa contribution en p, sans chercher a` ce que la somme des
wi(p) soit parfaitement e´gale a` 1. Ces poids wi, plus simples a` calculer, sont ensuite
rapporte´s a` leur somme (ils sont normalise´s), pour obtenir les ki :
ki(p) =
wi(p)∑n
i=1wi(p)
. (5.4)
Ainsi, la dose totale a` la position p sera donne´e par :
3. En n’oubliant pas de multiplier le re´sultat par la fluence initiale du faisceau simule´.
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D(p) = φ×
n∑
i=1
wi(p)∑n
i=1wi(p)
D
(proj)
i (p), (5.5)
Le calcul de cette somme peut eˆtre acce´le´re´ par une factorisation :
D(p) =
φ∑n
i=1 wi(p)
n∑
i=1
wi(p)D
(proj)
i (p). (5.6)
Lien au proce´de´ ge´ne´ral de´crit dans la partie 4.2
Cette fonction D peut eˆtre utilise´e comme fonction analytique DM dans le cadre de
la me´thode ge´ne´rale introduite dans la partie 4.2. En effet, le calcul de D se base sur les
wi et D
proj
i des SBIMs. Or, la dose en un point ne de´pend que des SBIMs situe´s dans
le voisinage de ce point. Par conse´quent, pour calculer D dans une maille m, les seules
fonctions de ponde´ration et de projection ne´cessaires sont celles des SBIMs du voisinage
de m. La fonction Dm sera donc identique a` la fonction D, a` ceci pre`s qu’elle n’utilisera
que les donne´es relatives aux SBIMs du voisinage de m.
Dans le cadre de la me´thode ge´ne´rale introduite dans la partie 4.2, la premie`re phase
des calculs consistera a` pre´parer, sur chaque maille m, les parame`tres des composantes
wi et D
proj
i concerne´es, afin que la fonction Dm puisse ensuite eˆtre rapidement e´value´e
en tout point de m lors de la seconde phase.
5.2.2.b Une pre´cision garantie par le me´lange
Si elle est calcule´e par la somme ponde´re´e de l’e´quation (5.6), la dose en un point p
sera comprise entre le minimum et le maximum des doses obtenues par projection sur
les mode`les homoge`nes, i.e. des doses D
(proj)
i (p). Ceci est vrai quelle que soit la qualite´
des ponde´rations calcule´es. Dans le cas le plus extreˆme, la dose sera donc e´gale a` celle
donne´e par une des distributions de dose homoge`nes.
Si les doses donne´es par les projections (les D
(proj)
i ) sont tre`s proches, la pre´cision
des fonctions de ponde´ration n’a qu’une importance limite´e sur le re´sultat.
En revanche, si certains D
(proj)
i diffe`rent significativement les uns des autres, les
ponde´rations pourront avoir une importance non ne´gligeable. Ce cas peut se pre´senter
dans les deux situations suivantes :
– Quand des mate´riaux tre`s diffe´rents seront traverse´s par le faisceau : si, par
exemple, le i-e`me et le j-e`me SBIMs ont des mailles supports de mate´riaux mati et
matj diffe´rents, alors les doses D
(proj)
i et D
(proj)
j re´sultant de leur projection pour-
ront eˆtre tre`s diffe´rentes. Ce cas est illustre´ par l’exemple de la section 5.2.3.b.
– Quand le faisceau sera tre`s de´se´quilibre´ en fluence : dans ce cas, si l’on souhaite
bien ge´rer ces de´se´quilibres, le faisceau devra eˆtre se´pare´ en plusieurs SBIMs (voir
section 5.1.1.b). Prenons par exemple deux SBIMs i et j interagissant a` une meˆme
profondeur sur le faisceau. Leur fluence e´tant diffe´rente, il y aura un de´calage
entre les projections proji(p) et projj(p), susceptible de causer une diffe´rence
significative entre D
(proj)
i (p) et D
(proj)
j (p). Ce cas est illustre´ par l’exemple de la
section 5.2.3.a.
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Il est donc ne´cessaire d’utiliser des fonctions de ponde´ration adapte´es. Cette question
sera discute´e au cours du chapitre suivant.
5.2.3 Illustration sur deux exemples
Nous pre´sentons deux illustrations de la somme ponde´re´e de l’e´quation (5.6). Nous
supposons disposer de fonctions de projection et de ponde´ration adapte´es, et nous re-
gardons comment la somme ponde´re´e les met a` profit pour calculer la dose totale.
5.2.3.a Cas d’un faisceau de´se´quilibre´ en fluence
Dans un premier temps, nous analysons le calcul de la dose dans une maille homoge`ne
dans laquelle le faisceau est de´se´quilibre´ en fluence (voir figure 5.9(a)). Dans ce cas, le
de´se´quilibre est traite´ en fragmentant le faisceau en deux SBIMs, ayant chacun une
fluence uniforme.
On retrouve, sur la figure 5.9(b), les doses D
(proj)
1 et D
(proj)
2 respectivement associe´es
aux SBIMs 1 et 2, et re´cupe´re´es via leur fonction de projection (voir e´quation (5.1)) :
D
(proj)
1 (p) = Heau(proj1(p)),
D
(proj)
2 (p) = Heau(proj2(p)).
Nous associons, a` chacun des deux SBIMs, une ponde´ration late´rale gaussienne (w1
et w2), le centre d’une gaussienne co¨ıncidant avec le centre de son SBIM (figure 5.9(c)).
L’e´cart type de ces gaussiennes est choisi pour qu’elles repre´sentent approximativement
l’e´talement late´ral de la dose d’un SBIM (le choix et la mise en place de ponde´rations
approprie´es sont traite´s dans la partie 6.2).
Le me´lange de D
(proj)
1 et de D
(proj)
2 est alors re´alise´ via l’e´quation (5.6), qui s’exprime
de la fac¸on suivante sur notre exemple :
D(p) =
1
w1(p) + w2(p)
(
w1(p)×D(proj)1 (p) + w2(p)×D(proj)2 (p)
)
Nous pouvons voir, sur la figure 5.9(c), que chacun des deux SBIMs contribue ma-
joritairement a` la dose dans sa zone. Il y a une transition douce sur la dose entre ces
deux zones, qui s’explique par les diffusions e´lectroniques late´rales. Les re´sultats de notre
me´thode sur cet exemple prouvent sa capacite´ a` correctement prendre en compte ces phe´-
nome`nes de diffusion, meˆme avec des ponde´rations tre`s approximatives, comme on l’a
explique´ dans la section 5.2.2.b.
5.2.3.b Cas d’un faisceau traversant une interface
Le second exemple analyse´ est celui d’un faisceau traversant deux couches de com-
positions diffe´rentes (voir figure 5.10(a)). Celui-ci passe d’abord dans une maille d’eau,
avant d’entrer dans une maille d’os. Un SBIM est donc cre´e´ sur chacune de ces deux
mailles.
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Figure 5.9 – (a) La configuration teste´e : dans la grande maille d’eau situe´e dans le bas, la
fluence du faisceau n’est plus uniforme. Dans cette maille, le faisceau sera donc
repre´sente´ par deux SBIMs. (b) La dose re´elle de´pose´e dans cette maille, et les
doses obtenues par les projections associe´es aux deux SBIMs : D
(proj)
1 et D
(proj)
2 .
Les lignes pointille´es verticales indiquent les bords du faisceau, la ligne pleine ver-
ticale indique la se´paration entre les deux SBIMs. (c) La dose calcule´e par somme
ponde´re´e normalise´e (e´quation (5.6)) des doses des SBIMs, avec des ponde´rations
w1 et w2 de forme gaussienne (affiche´es en taille re´duite au bas de la figure).
Les projections associe´es aux SBIMs 1 et 2 se font respectivement vers les mode`les
eau et os. On a donc :
D
(proj)
1 (p) = Heau(proj1(p)),
D
(proj)
2 (p) = Hos(proj2(p)).
Ces projections sont calcule´es de sorte que, pour un point donne´ p de l’interface, la
fluence primaire soit la meˆme au point proj1(p) du premier mode`le, et au point proj2(p)
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Figure 5.10 – (a) La configuration teste´e : un faisceau passant dans une maille d’eau, suivie d’une
maille d’os. Il est donc partitionne´ en deux SBIMs, un pour chaque maille. (b)
Illustration du calcul de la dose au voisinage de l’interface. La dose est obtenue par
somme des doses issues des projections associe´es aux SBIMs (D
(proj)
1 et D
(proj)
2 ),
ponde´re´es par des fonctions sigmo¨ıdes (w1 et w2), affiche´es en taille re´duite au bas
de la figure.
du second. Comme on le voit sur la figure 5.10(b), ces deux projections fournissent des
doses diffe´rentes. En particulier, la dose de la seconde projection (mode`le os) est plus
e´leve´e que celle de la premie`re (mode`le eau). Sa pente est e´galement plus e´leve´e, l’os
ayant un plus grand coefficient d’atte´nuation line´ique que l’os.
Dans la configuration e´tudie´e, les mailles sont de dimensions suffisantes pour que
l’e´quilibre e´lectronique soit ve´rifie´ a` bonne distance de l’interface. Pre`s de l’interface,
nous avons vu (section 2.3.2.a) qu’une transition a lieu entre les flux e´lectroniques de la
premie`re maille, et ceux de la seconde. Cette transition se traduit sur notre exemple par
une forte hausse de la dose a` l’interface, comme on le voit sur la courbe de re´fe´rence de
la figure 5.10(b).
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Dans cet exemple, la transition est re´alise´e graˆce a` des ponde´rations en sigmo¨ıdes,
c’est-a`-dire des fonctions de la forme 1
1+e−αx
. Celles-ci sont parame´tre´es pour passer de 0
(resp. 1) quelques millime`tres avant l’interface, a` 1 (resp. 0) environ un centime`tre apre`s
cette interface. Ces distances sont lie´es au parcours des e´lectrons, qui de´pend du mate´riau
et de l’e´nergie des photons primaires. Les sigmo¨ıdes sont donc place´es pre´cise´ment sur
la zone de variation des flux e´lectroniques (le choix et la mise en place de ponde´rations
approprie´es sont traite´s dans la partie 6.2).
Dans cet exemple, on remarque que, pour tout point p, on a w1(p)+w2(p) = 1. Les
ponde´rations sont donc d’ores et de´ja` normalise´es, c’est-a`-dire que k1 = w1 et k2 = w2.
La dose totale au point p peut donc eˆtre exprime´e de la fac¸on suivante :
D(p) = w1(p)×D(proj)1 (p) + w2(p)×D(proj)2 (p).
En observant les re´sultats (figure 5.10(b)), on voit que la transition re´alise´e a` l’aide
des ponde´rations sigmo¨ıdes est assez pre´cise, bien que le´ge`rement trop brutale, ce qui
occasionne une le´ge`re erreur quelques millime`tres apre`s l’interface 4. Des ponde´rations
plus adapte´es sont donc ne´cessaires. Cette question sera traite´e dans le prochain chapitre.
4. Une partie de cette erreur provient cependant du bruit pre´sent sur les courbes Monte Carlo utilise´es.
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Chapitre 6
De´veloppements algorithmiques
Dans ce chapitre, nous expliquons comment mettre en œuvre la me´thode de´crite pre´-
ce´demment. Nous montrons en particulier comment construire les fonctions de projection
et de ponde´ration, puis nous poursuivons avec l’examen de deux questions relatives a`
l’extension du mode`le d’un SBIM aux mailles voisines de sa maille support. Enfin, a`
partir de ces diffe´rents e´le´ments, nous pre´sentons l’algorithme complet de calcul de dose
e´labore´ au cours de ce travail de the`se.
6.1 Les projections : de´veloppements
Pour un SBIM quelconque, la premie`re ope´ration consiste a` associer, a` sa maille
support, une projection vers le mode`le pre´calcule´ du meˆme mate´riau.
Ensuite, les photons primaires interagissant dans ce SBIM pouvant eˆtre a` l’origine de
de´poˆts de dose dans les mailles voisines de sa maille support, la contribution de ce SBIM
doit y eˆtre prise en compte. Sa projection doit donc eˆtre e´tendue a` ses mailles voisines.
En d’autres termes, les informations relatives a` cette projection doivent eˆtre transmises
aux mailles voisines, pour que la dose issue du SBIM puisse y eˆtre calcule´e.
Nous allons maintenant pre´senter les repe`res de coordonne´es mis en correspondance
par les fonctions de projection (repe`res associe´s aux mailles et aux mode`les en milieux
homoge`nes). Nous regarderons ensuite la forme que prennent ces fonctions de projection,
puis leur calcul sur la maille support du SBIM, et enfin leur extension aux mailles voisines.
6.1.1 Les repe`res de coordonne´es
Afin de mettre en place les fonctions de projection, il est ne´cessaire d’associer un
repe`re de coordonne´es a` chacune des deux re´gions mises en correspondance par ces fonc-
tions, a` savoir les mailles et les fantoˆmes homoge`nes utilise´s dans les mode`les pre´calcule´s.
Ces repe`res de coordonne´es sont pre´sente´s sur la figure 6.1.
Dans notre e´tude, les mailles utilise´es sont des paralle´le´pipe`des rectangles. Le repe`re
de coordonne´es s’y place donc naturellement, de telle sorte que son origine soit sur le
coin de la maille (voir figure 6.1).
Le repe`re associe´ aux mode`les homoge`nes est place´ de fac¸on a` co¨ıncider avec le
faisceau (voir figure 6.1). Il a son origine place´e au centre du faisceau, a` son entre´e dans
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Figure 6.1 – Repe`re de coordonne´es associe´ a` une maille et repe`re associe´ au fantoˆme
homoge`ne d’un mode`le pre´calcule´ (pour une bonne lisibilite´, cette seconde
figure est affiche´e en deux dimensions).
la matie`re. L’axe des z correspond au de´placement des photons primaires. Les faisceaux
utilise´s ayant une section carre´e, les axes x et y sont oriente´s paralle`lement aux bords
de la section de ces faisceaux.
6.1.2 Formulation d’une projection
Sur la figure 6.2, on voit un exemple de repe`re d’une maille, avec pre`s d’elle le repe`re
associe´ au faisceau. Tout point peut donc avoir ses coordonne´es exprime´es dans le repe`re
de la maille, ou dans le celui du faisceau.
Soit un point p ayant les coordonne´es pm dans le repe`re de coordonne´es associe´ a`
la maille, ou` pm est un vecteur colonne a` 4 e´le´ments, le 4e`me permettant de ge´rer les
translations dans les ope´rations matricielles :
pm =


xm
ym
zm
1


Soit maintenant pf les coordonne´es de p dans le repe`re lie´ au faisceau :
pf =


xf
yf
zf
1


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Figure 6.2 – Repe`re de coordonne´es associe´ a` une maille et repe`re associe´ au faisceau. Une
fonction de projection transforme des coordonne´es pm, exprime´es dans le
premier repe`re, en des coordonne´es pf exprime´es dans le second. Elle de´pend
donc des vecteurs im, jm et km, qui donnent l’orientation du faisceau dans le
repe`re maille.
La fonction proj doit eˆtre de´finie de sorte que pf = proj(pm). Avec une telle fonction,
on pourra ainsi suivre les deux e´tapes suivantes pour faire du calcul de dose :
1. Calculer pf = proj(pm) ;
2. Utiliser les coordonne´es pf dans le repe`re de la distribution de dose pre´calcule´e
(ce repe`re est montre´ sur la figure 6.1). On re´cupe`re alors la dose Hmat(pf ) (e´qua-
tion (5.1)).
La fonction de projection proj, qui transforme pm en pf , est une transformation
line´aire, et peut donc eˆtre exprime´e sous la forme d’un produit matriciel. La matrice de
projection, que nous notons P, s’e´crit :
P =


a b c α
d e f β
g h i γ
0 0 0 1


Les lettres latines (de a a` i) de´finissent l’orientation du faisceau dans la maille, tandis
que les lettres grecques (α, β, γ) donnent sa position. La premie`re ligne de la matrice
concerne la coordonne´e en x sur le faisceau, la deuxie`me concerne la coordonne´e en y,
et la troisie`me la coordonne´e en z, c’est-a`-dire la profondeur sur le faisceau.
La fonction proj est donc re´alise´e par le produit suivant :
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Figure 6.3 – Illustration du calcul de la fonction de projection d’un SBIM, dans le cas d’un
faisceau de´coupe´ en deux SBIMs a` son entre´e dans le fantoˆme. L’origine du
faisceau doit eˆtre place´e de telle sorte que l’origine du SBIM d’inte´reˆt soit a`
la profondeur nulle sur le repe`re du faisceau.
pf = proj(pm) = Ppm
6.1.3 Calcul sur la maille support d’un SBIM
Montrons maintenant comment calculer la matrice approprie´e sur les mailles supports
des SBIMs. Les seules mailles concerne´es ici sont donc celles qui sont traverse´es par des
photons primaires.
6.1.3.a Maille support a` l’entre´e du fantoˆme
Nous traitons d’abord le cas d’une maille situe´e en bordure exte´rieure du fantoˆme,
sur laquelle les photons primaires arrivent directement sans passer par une autre maille.
Dans ce cas, nous avons besoin, pour calculer la matrice de projection P, des coordonne´es
de l’origine du faisceau dans le repe`re associe´ a` la maille.
Si le sous-faisceau conside´re´ est le faisceau complet (aucun de´coupage late´ral), alors
l’origine du faisceau est place´e a` l’endroit ou` l’axe du faisceau pe´ne`tre dans le fantoˆme. En
revanche, si le sous-faisceau conside´re´ n’est pas le faisceau complet (cas d’un de´coupage
late´ral), alors l’origine du faisceau doit eˆtre place´e de telle sorte que le point situe´ sur
l’axe du sous-faisceau conside´re´, et a` son entre´e dans le fantoˆme, soit a` la profondeur
nulle (z = 0) dans le repe`re associe´ au faisceau (voir figure 6.3). Cette ope´ration a pour
but de respecter l’e´galite´ entre la fluence du SBIM et la fluence de son projete´.
Les coordonne´es om de l’origine du faisceau peuvent eˆtre exprime´es ainsi :
om =

o
(x)
m
o
(y)
m
o
(z)
m

 .
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Nous avons e´galement besoin de l’orientation du faisceau, donne´e par les vecteurs
im, jm et km, e´galement exprime´s en coordonne´es mailles :
im =

i
(x)
m
i
(y)
m
i
(z)
m

 , jm =

j
(x)
m
j
(y)
m
j
(z)
m

 , km =

k
(x)
m
k
(y)
m
k
(z)
m

 .
La matrice de projection P peut alors eˆtre obtenue par :
P =


i
(x)
m i
(y)
m i
(z)
m −itmom
j
(x)
m j
(y)
m j
(z)
m −jtmom
k
(x)
m k
(y)
m k
(z)
m −ktmom
0 0 0 1

 ,
ou` ut de´signe le vecteur transpose´ du vecteur u.
La cohe´rence de cette transformation peut eˆtre ve´rifie´e sur l’origine du faisceau,
puisqu’on sait que cette origine est a` la position om dans le repe`re associe´ a` la maille
(pour ce test, om doit eˆtre passe´ en vecteur a` 4 e´le´ments) :
P


o
(x)
m
o
(y)
m
o
(z)
m
1

 =


0
0
0
1

 .
6.1.3.b Maille support a` l’inte´rieur du fantoˆme
Maintenant que nous avons montre´ comment calculer P sur une maille situe´e en bor-
dure du fantoˆme, et donc imme´diatement touche´e par le faisceau, nous allons expliquer
comment la calculer pour les mailles internes, que le faisceau traverse par la suite.
Ce calcul se fait a` partir de la matrice de projection P de la maille traverse´e par le
faisceau avant d’entrer dans la maille courante. Ce calcul se fait en deux temps. On met
d’abord a` jour la matrice P, pour tenir compte de la distance qui se´pare l’origine des
repe`res des deux mailles. Ensuite, la projection doit eˆtre adapte´e pour ge´rer les diffe´rences
de mate´riau entre les deux mailles, et donc les diffe´rences de coefficients d’atte´nuation
line´ique. Cette ope´ration, de´taille´e plus loin, est ne´cessaire pour assurer la continuite´ de
la fluence a` l’interface entre les mailles.
Premie`re e´tape : gestion du de´calage entre les deux mailles
Dans le cas d’un maillage re´gulier en paralle´le´pipe`des rectangles, un changement de
maille signifie simplement une translation du faisceau selon x, y ou z. La premie`re e´tape
ne sera illustre´e ici que dans le cas ou` l’origine de la seconde maille est situe´e a` une
distance Tx, selon l’axe x, de l’origine de la premie`re (les calculs sont similaires en y et
en z).
Supposons que la fonction de projection de la maille pre´ce´dente soit donne´e par P,
avec
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P =


a b c α
d e f β
g h i γ
0 0 0 1

 .
Prendre en compte le de´calage entre les deux mailles revient a` calculer la matrice P′
suivante :
P′ =


a b c α
′
d e f β
′
g h i γ
′
0 0 0 1

 =


a b c (α− a× Tx)
d e f (β − d× Tx)
g h i (γ − g × Tx)
0 0 0 1

 .
Seconde e´tape : Prise en compte des diffe´rences de mate´riau
Si la maille ou` l’on cre´e le nouveau SBIM est compose´e d’un mate´riau diffe´rent de
la premie`re, il faut tenir compte de ce changement de mate´riau dans la matrice de
projection. En effet, la projection du second SBIM doit projeter un point du fantoˆme
maille´ vers un point du fantoˆme homoge`ne correspondant ou` la fluence a subi la meˆme
atte´nuation, de fac¸on a` assurer la continuite´ de la fluence aux interfaces dans le fantoˆme
maille´. Pour l’expliquer, appuyons nous sur un exemple :
Exemple Supposons que la maille pre´ce´dente soit constitue´e d’eau, et la maille
courante d’os. Supposons e´galement que la fluence a` l’entre´e de la maille d’eau soit φ, et
que l’interface entre les deux mailles se situe a` la profondeur z1 (une illustration de cet
exemple est donne´e sur la figure 6.4).
Conside´rons maintenant un point du faisceau place´ sur l’interface. La fluence en ce
point est φ.e−z1.µeau . Si nous calculons la dose a` ce point en nous basant sur la premie`re
maille, nous prenons naturellement la dose a` la profondeur z1 dans la distribution cal-
cule´e dans le fantoˆme homoge`ne d’eau (la fluence a` ce point est, bien-suˆr, e´galement de
φ.e−z1.µeau). Passons maintenant au calcul de la dose a` l’interface, cette fois-ci vu de la
seconde maille. Si on prend la dose a` la profondeur z1 dans le fantoˆme homoge`ne d’os, on
arrive sur un point ou` la fluence est φ.e−z1.µos . Il y a donc une incohe´rence, puisque nous
souhaiterions re´cupe´rer la dose a` la profondeur ou` la fluence est φ.e−z1.µeau , de fac¸on a`
assurer la continuite´ de cette fluence a` l’interface entre les deux mailles. Sur la figure 6.4,
suivre cette me´thode incohe´rente reviendrait a` utiliser, dans la seconde maille, la dose
dans l’os sans de´calage.
Pour assurer la continuite´ de la fluence a` l’interface, la profondeur z2, a` laquelle on
doit aller chercher la dose, doit ve´rifier :
e−z1.µeau = e−z2.µos .
Cette profondeur est donc :
z2 = z1
µeau
µos
.
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Figure 6.4 – Construction de la dose dans le cas d’un faisceau passant dans l’eau, puis dans
l’os. Sur cet exemple, les SBIMs contribuent uniquement a` la dose sur leur
maille support (pas de ponde´ration, donc pas de transition douce a` l’interface).
A gauche de l’interface, on utilise une projection vers un fantoˆme homoge`ne
d’eau. A droite, on utilise une projection vers un fantoˆme homoge`ne d’os. On
le voit, la prise en compte de la bonne profondeur radiologique, pour assurer
la continuite´ de la fluence, a pour conse´quence un de´calage sur la profondeur
de projection.
Ici, les valeurs z1 et z2 sont les ”profondeurs radiologiques” des points de l’interface,
relativement a` l’eau et a` l’os, respectivement. La profondeur radiologique d’un point d’un
fantoˆme he´te´roge`ne, relativement a` un mate´riau donne´, est la profondeur ou` la fluence
aurait e´te´ autant atte´nue´e dans un fantoˆme homoge`ne de ce mate´riau.
Sur l’exemple de la figure 6.4, la profondeur radiologique relative a` l’os (z2) est situe´e
bien avant l’interface. C’est a` cette profondeur qu’on re´cupe`re la dose, pour la placer a`
l’interface, comme l’indique la fle`che.
On note que, malgre´ le de´calage indique´ par la fle`che (figure 6.4), une discontinuite´
subsiste sur la dose. Comme nous l’avons explique´ au chapitre 5, cette discontinuite´
est traite´e par le me´lange, au moyen de ponde´rations des mode`les d’avant et d’apre`s
l’interface.
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Appliquons ces principes au calcul de la fonction de projection. Le centre du SBIM, a`
son entre´e dans la maille, se trouve a` la position cm (vecteur a` 4 e´le´ments). Cette position
s’obtient facilement a` partir du centre du SBIM a` l’entre´e de la maille pre´ce´dente. La
profondeur radiologique de ce point, relativement au mate´riau de la maille pre´ce´dente,
s’obtient par :
z1 =


g
h
i
γ
′


t
cm
On en de´duit la profondeur radiologique relative au mate´riau de la maille courante :
z2 = z1
µ1
µ2
,
ou` µ1 et µ2 sont respectivement les coefficients d’atte´nuation de la maille pre´ce´dente,
et de la maille courante.
La matrice de projection de´finitive P′′ est alors :
P′′ =


a b c α
′
d e f β
′
g h i (z2 − ktmc′m)
0 0 0 1

 ,
ou` c′m est la position du centre du SBIM dans la maille, mais cette fois-ci en vecteur
a` 3 e´le´ments.
6.1.4 Extension aux mailles voisines
Une fois la projection calcule´e sur la maille support du SBIM, on doit l’e´tendre aux
mailles voisines, pour pouvoir par la suite y faire les calculs de dose. Pour une maille
voisine donne´e, on calcule la projection qui permet de passer du re´fe´rentiel de cette maille
a` celui du mode`le homoge`ne de meˆme mate´riau que la maille support 1.
Nous allons d’abord nous inte´resser au cas d’une extension vers une maille du meˆme
mate´riau, avant de voir ce qu’il convient de faire quand le mate´riau change.
6.1.4.a Extension a` une maille du meˆme mate´riau
Le calcul de la fonction de projection d’une maille a` laquelle on e´tend une projection
existante est re´alise´ a` partir de la fonction de projection de la maille qui la pre´ce`de. Ce
calcul est similaire a` la premie`re e´tape de la construction d’une matrice P, sur une maille
interne au faisceau (voir section 6.1.3.b).
Nous prenons, pour changer de l’explication donne´e dans la section 6.1.3.b, l’exemple
de l’extension d’une maille a` une autre, l’origine de la seconde maille e´tant de´cale´e de
1. Une autre technique a e´te´ propose´e lors de ce travail de the`se : lors de l’extension a` une maille
voisine, il est possible de faire la projection vers le mode`le homoge`ne du mate´riau de cette maille vosine,
ce qui implique un scaling en profondeur de la projection (voir [Blanpain et al., 2009]).
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Ty en y par rapport a` l’origine de la premie`re. Supposons que la fonction de projection
de la premie`re maille soit donne´e par P, avec
P =


a b c α
d e f β
g h i γ
0 0 0 1

 .
La matrice P′ de la fonction de projection de la maille voisine sera donc
P′ =


a b c (α− b× Ty)
d e f (β − e× Ty)
g h i (γ − h× Ty)
0 0 0 1

 .
Une question se pose alors : nous avons vu, dans le cadre des me´thodes de convolution,
que les noyaux doivent subir un scaling pour s’adapter aux diffe´rents mate´riaux traverse´s.
En est-il de meˆme avec nos fonctions de projection ?
6.1.4.b Extension a` une maille de mate´riau diffe´rent
Cas 1 : Extension par une interface traverse´e par du primaire
Conside´rons d’abord le cas de l’extension a` une maille en passant par une interface
traverse´e par le faisceau, et dans la continuite´ du SBIM (c’e´tait par exemple le cas, sur la
figure 5.10(a), de l’extension du SBIM 1, de la maille de gauche vers la maille de droite).
La projection associe´e au SBIM doit eˆtre e´tendue a` cette seconde maille, pour effectuer
la mode´lisation du saut de dose a` l’interface. Cette projection ne devra intervenir, apre`s
l’interface, que sur la longueur du saut (cette distance e´tant re´gle´e a` travers la fonction
de ponde´ration).
Or, l’atte´nuation de la fluence primaire, et donc de la dose, est presque imperceptible
sur une telle distance. Un scaling n’aurait donc pas d’effet significatif dans un tel cas, et
n’est donc pas strictement ne´cessaire.
Cas 2 : Extension par une interface non traverse´e par du primaire
Dans le cas d’une extension late´rale de la fonction de projection (c’est-a`-dire d’une
extension vers une maille situe´e en dehors du faisceau primaire), un changement de
mate´riau peut avoir d’importantes conse´quences sur la de´croissance late´rale de la dose
(voir section 2.3.2.b). Un scaling late´ral de la dose, du meˆme type que celui utilise´ par
la me´thode pencil beam (voir section 3.2.3), est donc ne´cessaire.
Toutefois, dans le cas de la me´thode pre´sente´e, l’expe´rience a montre´ qu’un scaling
base´ sur le rapport des densite´s e´lectroniques ne fournit pas de re´sultats satisfaisants.
Ces rapports donnent en effet des scalings trop e´leve´s, ou trop faibles, selon les cas. Nous
avons donc choisi de nous baser sur des coefficients de scaling obtenus expe´rimentalement,
en utilisant, pour chacun des milieux homoge`nes simule´s, la distance entre le bord du
faisceau et le point ou` la dose est de 20% de la dose a` l’axe du faisceau. On obtient
ensuite les coefficients de scaling en faisant des rapports entre ces valeurs.
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(a) (b)
Figure 6.5 – Extension late´rale de la fonction de projection d’un SBIM, vers une maille de
mate´riau diffe´rent de celui de sa maille support. (a) Cas d’un SBIM droit ; (b) cas
d’un SBIM oblique. Pour calculer la dose en un point donne´ de la maille ou` la
projection est e´tendue, on doit faire un scaling sur la ligne pointille´e.
Le scaling est relativement aise´ a` re´aliser dans le cadre de la me´thode pencil beam,
celui-ci se faisant sur des voxels. Ici en revanche, il doit eˆtre re´alise´ sur une maille
comple`te. La question est de savoir s’il est possible d’inte´grer ce scaling dans la matrice
de projection, afin de permettre un calcul rapide de la dose en n’importe quel point de
la maille.
Dans le cas simple d’une interface paralle`le au faisceau (figure 6.5(a)), un scaling
orthogonal a` l’axe du SBIM peut eˆtre inte´gre´ directement a` la matrice de projection.
Dans des cas plus complexes, comme celui pre´sente´ sur la figure 6.5(b), l’inte´gration
du scaling a` la matrice de projection est bien plus complexe, en particulier dans l’espace
a` trois dimensions. En effet, deux points p et p′ situe´s a` la meˆme distance de l’axe du
SBIM peuvent eˆtre a` des distances diffe´rentes de l’interface, et ainsi subir des scalings
diffe´rents 6.5(b).
Dans le prototype logiciel de´veloppe´ au cours de cette the`se, la solution retenue a
e´te´ de re´aliser le scaling au moment du calcul de la dose, sur le segment reliant le point
d’inte´reˆt au point du bord de la maille obtenu par une projection orthogonale a` l’axe du
faisceau primaire 2 (voir figure 6.5(b)).
6.2 Les ponde´rations : de´veloppements
Nous abordons maintenant la re´alisation pratique de la fonction de ponde´ration w
associe´e a` un SBIM.
2. Ceci constitue une petite infraction au principe d’une e´valuation de la dose utilisant uniquement
des fonctions analytiques entie`rement pre´pare´es dans les mailles. Les conse´quences sur le temps de calcul
sont toutefois assez ne´gligeables.
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6.2.1 Principes
Comme explique´ dans la partie pre´ce´dente, un SBIM est associe´ a` une fonction de
ponde´ration w, qui exprime la part de la dose que les photons primaires interagissant
dans ce SBIM apportent a` une position donne´e. La question est de savoir quelle forme
prend cette fonction de ponde´ration.
Une premie`re approche possible serait d’attribuer a` un SBIM la ponde´ration 1 sur
la zone ou` il interagit dans sa maille support, et une ponde´ration nulle ailleurs. La
dose en un point ne de´pendrait alors que du SBIM dans lequel se trouve le point. Par
conse´quent, aucune dose ne serait de´pose´e en dehors du faisceau, puisqu’aucun SBIM n’y
interagit. Cette approche correspond a` l’hypothe`se d’un de´poˆt de l’e´nergie directement
aux points ou` ont lieu les interactions primaires (hypothe`se de de´poˆt local). Elle est par
conse´quent incorrecte, l’e´nergie pouvant eˆtre diffuse´e autour de l’interaction primaire
par les e´lectrons.
Il est donc ne´cessaire d’e´tendre la zone d’influence d’un SBIM. Nous pourrions par
exemple attribuer la ponde´ration 1/n a` tous les SBIMs, en toute position du fantoˆme.
Cette approche est l’oppose´e de la pre´ce´dente, puisqu’elle suppose cette fois que la dose
a` un point donne´ provient de l’ensemble des interactions primaires ayant eu lieu dans
le fantoˆme. Cette technique est elle aussi insuffisante, c’est pourquoi il est ne´cessaire de
trouver un compromis entre les deux approches.
En re´alite´, la fonction de ponde´ration associe´e a` un SBIM doit repre´senter l’influence
de ce SBIM sur la dose totale a` une position donne´e (voir section 5.2.2). Cette influence
est maximale au centre de la zone d’interaction du SBIM, et de´croˆıt en s’en e´loignant.
Cette de´croissance est tre`s brusque dans la zone de re´trodiffusion (i.e. dans la direction
oppose´e a` celle des photons primaires), moins brusque en s’e´loignant late´ralement du
SBIM, et devient encore plus douce pour les diffusions allant dans le sens des photons
primaires.
Or, l’influence d’un SBIM sur la dose totale n’est pas calculable pre´cise´ment (la
calculer pre´cise´ment reviendrait en effet a` calculer la dose du SBIM, que l’on cherche
justement a` obtenir par l’astuce des ponde´rations). On va donc chercher a` en donner
une approximation a` la fois satisfaisante et rapide a` calculer 3.
L’approche suivie au cours de ce travail de the`se est de re´aliser la fonction de pon-
de´ration par un produit de deux sous-fonctions :
– Une ponde´ration en fonction de la profondeur conside´re´e par rapport a` la zone
d’interaction du SBIM.
– Une ponde´ration en fonction de la position late´rale (ou radiale) par rapport a` la
zone d’interaction du SBIM.
Ces deux fonctions prennent leur valeur maximale au centre du SBIM, et diminuent
en s’en e´loignant. Voyons plus pre´cise´ment comment les construire.
3. On rappelle cependant que, graˆce au calcul de la dose par somme ponde´re´e (e´quation (5.6)), les
approximations faites sur les fonctions de ponde´ration auront des conse´quences limite´es sur la pre´cision
de la dose (voir section 5.2.2.b)
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6.2.2 Les ponde´rations late´rales
Nous cherchons, dans cette partie, a` construire une fonction qui donne l’e´talement
late´ral de la dose issue d’un SBIM.
Une telle fonction sera ne´cessaire quand le faisceau primaire se trouvera de´coupe´
late´ralement en plusieurs SBIMs, ce qui arrive dans les deux cas suivants :
– le faisceau primaire est en train de chevaucher deux mailles ;
– le faisceau primaire est sur une maille unique, mais sa fluence est non uniforme.
La zone d’interactions d’un SBIM commence sur la face d’entre´e des photons dans la
maille support, et se termine sur la (ou les) face(s) par laquelle (lesquelles) les photons
ressortent.
Late´ralement, la section d’un SBIM est bien plus complexe, puisqu’elle peut avoir
une forme et des dimensions quelconques. Il n’est donc pas e´vident de calculer la fonction
de ponde´ration late´rale associe´e a` un SBIM. Celle-ci doit en effet, on le rappelle, eˆtre la
plus proche possible de l’e´talement late´ral de la dose de ce flux.
Les solutions pre´sente´es dans cette partie feront donc ne´cessairement des approxi-
mations fortes, et ce d’autant plus qu’on cherchera a` ce qu’elles soient les plus efficaces
possibles du point de vue temps de calcul.
De fac¸on sche´matique, l’e´talement late´ral a` mode´liser fait une sorte de plateau a`
l’inte´rieur de la section du SBIM. La hauteur de ce plateau de´pend de cette section :
plus le SBIM est large, plus la dose qu’il de´pose en son centre est e´leve´e.
Autour de ce plateau, la dose de´croˆıt avec la distance, selon un taux d’atte´nuation
de´pendant de la densite´ du mate´riau.
Les diffe´rents mode`les envisage´s pour mode´liser ces ponde´rations late´rales sont cite´s
ci-dessous :
1. Mode´lisation par une fonction gaussienne :
f(x) =
1
σ
√
2pi
e
−(x−c)2
2σ2 ,
ou` c est le centre de la gaussienne, et σ son e´cart type.
Celle-ci a deux inconve´nients : d’une part, on ne peut pas parame´trer comme on le
souhaite la largeur du plateau ; d’autre part, le calcul d’une gaussienne passe par
celui d’une fonction exponentielle, couˆteuse en temps.
2. Mode´lisation par courbe en cloche :
f(x) =
1
1 +
(
|x−c|
a
)2b ,
ou` c est le centre de la cloche, a sa demie largeur et b/2a sa pente.
L’avantage de cette courbe est qu’elle posse`de un plateau dont la largeur et la
pente sont parame´trables inde´pendamment l’une de l’autre (via les parame`tres a
et b/2a respectivement). Elle a cependant l’inconve´nient de ne´cessiter de couˆteux
calculs de puissances de nombres re´els.
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Figure 6.6 – Diffe´rentes formes de ponde´rations late´rales : gaussienne, courbe en cloche, et
fonction compose´e d’un plateau et d’une de´croissance 1
1+(ax)3
. Ces fonctions
sont ajuste´es a` la dose radiale de´livre´e par un SBIM de 1 cm de largeur, pre´ala-
blement calcule´e via le code Monte Carlo Penelope. On remarque notamment
les limites de la fonction gaussienne, qui ne pre´sente pas de plateau au centre
du SBIM, et dont la de´croissance late´rale ne s’ajuste pas correctement a` celle
de la courbe de dose.
3. Mode´lisation par une fonction ayant un plateau de valeur 1 a` l’inte´rieur des limites
des SBIMs, et de´croissante en dehors 4. Une de´croissance line´aire est une solution,
mais elle est trop limite´e. Il faut donc envisager une de´croissance plus adapte´e, et
de calcul suffisamment rapide. La solution retenue dans l’imple´mentation est une
de´croissance de la forme
f(x) =
1
1 + (ax)3
,
ou` x est la distance au plateau, et a est un parame`tre permettant d’ajuster la pente
de la courbe.
La figure 6.6 illustre ces diffe´rentes possibilite´s. On voit que la courbe en cloche
et celle munie d’un plateau et d’une de´croissance 1
1+(ax)3
ont sensiblement les meˆmes
proprie´te´s. C’est la recherche de rapidite´ qui nous a amene´s a` choisir la seconde option.
Un proble`me : des sections de formes quelconques
Une premie`re difficulte´ apparaˆıt pour la mise en œuvre des fonctions de ponde´ration
late´rale en 3D. Cette difficulte´ re´side dans la complexite´ potentielle de la forme de la
section d’un SBIM (complexite´ e´voque´e dans la section 5.1.2.a).
4. Ide´alement, la de´croissance doit commencer le´ge`rement a` l’inte´rieur de la section du SBIM, pour
repre´senter plus pre´cise´ment la dose radiale.
99
Chapitre 6 : De´veloppements algorithmiques
Figure 6.7 – Repre´sentations simplifie´es d’une section quelconque de
SBIM, par un rectangle et une ellipse.
Or, les fonctions de´crites ci-dessus doivent eˆtre parame´tre´es de fac¸on a` repre´senter, le
plus fide`lement possible, l’e´talement late´ral de la dose de´livre´e par suite des interactions
primaires du SBIM. La me´thode utilise´e ci-dessus consiste a` se baser sur la largeur du
SBIM pour e´tablir la fonction de ponde´ration.
Dans le cas ou` la section du SBIM est de forme complexe, le rayon de cette sec-
tion dans la direction ou` l’on cherche a` e´valuer la ponde´ration n’est pas ne´cessairement
repre´sentatif de la forme du SBIM. Se baser uniquement sur ce rayon serait donc une
approximation. Celle-ci semble cependant ne´cessaire si l’on veut conserver un temps de
calcul raisonnable.
Une autre difficulte´ surgit lorsque l’on cherche a` e´valuer la ponde´ration en un point
donne´. Cette e´valuation se fait en utilisant le rayon du SBIM dans la direction de ce point
par rapport au centre du SBIM. Il faut donc, bien entendu, commencer par calculer
ce rayon. Or, un calcul pre´cis peut eˆtre couˆteux, puisqu’il ne´cessite, si la section est
repre´sente´e par un polygone, le parcours complet de ce dernier.
Une solution a` ce proble`me passera ne´cessairement par une approximation. Il est
possible, par exemple, de rapporter une section complexe de SBIM a` un rectangle ou a`
une ellipse, afin d’obtenir une repre´sentation approche´e mais simplifie´e (voir figure 6.7).
Ce type de repre´sentation (ellipse ou rectangle) posse`de moins de parame`tres qu’un
polygone quelconque, et sera donc bien plus rapide a` e´valuer.
La solution retenue dans le logiciel de test est la repre´sentation sous forme d’ellipse.
A chaque SBIM est donc associe´e une ellipse, dont les parame`tres (centre et rayons) sont
ajuste´s pour repre´senter au mieux la section du SBIM. Ces ajustements sont re´alise´s une
fois pour toute au moment de la cre´ation du SBIM.
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Figure 6.8 – Cas d’un SBIM de´limite´ par les deux lignes pointille´es verticales. En noir la
dose obtenue via la projection lie´e a` ce SBIM, et en rouge la dose de´livre´e
par ce SBIM (ces deux doses ont e´te´ obtenues par simulation Monte Carlo).
La courbe de ponde´ration bleue est la ponde´ration (ki) re´elle, ou ”ide´ale”,
obtenue par division de la dose de´livre´e par le SBIM par la dose obtenue par
projection. Sa valeur est ki = 1 au centre du SBIM. La seconde ponde´ration,
en vert, est la fonction obtenue en plac¸ant une croissance et une de´croissance
de la forme 1
1+(az)3
aux extre´mite´s d’un plateau de valeur 1 (le parame`tre a,
ainsi que les longueurs de croissance et de de´croissance, sont choisis de sorte
que la fonction soit ajuste´e a` la ponde´ration re´elle). Les deux courbes sont a`
peu pre`s confondues, ce qui montre l’inte´reˆt des fonctions de type 1
1+(az)3
.
6.2.3 Les ponde´rations en profondeur
Nous e´tudions maintenant l’e´volution de la ponde´ration associe´e a` un SBIM dans la
direction des photons primaires.
Conside´rons par exemple un SBIM s’e´tendant sur une profondeur assez importante
pour que la dose au milieu de celui-ci de´pende principalement des interactions primaires
du SBIM. La ponde´ration associe´e au SBIM, sur cette zone centrale, est donc conside´re´e
e´gale a` 1.
La fonction de ponde´ration en profondeur d’un SBIM commence par une phase de
croissance, de 0 a` 1, qui correspond a` la croissance de la dose pendant le build-up. La
fonction vaut ensuite 1 sur sa partie centrale. Elle subit enfin une phase de de´croissance,
de 1 a` 0. Cette phase correspond aux diffusions e´lectroniques issues du SBIM. On retrouve
ces diffe´rentes phases sur la figure 6.8.
Diffe´rentes formes de fonctions ont e´te´ envisage´es pour mode´liser cette croissance et
cette de´croissance. Nous avons cherche´, ici aussi, une fonction qui puisse eˆtre e´value´e le
plus rapidement possible. Une fonction line´aire est la premie`re possibilite´, mais elle est
trop diffe´rente des transitions montre´es sur la figure 6.8.
La solution retenue, comme pour la ponde´ration late´rale, est d’utiliser une fonction
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de type 1
1+(ax)3
. Cette fonction repre´sente correctement les diffusions issues du SBIM, son
gradient e´tant d’abord assez e´leve´ (de´poˆt d’e´nergie par les e´lectrons), puis un peu plus
faible (de´poˆt d’e´nergie duˆ aux photons secondaires). C’est cette fonction de ponde´ration
qui est repre´sente´e sur la figure 6.8.
6.3 Extension du mode`le d’un SBIM autour de sa maille
support
Nous examinons maintenant deux questions lie´es a` l’extension des mode`les d’un SBIM
(fonctions de projection et de ponde´ration) aux mailles voisines de sa maille support.
Comme nous l’avons vu, la premie`re e´tape de la me´thode consiste, pour chaque
SBIM, a` de´finir sa projection et sa ponde´ration sur sa maille support. Ensuite, un SBIM
pouvant avoir de l’influence sur les mailles voisines de sa maille support, il faut e´tendre
les deux fonctions sur ces dernie`res. Du point de vue nume´rique, cela revient a` trans-
mettre les informations ne´cessaires aux mailles voisines pour qu’elles puissent calculer la
ponde´ration et la projection du SBIM en question.
L’extension des fonctions associe´es a` un SBIM (ponde´ration et projection) aux mailles
voisines de sa maille support, peut eˆtre compare´e a` la propagation des noyaux de voxel
a` voxel, et du centre vers l’exte´rieur, dans le cas des me´thodes de calcul de dose par
convolution (point kernel, et collapsed cone convolution, voir chapitre 3).
Il y a cependant deux diffe´rences fondamentales :
1. Les noyaux sont propage´s de voxel a` voxel. Or, les voxels sont de tailles suffisament
petites pour qu’on puisse autoriser des propagations obliques entre les voxels, en
passant par leurs coins. Dans le cas des SBIMs, les propagations doivent en revanche
se faire de face a` face, afin de ge´rer avec pre´cision les mate´riaux traverse´s. Ce point
sera de´taille´ dans la partie 6.3.1.
2. Les noyaux expriment directement une dose, alors que les mode`les associe´s aux
SBIMs sont des couples projection/ponde´ration. Tandis que les noyaux sont pro-
page´s jusqu’a` ce que leur valeur en dose soit trop faible, le choix d’un crite`re d’arreˆt
approprie´ est plus complexe dans le cas des SBIMs. Ce point sera de´taille´ dans la
partie 6.3.2.
6.3.1 Extensions multiples
La figure 6.9 illustre l’extension des donne´es associe´es a` un SBIM (ponde´ration et
projection) aux mailles voisines de sa maille support.
Sur la figure 6.9, l’extension se fait tre`s simplement vers la maille de droite et la
maille du bas : un seul chemin arrive dans ces mailles.
Le cas des extensions ”obliques”, comme celles qui se font vers la maille situe´e en bas
a` droite sur la figure 6.9, est plus complexe. En effet, l’extension du mode`le du SBIM a`
cette maille peut passer par deux chemins diffe´rents, mate´rialise´s par les fle`ches sur la
figure. La question qui se pose alors est de savoir comment e´tendre le mode`le du SBIM
(ponde´ration et projection) a` cette maille.
Deux approches sont possibles :
102
Chapitre 6 : De´veloppements algorithmiques
Figure 6.9 – Deux chemins diffe´rents pour l’extension, sur une maille,
des fonctions d’un SBIM.
– ne re´aliser qu’une seule propagation vers cette maille (sur l’exemple pre´sente´, nous
supprimerions donc l’une des deux fle`ches) ;
– re´aliser toutes les propagations, en utilisant tous les mode`les pour construire un
mode`le adapte´.
L’approche consistant a` n’utiliser qu’un des trois mode`les serait ne´cessairement im-
pre´cise, l’impact des autres mailles sur la dose n’e´tant pas pris en compte.
Il semble donc approprie´ de conserver tous les mode`les, ce qui pre´sente l’inconve´nient
d’ajouter des calculs, et donc de re´duire la vitesse. Il faut noter que, si l’on e´tend les
mode`les sur des mailles encore plus lointaines, cette augmentation de la complexite´ serait
d’autant plus dommageable qu’elle interviendrait sur des mailles peu touche´es par les
diffusions issues du SBIM.
Voyons donc comment utiliser les diffe´rents mode`les rec¸us, afin de de´terminer, en
tout point de la maille concerne´e, une ponde´ration et une projection unique associe´e au
SBIM.
Commenc¸ons par remarquer que les ponde´rations issues des diffe´rents chemins sont
normalement e´gales, celles-ci se basant sur la ge´ome´trie, et n’e´tant donc pas impacte´es
par les mate´riaux. Les seules diffe´rences entre ces ponde´rations pourraient provenir des
difficulte´s lie´es a` l’imple´mentation des calculs ge´ome´triques. Si ces fonctions diffe`rent, on
pourra simplement en faire la moyenne, ou n’en garder qu’une.
Le choix d’une bonne projection est plus complexe. Dans l’exemple pre´sente´, deux
extensions ont lieu vers la maille du bas a` droite, et deux fonctions de projection sont
donc propose´es pour repre´senter le SBIM dans cette maille. Ces projections sont note´es
proj(1) et proj(2). Ces deux projections peuvent diffe´rer significativement l’une de l’autre,
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et surtout, ces projections sont plus ou moins valables selon la position conside´re´e sur
la maille. Sur la figure 6.9, un point situe´ en bas a` gauche de la maille est davantage
concerne´ par proj(1) que par proj(2).
La solution qui semble s’imposer est donc d’utiliser une nouvelle fonction de ponde´ra-
tion. Tandis que les ponde´rations pre´sente´es jusqu’a` maintenant repre´sentaient le poids
du SBIM dans la dose totale, ces nouvelles ponde´rations repre´sentent le poids d’une
occurrence du SBIM dans la dose de ce SBIM.
Ide´alement, sur l’exemple de la figure 6.9, les ponde´rations doivent eˆtre re´gle´es de
fac¸on a` ce que proj(1) soit principalement utilise´e dans la partie basse et gauche de la
maille, et que proj(2) soit principalement utilise´e dans sa partie droite et haute. Ainsi,
il serait possible de ge´rer les cas ou` les mate´riaux des mailles dont sont issues proj(1) et
proj(2) sont tre`s diffe´rents.
Pour des raisons de simplicite´, les ponde´rations associe´es a` chacune des propagations
ont pour l’instant e´te´ programme´es comme des constantes. A titre d’exemple, sur la
figure 6.9, les extensions venant de la gauche et du dessus auront autant d’influence
l’une que l’autre en tout point de la maille situe´e en bas a` droite.
6.3.2 Crite`res d’extension
On s’inte´resse ici au choix d’un crite`re d’arreˆt de l’extension, c’est-a`-dire d’un crite`re
permettant de de´cider d’e´tendre ou non le mode`le d’un SBIM (projection et ponde´ration)
d’une maille donne´e vers une de ses voisines.
Le mode`le d’un SBIM ne doit eˆtre e´tendu a` une maille que si la dose qui y est de´pose´e
par le SBIM est non ne´gligeable, et e´galement non ne´gligeable en proportion par rapport
aux doses apporte´es par les autres SBIMs.
Prenons l’exemple de l’extension en profondeur du mode`le d’un SBIM, c’est-a`-dire
dans la direction des photons primaires. On sait que des photons secondaires issus des
interactions du SBIM peuvent apporter de l’e´nergie assez loin. Toutefois, si on se place
par exemple a` 5 cm de profondeur apre`s la maille support du SBIM, on sait que la
contribution de celui-ci sera ne´gligeable par rapport a` celle du ou des SBIMs de la maille
locale.
La dose d de´pose´e en un point par un SBIM est le produit de sa ponde´ration relative
k (donc infe´rieure a` 1) et de la dose D(proj) obtenue via la projection sur le mode`le
homoge`ne. Cette dose s’e´crit donc d = k.D(proj).
Cependant, la valeur k n’est pas connue au moment de la propagation des mode`les
de mailles en mailles, celle-ci e´tant la ponde´ration du SBIM rapporte´e a` la somme des
ponde´rations de tous les SBIMs (voir e´quation 5.6). On ne pourra donc pas facilement
utiliser cette valeur k pour de´cider d’e´tendre, ou non, le mode`le associe´ a` un SBIM.
Par conse´quent, la seule information qui paraˆısse utilisable en pratique est la dose
D(proj) obtenue par projection sur le mode`le homoge`ne.
Il faut donc construire un crite`re a` partir de D(proj). Voici deux propositions :
– La ponde´ration k e´tant infe´rieure a` 1, on sait que la dose d = k.D(proj) d’un SBIM
sera toujours infe´rieure a` D(proj). On peut donc fixer un seuil en dose sur D(proj),
en dessous duquel il n’est pas ne´cessaire d’e´tendre le mode`le.
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Cette solution ne´cessite cependant d’e´valuer si au moins un point de la maille
voisine a une dose supe´rieure au seuil fixe´. Cela ne semble pas re´alisable simplement
et efficacement en pratique.
– On n’e´tend le mode`le d’un SBIM que jusqu’a` une distance pre´de´finie de ce SBIM,
correspondant par exemple au parcours maximal des e´lectrons. A titre d’exemple,
pour un faisceau de photons primaires d’e´nergie 5 MeV, cette distance serait de
l’ordre de 1 cm dans l’eau.
Cette solution a l’avantage d’eˆtre tre`s simple et rapide a` mettre en œuvre.
De par sa simplicite´ de mise en œuvre, c’est le second crite`re qui a e´te´ imple´mente´
dans le prototype de´veloppe´ au cours de cette the`se.
On note toutefois qu’ide´alement, quel que soit le type de crite`re d’arreˆt choisi, il est
raisonnable de sure´valuer le seuil fixe´, de fac¸on a` ne pas oublier d’extensions importantes.
6.4 L’algorithme
Nous re´sumons maintenant les e´tapes d’un calcul de dose selon notre me´thode. Nous
e´voquons d’abord le pre´calcul des mode`les de de´poˆt de dose dans les diffe´rents milieux
homoge`nes, et nous expliquons ensuite le de´roulement d’un calcul de dose dans un fan-
toˆme maille´.
6.4.1 Pre´calculs
Avant d’utiliser notre me´thode pour calculer la dose de´pose´e par un faisceau dans
un fantoˆme maille´, il est ne´cessaire de pre´calculer les mode`les de de´poˆt de dose de ce
meˆme faisceau (meˆme spectre d’e´nergie, meˆme dimensions) en milieux homoge`nes. Ces
mode`les sont les fonctions Hmat de´crites dans la section 5.2.1.a.
Quelle que soit la me´thode utilise´e, Hmat(p) doit repre´senter la dose de´pose´e au
point p par le faisceau d’inte´reˆt (avec une fluence unitaire), dans un fantoˆme homoge`ne
compose´ du mate´riau mat. Le repe`re de coordonne´es utilise´ pour ces mode`les en milieux
homoge`nes a e´te´ de´crit dans la section 6.1.1.
Comme nous l’avons dit dans la section 5.2.1.a, diffe´rentes me´thodes peuvent eˆtre
utilise´es pour construire ces fonctions Hmat. Trois de ces me´thodes (re´seaux de neurones,
tables de stockage, grilles de polynoˆmes) sont propose´es dans l’Annexe A.
Une fois ces mode`les disponibles, on peut passer au calcul de la dose dans un fantoˆme
maille´.
6.4.2 Calcul de dose
Nous pre´sentons et de´taillons maintenant les e´tapes principales d’un calcul de dose
selon notre me´thode. Comme nous l’avons explique´ dans la section 4.2.1, ce calcul se fait
en deux e´tapes : d’abord la pre´paration des mode`les dans les mailles, et ensuite le calcul
de la dose aux points ou` l’on souhaite la connaˆıtre.
1. Pre´paration des mode`les dans les mailles
a Calcul des mode`les des SBIMs dans leur maille support
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– On propage le faisceau de maille en maille, depuis sa source. Au cours de cette
propagation, on calcule les parame`tres ge´ome´triques des SBIMs, et on les
attribue a` leur maille support (voir section 5.1.2). Cette e´tape fait notamment
intervenir des calculs ge´ome´triques de propagation de sous-faisceaux sur des
mailles. Comme indique´ dans la partie 5.1.2, nous avons choisi de coder les
sections de sous-faisceaux a` l’aide de polygones. Les faces des mailles e´tant
elles aussi des polygones, le calcul des SBIMs dans une maille revient a` faire
l’intersection des polygones des faces de la maille avec ceux des sous-faisceaux
entrant dans la maille.
– (Facultatif) On regroupe les SBIMs inutilement se´pare´s lors de l’e´tape pre´ce´-
dente (Agre´gation a posteriori, de´crite dans la section 5.1.2.b).
– A chaque SBIM i est associe´e, dans sa maille support, une fonction de projec-
tion proji. Ce calcul est de´taille´ dans la section 6.1.3.
– A chaque SBIM i est associe´e, dans sa maille support, une fonction de ponde´-
ration wi. Ce calcul consiste a` fixer les parame`tres de la fonction wi en fonction
de la forme du SBIM, comme explique´ dans la section 6.2.
b Extension aux mailles voisines de la maille support
Les fonctions de projection et de ponde´ration, qui ont e´te´ mises en place sur
les mailles supports des SBIMs, doivent maintenant eˆtre e´tendues aux mailles
voisines. En effet, les deux fonctions associe´es a` un SBIM ne sont pas seulement
valables sur la maille support de celui-ci. L’extension consiste donc simplement
a` transmettre aux mailles voisines les donne´es ne´cessaires pour l’e´valuation de
ces deux fonctions.
La section 6.1.4 traite de l’extension des fonctions de projection. L’extension des
fonctions de ponde´ration de´crites dans la section 6.2 consiste juste a` informer
les mailles voisines de la position du SBIM relativement a` elles.
En revanche, le cas des extensions multiples (deux extensions successives, ou
plus) demande des choix algorithmiques plus complexes, pre´sente´s dans la par-
tie 6.3.1.
Par ailleurs, nous savons que les extensions a` des mailles trop e´loigne´es de la
maille support (et donc peu ou pas touche´es par la dose issue du SBIM) sont in-
utiles et couˆteuses en temps. La section 6.3.2 re´pond a` ce proble`me en proposant
des crite`res d’arreˆt pour l’extension des mode`les des SBIMs.
2. Calcul de la dose pour chaque position d’inte´reˆt p :
a Calcul, au point p, de la ponde´ration wi(p), et de la dose D
(proj)
i (p) obtenue
par projection (via l’e´quation (5.1)), pour chacun des SBIMs repre´sente´s sur la
maille ou` se trouve p (tous les SBIMs ne sont pas concerne´s, certains d’entre
eux pouvant eˆtre situe´s trop loin de p pour que leurs mode`les aient e´te´ e´tendus
jusqu’a` la maille dans laquelle se trouve p).
b Calcul de la dose en p par somme ponde´re´e des doses obtenues via les projections
(selon l’e´quation (5.6)).
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Re´sultats
La me´thode de´veloppe´e au cours de cette the`se a e´te´ mise en oeuvre dans un prototype
programme´ en C++. Dans ce chapitre, nous pre´sentons les re´sultats de ce logiciel sur
diffe´rents cas, choisis de fac¸on a` analyser la pre´cision de la me´thode. Nous e´tudions
e´galement ses performances en temps, pour le calcul de la dose sur des fantoˆmes complets,
mais aussi sur un ensemble plus restreint de points d’inte´reˆt.
7.1 Conditions expe´rimentales
7.1.1 Le fantoˆme
Toutes les e´valuations pre´sente´es dans ce chapitre se baseront sur un meˆme fantoˆme,
repre´sente´ sur la figure 7.1. Celui-ci a e´te´ choisi suffisament complexe pour retrouver les
difficulte´s principales du calcul de dose, de´crites dans le troisie`me chapitre de ce me´moire.
Il est muni d’un maillage re´gulier de paralle´le´pipe`des rectangles. Ceux-ci ont tous
une dimension de 4× 4× 4 cm3 (ici, les paralle´le´pipe`des rectangles sont des cubes). Ces
mailles sont donc de dimensions assez importantes. Ce choix est justifie´, puisque c’est
pour ce type de mailles que notre approche a e´te´ de´veloppe´e.
Le tableau de mailles a trois e´paisseurs en x, trois e´paisseurs en y, et cinq en z.
Par conse´quent, le fantoˆme contient 3 × 3 × 5 = 45 mailles, et ses dimensions sont de
12× 12× 20 cm3.
Ces mailles sont constitue´es d’eau, a` l’exception d’une maille d’os et d’une maille
de poumon. Les grandes diffe´rences de densite´ entre ces trois mate´riaux permettront
d’e´valuer la capacite´ de la me´thode a` s’adapter aux variations de la dose.
Les doses sont calcule´es dans des voxels de 2 mm de coˆte´. Le fantoˆme test comptera
donc 60× 60× 100 = 360000 voxels.
7.1.2 Les faisceaux
La pre´cision de la me´thode est e´value´e en l’appliquant au calcul de la dose de´pose´e
par des faisceaux e´troits de photons. Ces faisceaux e´troits sont ensuite agglome´re´s en
faisceaux larges (de type RCMI), que nous utilisons pour e´valuer les performances en
temps de calcul.
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Figure 7.1 – Le fantoˆme test (repre´sentation en 2D).
Le faisceau e´troit a une section de forme carre´e, dont la surface est de 1 × 1cm2.
Ce faisceau est paralle`le, i.e. tous ses photons primaires vont exactement dans la meˆme
direction.
Ce faisceau est monoe´nerge´tique, d’e´nergie 5 MeV. Sa fluence est parfaitement ho-
moge`ne sur toute sa section.
Cette configuration est bien-suˆr ide´ale, et ne repre´sente pas les conditions cliniques.
Elle sera cependant suffisante pour prouver les capacite´s de notre me´thode.
7.1.3 L’e´valuation des re´sultats
La qualite´ des re´sultats de notre me´thode sera e´value´e par comparaison aux re´-
sultats obtenus par le code Monte Carlo Penelope [Salvat et al., 2006]. Ces compa-
raisons se feront par l’affichage de la diffe´rence de dose en chaque point, et/ou
par l’affichage de l’index delta [Blanpain et Mercier, 2009], outil e´quivalent a` l’index
gamma [Low et al., 1998], mais plus rapide que ce dernier. Ces diffe´rentes me´thodes
sont pre´sente´es dans l’Annexe B.
Les tole´rances en position et en dose retenues pour l’index delta sont respectivement
de 2 mm et de 2%.
Les re´sultats, ainsi que leurs comparaisons aux distributions de re´fe´rence, seront
affiche´s sous forme de courbes (1D), ou d’images sur des plans de coupe (2D).
Par ailleurs, certaines distributions 2D seront affiche´es sous forme de courbes isodoses
(courbes constitue´es de points qui rec¸oivent la meˆme dose), celles-ci permettant une
comparaison visuelle tre`s aise´e avec les distributions de re´fe´rence.
7.2 Etude de diffe´rents cas
7.2.1 Faisceau traversant des interfaces
Nous e´tudions d’abord le cas d’un faisceau des couches compose´es de diffe´rents ma-
te´riaux. Ce cas est mis en oeuvre en envoyant un faisceau en plein coeur du fantoˆme
test, comme on le voit sur la figure 7.2(a).
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Figure 7.2 – (a) Un faisceau traversant les cinq couches du fantoˆme test. (b) La
dose de´pose´e par ce faisceau sur son axe, calcule´e par Penelope, et
par notre logiciel, avec des ponde´rations binaires, et avec des ponde´-
rations adapte´es (fonction 1
1+(az)3
). (c) Evaluation, via l’index delta
(2 mm, 2%), de la dose calcule´e par notre logiciel (avec ponde´rations
adapte´es) sur l’axe du faisceau, par comparaison a` celle obtenue par
Penelope.
Nous e´tudierons plus particulie`rement la courbe de dose sur l’axe du faisceau. Sur
la figure 7.2(b), cette courbe est constitue´e d’une succession de plateaux, correspondant
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aux diffe´rentes mailles. Or, chacune de ces mailles est la maille support d’un SBIM,
auquel est associe´ une projection vers un mode`le homoge`ne. Comme on peut le voir,
ces mode`les homoge`nes fournissent pre´cise´ment la dose au coeur des mailles (a` bonne
distance des interfaces).
Observons maitenant le voisinage des interfaces. Le faisceau incident e´tant tre`s e´troit,
ces interfaces occasionnent d’importantes variation sur la dose (variations explique´es dans
la section 2.3.2.a).
Ces variations de dose correspondent aux transitions entre les diffe´rents mate´riaux.
Notre me´thode re´alise ces transitions via les ponde´rations associe´es aux diffe´rents SBIMs,
et en particulier la fonction de ponde´ration en profondeur (voir section 6.2.3). Sur la
figure 7.2(b), les re´sultats sont affiche´s pour deux types de fonctions de transition :
– Une ponde´ration binaire (0 ou 1) : un SBIM n’a alors qu’une influence sur sa
maille support. On voit que la distribution obtenue est correcte a` bonne distance
des interfaces, c’est-a`-dire aux positions ou`, effectivement, seul le SBIM local agit.
En revanche, le re´sultat est tre`s impre´cis pre`s des interfaces, les modifications lentes
des flux e´lectroniques, d’un mate´riau a` l’autre, n’e´tant pas prises en compte.
– Une ponde´ration 11+ax3 : comme il a e´te´ explique´ dans la partie 6.2.2, ces ponde´ra-
tions repre´sentent assez correctement l’influence d’un SBIM sur la dose dans son
voisinage. C’est ce qui explique que l’on retrouve aussi pre´cise´ment les variations
de dose autour des interfaces.
Cette pre´cision est confirme´e par l’e´valuation re´alise´e via l’index delta et affiche´e
sur la figure 7.2(c). On voit que l’erreur est tre`s acceptable, puisque pour tout point,
−1 < δ < 1. Sans surprise, nous voyons que les plus grandes erreurs se trouvent aux
interfaces de chaque coˆte´ de la maille de mate´riau poumon. Ce mate´riau est en effet
beaucoup moins dense que les deux autres, ce qui implique de grosses modifications des
flux e´lectroniques aux interfaces.
7.2.2 Faisceau passant pre`s d’une interface
L’exemple pre´sente´ dans cette section (voir figure 7.3) ressemble au pre´ce´dent,
puisque le faisceau traverse a` nouveau les deux cubes situe´s au coeur du fantoˆme. En
revanche, cette traverse´e se fait ici tout pre`s du bord de ces cubes, ce qui induit une
diffusion late´rale plus complexe de l’e´nergie.
La figure 7.3(b) compare les repre´sentations par des lignes isodoses des distributions
obtenues par notre me´thode, et par Monte Carlo. Ces deux repre´sentations sont tre`s
ressemblantes, en particulier au coeur du faisceau, ou` notre me´thode ge`re parfaitement
les diffe´rentes interfaces traverse´es par le faisceau.
Les diffusions late´rales d’e´nergie sont e´galement maˆıtrise´es par notre me´thode. En
effet, bien que les lignes isodoses ne soient pas exactement identiques sur les coˆte´s du fais-
ceau, nous pouvons voir que les variations lie´es aux diffe´rences de densite´ des mate´riaux
sont correctement appre´hende´es.
La qualite´ de ces re´sultats est confirme´e par la figure 7.3(c), qui montre l’e´valuation
par l’index delta de la dose sur un plan passant par l’axe du faisceau. Les erreurs prin-
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Figure 7.3 – (a) Un faisceau traversant les cinq couches du fantoˆme test, tout en longeant
au plus pre`s des interfaces. (b) Repre´sentation par lignes isodoses des distri-
butions de dose obtenues par simulation Monte Carlo (a` gauche), et par notre
logiciel (a` droite). (c) Evaluation, via l’index delta (2 mm, 2%), de la dose
calcule´e sur un plan par notre logiciel, compare´e a` celle obtenue par Penelope.
cipales sont situe´es au voisinage des interfaces, mais elles restent limite´es, l’index delta
e´tant presque partout compris entre -1 et 1.
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7.2.3 Faisceau chevauchant des mailles
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Figure 7.4 – (a) Un faisceau passant sur le bord des mailles d’os et de poumon, chevauchant
ainsi des mailles de mate´riaux diffe´rents. (b) Repre´sentation par courbes iso-
doses des distributions de dose obtenues par simulation Monte Carlo (courbe
de re´fe´rence), et par notre logiciel. (c) Evaluation, via l’index delta (2 mm,
2%), de la dose calcule´e par notre logiciel, par comparaison a` celle obtenue
par Penelope. (d) Le profil late´ral de dose, a` 15 cm de profondeur. La ligne
verticale continue donne la position de l’interface entre le poumon et l’eau.
Les lignes verticales pointille´es signalent les bords du faisceau primaire.
Le faisceau utilise´ dans cet exemple (voir figure 7.4(a)) passe en partie sur les mailles
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centrales (dont les mailles d’os et de poumon), et en partie sur les mailles d’eau situe´es
a` coˆte´.
Cet exemple va permettre de montrer que notre me´thode calcule correctement la
dose quand le faisceau chevauche diffe´rents mate´riaux, avec pour effet de de´se´quilibrer
la fluence primaire, et ainsi de modifier la dose, comme nous l’avions explique´ dans la
section 2.3.4.
Ici encore, nous avons choisi d’analyser les re´sultats en nous appuyant sur des af-
fichages par courbes d’isodoses. Celles-ci permettent en effet de voir comment le che-
vauchement du faisceau impacte la dose. Il est inte´ressant ici de comparer les courbes
de re´fe´rence de la figure 7.4(b), a` celles de l’exemple pre´ce´dent (figure 7.3(b)). Dans ce
dernier exemple, le faisceau ne passait que sur une maille a` la fois. C’est pourquoi ses
lignes d’isodoses e´taient, au coeur du faisceau, syme´triques par rapport a` son axe 1. Or,
sur la figure 7.4(b), aucune syme´trie n’est ve´rifie´e au coeur du faisceau. Cette perte de
syme´trie est une conse´quence directe du chevauchement du faisceau sur deux mailles a`
la fois, comme explique´ dans la section 2.3.4.
La repre´sentation, par courbes d’isodoses, des distributions calcule´es, sont tre`s si-
milaires a` celles obtenues par simulation Monte Carlo. La qualite´ de ces re´sultats est
e´galement montre´e par l’e´valuation re´alise´e au moyen de l’index delta (figure 7.4(c)),
qui montre a` nouveau des erreurs presque toujours infe´rieures aux tole´rances fixe´es
(−1 < δ < 1).
Cette figure montre toutefois une erreur non ne´gligeable dans la maille de poumon.
Cette erreur se trouve juste apre`s son interface. Elle provient donc d’une erreur faite sur
l’extension, a` cette maille de poumon, du mode`le (projection et ponde´ration) d’un SBIM
situe´ sur une des mailles d’eau place´es avant (c’est-a`-dire entre les profondeurs 12 et 16
cm). Cette erreur est en re´alite´ lie´e a` l’approximation pre´sente´e dans la section 6.3.1.
Une e´tude comple´mentaire de cette question devra donc eˆtre mene´e a` l’avenir.
Cependant, cette erreur n’intervient qu’au voisinage de l’interface, et en dehors du
faisceau, la` ou` la dose est moins importante. Comme on le voit sur la figure 7.4(d), la
dose est en revanche calcule´e pre´cise´ment au coeur de la maille de poumon, de`s que
l’on s’e´loigne suffisamment de l’interface. Cette dernie`re figure montre que quand le
faisceau est sur deux mailles a` la fois (ici eau et poumon), les ponde´rations parviennent
a` correctement adapter les distributions de dose issues des mode`les pre´calcule´s 2.
7.2.4 Cas d’une entre´e oblique
Les exemples pre´sente´s jusqu’a` pre´sent montraient des faisceaux entrant orthogona-
lement a` la surface d’entre´e du fantoˆme. La me´thode propose´e est ne´cessairement tre`s
pre´cise dans de telles situations, puisque les mode`les en milieux homoge`nes sur lesquels
elle s’appuie sont e´galement re´alise´s dans le cas d’entre´es orthogonales.
Dans la re´alite´, il arrive que le faisceau rencontre des interfaces obliques, que ce soit
a` son entre´e dans le patient, ou en profondeur. Quand l’angle du faisceau par rapport a`
1. Du fait des diffe´rences de densite´ sur les coˆte´s du faisceau, cette syme´trie n’y e´tait plus ve´rifie´e.
2. Un exemple du meˆme type avait de´ja` e´te´ montre´ dans la section 5.2.3.a. On y voyait le cas de deux
SBIMs coˆte´ a` coˆte´, mais sur un meˆme mate´riau, tandis qu’ils sont ici sur deux mate´riaux diffe´rents.
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Figure 7.5 – (a) Un faisceau traversant obliquement le fantoˆme. (b) Repre´sentation par
lignes isodoses des distributions de dose obtenues par simulation Monte Carlo
(courbe de re´fe´rence), et par notre logiciel. (c) Evaluation, via l’index delta
(2 mm, 2%), de la dose calcule´e par notre logiciel, compare´e a` celle obtenue
par Penelope. (d) Points ou` l’index delta est en dehors des limites tole´re´es,
i.e. points ou` |δ| > 1.
ces interfaces est grand, nous avons propose´ de se´parer le faisceau primaire late´ralement,
en plusieurs SBIMs (section 5.1.1.b).
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L’exemple pre´sente´ sur la figure 7.5 a pour but de ve´rifier la validite´ de ce choix.
Le faisceau utilise´ entre avec un angle de 45◦dans le fantoˆme. Il le traverse ensuite
obliquement, passant en partie sur les mailles d’os et de poumon.
Les courbes d’isodoses des distributions calcule´es par la me´thode propose´e (fi-
gure 7.5(b)) sont a` nouveau tre`s proches de celles obtenues par Monte Carlo, y compris
sur les zones les plus complexes (zone d’entre´e du faisceau dans la matie`re, mailles d’os
et de poumon).
L’e´valuation par l’index delta (figure 7.5(c)) montre en revanche des erreurs non
ne´gligeables en certaines positions, situe´es en particulier a` proximite´ des interfaces eau/os
et eau/poumon. Les erreurs de´passant la tole´rance, c’est-a`-dire telles que |δ| > 1, sont
tout de meˆme peu nombreuses, comme le montre la figure 7.5(d).
7.3 Les temps de calcul
Pour calculer la dose sur un ensemble de voxels d’inte´reˆt, la me´thode pre´sente´e dans
ce me´moire proce`de en deux temps :
1. Pre´paration des mode`les sur les mailles ;
2. Calcul, via ces mode`les, des doses aux points d’inte´reˆt.
Il a e´te´ explique´, dans la partie 4.2.2, que la premie`re e´tape est tre`s rapide, puisqu’elle
ne se base que sur les mailles homoge`nes, que la segmentation doit avoir construit suffi-
samment grandes pour qu’elles soient en nombre restreint. Il a e´galement e´te´ montre´ que
la seconde phase doit avoir une dure´e a` peu pre`s proportionnelle au nombre de points
d’inte´reˆt.
Nous allons maintenant voir, a` travers plusieurs exemples, que ces affirmations sont
ve´rifie´es dans la pratique.
Remarque : Les performances pre´sente´es ici ont e´te´ obtenues par notre logiciel
de´veloppe´ en C++, et fonctionnant sur un PC muni d’un processeur Intel Xeon a` 3.2
GHz, disposant de 3.2 Go de me´moire vive. Le lecteur doit avoir a` l’esprit que cette
imple´mentation peut encore eˆtre optimise´e. Les dure´es de calcul annonce´es ne donneront
donc que des ordres de grandeur. Elles suffiront toutefois a` montrer les capacite´s de la
me´thode.
7.3.1 Cas d’un faisceau e´troit
Le premier exemple examine´ est celui qui a e´te´ traite´ dans la partie 7.2.1 (voir
figure 7.2) : un faisceau e´troit traversant plusieurs couches de mate´riaux diffe´rents.
De par sa simplicite´, ce cas sera ne´cessairement tre`s rapide. Ce faisceau se de´coupe
en effet en peu de SBIMs, et par conse´quent peu de mode`les sur les mailles.
La phase de pre´paration des mode`les (projections et ponde´rations) sur les mailles
s’effectue en 0.005 s, c’est-a`-dire quasi instantane´ment.
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Pour la seconde phase, nous e´valuons d’abord le temps mis pour calculer la dose en
tout point du fantoˆme, puis le temps mis pour un calcul sur seulement une centaine de
points d’inte´reˆt. Ces points sont place´s sur la seconde maille traverse´e par le faisceau 3.
Les temps obtenus sont de 1.26 s pour le fantoˆme complet (360 000 voxels), et de
0.001 s pour les cent points d’inte´reˆt.
Notre me´thode peut donc donner quasi instantane´ment la dose si le nombre de voxels
d’inte´reˆt est re´duit. En revanche, pour le fantoˆme complet, la dure´e des calculs de´passe
la seconde, meˆme sur cette configuration assez simple. Ce re´sultat n’est pas surprenant,
puisque quelle que soit la me´thode de calcul utilise´e, le calcul de la dose sur la grille
comple`te ne´cessite des calculs dans chacun de ses 360 000 voxels. Il semble donc a priori
impossible d’obtenir instantane´ment un re´sultat.
7.3.2 Cas d’un faisceau large de RCMI
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Figure 7.6 – (a) La matrice des fluences d’un ensemble de faisceaux e´troits, formant un
faisceau large de RCMI. (b) La trajectoire du faisceau large de RCMI dans le
fantoˆme maille´.
Le second cas traite´ est celui d’un faisceau large de RCMI, compose´ d’un ensemble de
faisceaux e´troits 4. La figure 7.6(a) donne les fluences initiales de chacun de ces faisceaux
e´troits ; la figure 7.6(b) donne la trajectoire suivie par le faisceau large dans le fantoˆme
test.
La phase de propagation est re´alise´e en un temps tre`s court, mais non ne´gligeable
cette fois-ci. Ce temps est de 0.21 s. La pe´ne´tration oblique du faisceau dans le fantoˆme
a en effet pour conse´quence une augmentation du nombre de SBIMs, et donc du nombre
de mode`les dans chaque maille.
Ce grand nombre de mode`les a aussi, ne´cessairement, des conse´quences sur le temps
de calcul de la dose aux points d’inte´reˆt (seconde phase de notre me´thode), celui-ci se
3. Dans cette maille, le calcul de dose est re´alise´ a` partir des mode`les de trois SBIMs (celui de la
maille en question, et ceux des mailles d’avant et d’apre`s.)
4. Les faisceaux e´troits composant le faisceau large de RCMI sont tous des re´pliques du faisceau ayant
servi au pre´calcul des mode`les homoge`nes.
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faisant en effet en 37 s sur le fantoˆme complet. Ce temps de calcul est cependant a`
relativiser pour les deux raisons suivantes :
– L’agre´gation des SBIMs (voir section 5.1.2.b) n’a pas e´te´ imple´mente´e, ce qui a pour
effet une de´multiplication inutile de leur nombre, et par conse´quent une surcharge
inutile en calculs.
– D’un point de vue ge´ne´ral, le code du prototype logiciel n’a subi aucune ope´ra-
tion d’optimisation. Ce prototype est davantage une version expe´rimentale qu’un
produit fini destine´ a` une utilisation clinique.
Malgre´ ces lacunes dans l’imple´mentation, ce temps de 37 secondes reste tre`s rai-
sonnable pour l’e´valuation, en tout point d’un fantoˆme 3D, de la dose de´pose´e par un
faisceau de RCMI.
Cependant, la force principale de notre approche se trouve dans la dure´e du calcul sur
un nombre restreint de points d’inte´reˆt. Sur 100 points, notre logiciel fournit une re´ponse
en 0.030 s. En incluant la phase de pre´paration des mode`les, le calcul de la dose sur 100
points d’inte´reˆt est donc effectue´ en 0.24 s, performance jamais re´alise´e auparavant.
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L’objectif de cette the`se e´tait de proposer une nouvelle me´thode de calcul de la
dose, suffisamment rapide pour eˆtre utilisable lors de la planification automatique des
traitements, et lors de leur suivi en temps re´el.
Les re´flexions mene´es au cours de cette the`se ont abouti aux deux constats suivants :
– Les me´thodes existantes les plus rapides ont des temps de calcul de l’ordre de la
minute. Celles-ci faisant de´ja` de tre`s fortes hypothe`ses sur la physique du de´poˆt
de dose, il semble impossible d’eˆtre plus rapide sans perdre encore en pre´cision.
D’autres hypothe`ses doivent donc eˆtre envisage´es, par exemple en utilisant une
repre´sentation du patient plus macroscopique que le simple fantoˆme voxelise´ ;
– Quelle que soit la me´thode utilise´e, la dose ne peut pas eˆtre calcule´e en quelques
millisecondes en tout point d’un fantoˆme 3D. Or, selon le contexte d’utilisation, la
dose n’est pas toujours ne´cessaire en tout point du fantoˆme. Une me´thode pouvant
calculer la dose tre`s rapidement sur un nombre re´duit de points d’inte´reˆt serait
donc plus approprie´e.
La seule solution qui re´ponde positivement a` ces deux remarques consiste a` re´aliser
un calcul de la dose en deux temps sur un fantoˆme segmente´ en mailles homoge`nes. Dans
un premier temps, le faisceau est propage´ de maille en maille, et des mode`les de calcul
de dose sont pre´pare´s sur chacune d’entre elles. Dans un second temps, ces mode`les sont
utilise´s pour calculer la dose, aux points d’inte´reˆt uniquement.
Une grande partie de la the`se a alors e´te´ consacre´e au de´veloppement d’une me´thode
qui s’appuie sur cette structure. De nombreuses techniques ont e´te´ teste´es, concernant
notamment la gestion des de´se´quilibres e´lectroniques aux interfaces. L’ensemble de ces
techniques a re´cemment e´te´ de´crit dans le brevet [Blanpain et al., 2009].
Ce me´moire de the`se pre´sente une me´thode comple`te de calcul de la dose, base´e
sur certaines de ces techniques. Cette solution, qui consiste en une somme ponde´re´e de
doses obtenues par projection vers des distributions pre´calcule´es en milieux homoge`nes,
offre d’excellentes performances en pre´cision, et surtout en temps. En effet, le programme
de´veloppe´ pour mettre en œuvre cette me´thode obtient des re´sultats en quelques secondes
sur un fantoˆme 3D complet. Mais il peut surtout calculer la dose sur un ensemble re´duit
de points d’inte´reˆt, en un temps tre`s infe´rieur a` la seconde. Avec de telles performances,
de nouvelles possibilite´s s’ouvrent pour le pilotage logiciel des traitements des cancers
par radiothe´rapie, autant pour leur planification que pour leur suivi.
Il convient de remarquer qu’au cours de cette e´tude, nous avons cherche´ a` utiliser les
objets les plus macroscopiques possibles, a` la fois pour le faisceau et pour le fantoˆme. Il
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semble donc impossible qu’une autre me´thode puisse eˆtre significativement plus rapide,
et aussi pre´cise, que celle pre´sente´e dans ce me´moire.
En revanche, notre prototype logiciel n’ayant pas e´te´ optimise´, il est tout a` fait
possible que les performances annonce´es dans ce me´moire soient nettement ame´liore´es
dans l’anne´e a` venir.
Bien que l’objectif initial de la the`se ait e´te´ atteint, la me´thode de´veloppe´e n’a pour
l’instant pu eˆtre teste´e que sur des cas simples, tant pour les faisceaux que pour les
fantoˆmes utilise´s. Certains travaux doivent donc encore eˆtre re´alise´s afin de rendre cette
me´thode pleinement ope´rationnelle sur les cas cliniques :
– L’adaptation de notre me´thode aux faisceaux re´ellement distribue´s par les appareils
de traitement (faisceaux polye´nerge´tiques et le´ge`rement divergents) ;
– La transformation des fantoˆmes voxelise´s, obtenus via l’imagerie scanner ou IRM,
en fantoˆmes maille´s adapte´s a` cette me´thode.
– L’ame´lioration de la me´thode d’extension du mode`le d’un SBIM aux mailles voi-
sines de sa maille support. Devront eˆtre perfectionne´es, en particulier, le scaling
late´ral (partie 6.1.4.b) et les extensions ”obliques” (partie 6.3.1).
Paralle`lement a` ces de´veloppements, des travaux doivent eˆtre lance´s pour e´tudier la
possibilite´ d’utiliser cette me´thode dans des applications ne´cessitant un calcul rapide de
la dose.
La premie`re application vise´e sera la planification automatique des plans de traite-
ment. Le de´veloppement de techniques adapte´es d’optimisation des plans de traitement
est une taˆche tre`s complexe, les techniques de traitement les plus re´centes offrant de
nombreux degre´s de liberte´ pour les traitements. Une nouvelle the`se, dont l’objectif est
le de´veloppement d’une me´thode d’optimisation approprie´e, commencera de`s la rentre´e
2009 au CEA LIST.
Enfin, a` plus long terme, les se´ances de traitement devront eˆtre pilote´es par les
TPS, afin d’adapter en temps re´el les parame`tres d’irradiation a` la morphologie et a` la
position du patient. Ces contraintes de temps re´el font naturellement de notre me´thode
une excellente candidate pour une inte´gration dans les futures me´thodes de pilotage.
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Annexe A
Les mode`les de re´gression
La me´thode pre´sente´e dans ce me´moire s’appuie sur des donne´es pre´calcule´es, qu’elle
interroge a` travers les fonctions de projection. Ces donne´es pre´calcule´es sont des distri-
butions de dose de´pose´es dans des fantoˆmes homoge`nes. La mise en place de ces mode`les
soule`ve certaines questions pratiques, que nous e´voquons dans cette annexe.
A.1 Principes
Les donne´es pre´calcule´es, mentionne´es dans le chapitre 5, sont des distributions de
dose de´livre´es par le faisceau primaire d’inte´reˆt, dans des fantoˆmes homoge`nes, constitue´s
des diffe´rents mate´riaux que le faisceau peut eˆtre amene´ a` rencontrer dans un patient.
Les mode`les sont pre´calcule´es dans la configuration illustre´e par la figure A.1. La dose
de´pose´e par le faisceau dans le patient est calcule´e au moyen d’un code Monte Carlo (le
code utilise´ dans cette e´tude est, rappelons-le, le code Penelope [Salvat et al., 2006].
Le fantoˆme homoge`ne conside´re´ doit eˆtre suffisament large pour que la dose ne soit
plus significative a` ses bords, et assez profond pour que l’atte´nuation du faisceau primaire
soit au moins aussi importante que dans les fantoˆmes homoge`nes que l’on pourra avoir
a` simuler.
Se pose ensuite la question de la forme la plus approprie´e au stockage de ces distri-
butions de dose. En d’autres termes, comment re´aliser la fonction H qui associe, a` toute
position p d’un fantoˆme homoge`ne, la dose H(p) de´pose´e par le faisceau a` cette position.
La premie`re solution possible est le stockage des doses dans une grille voxelise´e.
Ces grilles ont cependant le de´faut de ne´cessiter des interpolations couˆteuses entre les
diffe´rentes positions. Cette question sera de´taille´e plus loin, et des alternatives aux grilles
de stockage seront pre´sente´es.
Notons de`s maintenant que les me´thodes alternatives, base´es sur des fonctions ana-
lytiques parame´trables, ne´cessitent une phase d’optimisation de ces parame`tres, appele´e
”apprentissage” pour les me´thodes issues de l’intelligence artificielle. Cet apprentissage
utilise l’ensemble des doses de la grille pour re´gler les parame`tres du mode`le, afin qu’elles
fournissent la dose le plus pre´cise´ment possible.
Le choix du mode`le a` utiliser se base sur un ensemble de crite`res, dont l’importance
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Figure A.1 – La configuration des distributions pre´calcule´es en milieux homo-
ge`nes : le faisceau entre droit dans le fantoˆme, i.e. son axe est or-
thogonal a` l’interface d’entre´e.
de´pend des besoins impose´s par le contexte d’utilisation. Les principaux crite`res sont
liste´s ci-dessous :
– La pre´cision du mode`le, qui de´pend principalement de la pre´cision des interpola-
tions (pour une grille de dose), et de l’apprentissage (pour les mode`les parame´-
trables) ;
– La rapidite´ : le mode`le conc¸u peut eˆtre lent a` construire, puisque cette construction
se fait a` l’avance, et une fois pour toutes. En revanche, une fois construit, le mode`le
doit eˆtre capable de donner tre`s rapidement la dose en toute position ;
– Un espace raisonnable de stockage en me´moire : l’ensemble des donne´es utiles au
calcul doit pouvoir eˆtre stocke´ dans la me´moire d’un ordinateur classique, afin
d’e´viter le swap (copies temporaires de donne´es sur le disque dur), qui est tre`s
pe´nalisant en temps de calcul.
Dans notre cadre d’utilisation, le dernier de ces crite`res est le moins important. En
effet, les mode`les de doses en fantoˆmes homoge`nes sont les seules composantes de notre
me´thode qui soient consommatrices en espace me´moire. De plus, ces mode`les pre´calcule´s
seront peu nombreux (un par mate´riau, et un pour chaque faisceau d’inte´reˆt, si l’appareil
de traitement en propose plusieurs). Par conse´quent, on peut choisir un mode`le couˆteux
en me´moire, du moment que ce couˆt reste suffisamment raisonnable pour ne pas impliquer
de swap.
A.2 Les mode`les
Diffe´rents types de mode`les ont e´te´ envisage´s au cours de ce travail. Les crite`res de
choix e´voque´s pre´ce´demment ayant e´volue´ au fur et a` mesure que se construisait notre
me´thode de calcul de dose, certaines solutions envisage´es ne sont plus d’actualite´.
124
Chapitre A : Les mode`les de re´gression
En particulier, la question du stockage en me´moire a fortement e´volue´. Nous avons
notamment envisage´, pendant longtemps, d’utiliser un mode`le de de´poˆt de dose par angle
d’entre´e dans le fantoˆme homoge`ne. Le grand nombre de configurations qu’il aurait fallu
simuler, et dont il aurait fallu stocker le re´sultat, aurait implique´ des restrictions sur
l’espace me´moire disponible pour un mode`le, i.e. pour une fonction H. Des mode`les
parcimonieux ont alors e´te´ envisage´s, par exemple les machines a` vecteurs de support
(SVM) [Vapnik, 1995, Drucker et al., 1997], qui s’appuient sur des fonctions noyaux 1
pour ge´rer les non-line´arite´s des courbes de dose. Les SVM sont toutefois trop couˆteuses
en temps de calcul pour des distributions 3D, c’est pourquoi nous ne les de´veloppons pas
ici.
Nous n’aborderons en effet que les trois solutions qui re´pondent le mieux a` nos
besoins, a` savoir le stockage des doses sur une grille voxelise´e, puis une grille re´gulie`re
de polynoˆmes, et enfin les re´seaux de neurones.
Nous donnerons une pre´sentation succinte de chacun de ces mode`les, et nous donne-
rons leurs performances en termes de pre´cision, de stockage me´moire, et de vitesse.
A.2.1 Stockage et interpolation sur une grille
La premie`re solution consiste a` utiliser directement, i.e. sans aucun traitement, la
grille de dose 3D issue de la simulation Monte Carlo. Un grand nombre de particules
e´le´mentaires doit avoir e´te´ simule´, afin que l’erreur soit la plus faible possible sur les
diffe´rents points.
Du point de vue du stockage me´moire, en admettant par exemple que l’on se base
sur un fantoˆme 3D comportant de l’ordre d’un million de voxels, l’espace utilise´ ne sera
que de quelques me´ga-octets, ce qui est tre`s raisonnable.
Avec cette me´thode, la dose est donc disponible sur un ensemble de points dispose´s
re´gulie`rement dans l’espace 3D. Ainsi, au moment de l’utilisation, les doses doivent eˆtre
calcule´es par interpolation entre les points connus. Afin que cette ope´ration soit la plus
rapide possible, il est ne´cessaire que la re´solution de la grille soit suffisamment grande
pour qu’une interpolation line´aire soit suffisante.
Si la strate´gie d’interpolation est adapte´e, cette me´thode fournit des re´sultats tre`s
pre´cis. Cependant, ces interpolations doivent eˆtre re´alise´es au moment du calcul de dose,
ce qui est pe´nalisant en temps de calcul. Une solution a` ce proble`me est de pre´calculer
ces interpolations ; c’est le principe de la technique suivante.
A.2.2 Grille re´gulie`re de polynoˆmes
Une fac¸on simple de pre´calculer les interpolations consiste a` partitionner le fantoˆme
homoge`ne en paralle´le´pipe`des rectangles 2, et a` utiliser, pour chacune de ces zones, un
polynoˆme qui donne la dose en chacun de ses points.
1. Les noyaux des SVM ne doivent pas eˆtre confondus avec les noyaux de convolution.
2. Les paralle´le´pipe`des rectangles doivent avoir un volume suffisamment re´duit pour que la de´rive´e
de la dose n’y subisse pas de trop fortes variations
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Les polynoˆmes utilise´s de fac¸on habituelle sont des polynoˆmes cubiques. Ils offrent
une grande pre´cision, tout en e´tant d’e´valuation tre`s rapide, celle-ci ne demandant que
quelques additions et multiplications.
Le calcul des coefficients des diffe´rents polynoˆmes se fait a` partir des valeurs de dose
des points situe´s a` l’inte´rieur du paralle´le´pipe`de rectangle correspondant, et e´ventuelle-
ment dans son voisinage. L’ajustement de ces coefficients peut eˆtre re´alise´ par la me´thode
des moindres carre´s.
A.2.3 Les re´seaux de neurones
Les re´seaux de neurones artificiels s’apparentent a` des fonctions parame´trables, inspi-
re´s des re´seaux de neurones du cerveau humain ou animal. Ce sont des graphes oriente´s,
dont les nœuds sont des neurones formels, re´alisant un traitement particulier (voir fi-
gure A.2). Certains de ces neurones, appele´s neurones d’entre´e, rec¸oivent des donne´es,
sur lesquelles ils re´alisent un traitement, dont le re´sultat est transmis a` d’autres neu-
rones, et ainsi de suite. Un neurone appele´ neurone de sortie fournit alors un re´sultat
final, qui est la sortie du re´seau de neurones pour la liste d’entre´es fournies 3.
Figure A.2 – Un re´seau de neurones de type perceptron multicouche.
Chaque neurone formel re´alise une somme ponde´re´e de ses entre´es, dont le re´sultat
est transforme´ par une fonction appele´e fonction d’activation, qui prend souvent la forme
d’une sigmo¨ıde :
f(x) =
1
1 + e−αx
.
Les re´seaux de neurones sont donc en re´alite´ des fonctions analytiques. Leur inte´-
reˆt est que leurs parame`tres (i.e. les poids associe´s a` chacune des areˆtes) peuvent eˆtre
optimise´s via un algorithme d’apprentissage. Il a ainsi e´te´ prouve´ que les re´seaux de
neurones artificiels sont des approximateurs universels 4, capables en the´orie de mode´-
3. Un re´seau de neurones peut avoir plusieurs sorties, mais ce cas n’est pas traite´ ici, la seule valeur
de sortie qui nous inte´resse e´tant la dose.
4. En re´alite´, seuls les re´seaux de neurones de type perceptrons multicouches sont des approximateurs
universels.
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liser toute fonction avec une excellente pre´cision [Cybenko, 1989, Funahashi, 1989], a`
condition bien-suˆr qu’ils posse`dent un nombre suffisant de parame`tres, i.e. de neurones.
Or, les re´seaux de neurones artificiels sont des mode`les parcimonieux, c’est-a`-dire
qu’ils peuvent mode´liser une fonction fortement non-line´aire a` partir de peu de para-
me`tres. Cette parcimonie les rend capables de ge´ne´raliser, c’est-a`-dire d’interpoler pre´-
cise´ment entre les points de la base d’apprentissage.
Il est possible a` un re´seau de neurones d’apprendre la dose correspondant a` une
position donne´e d’un fantoˆme 3D homoge`ne [Mathieu et al., 2005, Blanpain et al., 2007].
Ils peuvent donc eˆtre utilise´s pour re´aliser les mode`les homoge`nes que l’on utilise via des
fonctions de projection.
Toutefois, les tests effectue´s ont montre´ qu’il n’est pas e´vident de re´aliser des re´seaux
de neurones faisant moins de 3% d’erreur, ce qui est acceptable pour de nombreuses
applications, mais trop impre´cis pour la noˆtre. En effet, ces 3% ne repre´sentent que
l’erreur sur des cas homoge`nes. Or, le traitement des fantoˆmes he´te´roge`nes ame`nera
ne´cessairement des e´carts supple´mentaires. Une erreur de 3% ne peut donc pas eˆtre
tole´re´e sur les mode`les homoge`nes.
Les re´seaux de neurones ont un autre de´faut tre`s important pour l’utilisation que
l’on souhaite en faire ici : le calcul de la dose a` une position passe par des e´valuations
de fonctions sigmo¨ıdes, couˆteuses en temps de calcul, du fait de la fonction exponentielle
qui apparaˆıt dans leur formule.
Ces de´fauts, tant en pre´cision qu’en vitesse, font que les re´seaux de neurones artificiels
ne sont pas parfaitement adapte´s a` la me´thode pre´sente´e dans ce me´moire.
A.2.4 Choix d’un mode`le
Le mode`le que nous avons choisi d’utiliser est la grille re´gulie`re de polynoˆmes. Elle
est certes assez gourmande en espace me´moire, mais nous avons vu que ce parame`tre
n’est pas le plus important pour l’application vise´e.
Les crite`res principaux sont en effet la vitesse et la pre´cision. Or, les grilles de po-
lynoˆmes permettent une e´valuation tre`s pre´cise et quasi instantane´e. Notre choix de les
utiliser pour cette e´tude est donc pleinement justifie´.
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Annexe B
L’e´valuation d’une distribution de
dose
B.1 Principes
Nous pre´sentons ici des outils d’e´valuation de la qualite´ des me´thodes de calcul de
dose. Ces e´valuations sont re´alise´es en comparant des distributions de dose calcule´es par
ces algorithmes a` des distributions de re´fe´rence, obtenues par mesure ou par simulation
Monte-Carlo.
Notons Dr la distribution de re´fe´rence, et De la distribution a` e´valuer. La premie`re
possibilite´ pour e´valuer la qualite´ de De(p) est d’e´valuer la diffe´rence de dose a` ce point,
e(p) = De(p)−Dr(p), (B.1)
et de la comparer a` un seuil souvent donne´ par un pourcentage de la dose de re´fe´rence.
Cette me´thode est tre`s simple d’utilisation, mais elle a l’inconve´nient d’eˆtre tre`s sensible
aux forts gradients de dose, ou` une petite erreur spatiale entre les deux distributions
peut entrainer une forte erreur en dose [Dyk et al., 1993].
Il est donc ne´cessaire de prendre l’e´cart spatial en conside´ration. Cela a e´te´ re´alise´,
dans un premier temps, en mesurant la distance se´parant un point de la dose de re´fe´rence
du point de la dose e´value´e ou` la dose est la meˆme. Cette approche est connue sous le
nom de ”distance to agreement” (DTA) [Dyk et al., 1993, Harms et al., 1998]. Il a alors
e´te´ propose´ d’utiliser la diffe´rence de dose la` ou` le gradient est faible, et le crite`re spatial
la` ou` il est fort. Malheureusement, la mesure ainsi obtenue n’est pas uniforme, et donc
peu expressive.
L’index gamma [Low et al., 1998] est la premie`re me´thode propose´e combi-
nant habilement les deux crite`res. Elle est aujourd’hui tre`s re´pandue dans les
TPS [Esch et al., 2002, Nelms et Simon, 2007]. Elle a toutefois plusieurs de´fauts, en pre´-
cision et en temps de calcul, comme nous l’expliquerons plus loin.
Des me´thodes alternatives ont e´te´ de´veloppe´es [Bakai et al., 2003, Jiang et al., 2006,
Moran et al., 2005], mais elles font des approximations qui peuvent avoir des conse´-
quences importantes sur la pre´cision de l’e´valuation (voir [Blanpain et Mercier, 2009]).
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q p
d
D o s e
S p a c e
E v a l u a t e d  p o i n t
R e f e r e n c e  p o i n t
(a) (b)
(c)
Figure B.1 – Illustration de l’index gamma. L’axe horizontal repre´sente la position dans
l’espace, l’axe vertical la dose. (a) La distance Γq(p, d). (b) L’index gamma
d’un point de re´fe´rence. (c) Une erreur de´tecte´e a` tort par l’index gamma non
interpole´.
Diffe´rents auteurs ont e´galement tente´ d’acce´le´rer l’e´valuation de l’index
gamma [Ju et al., 2008, Wendling et al., 2007], mais les temps de calcul restent malgre´
tout trop importants sur des ge´ome´tries 3D (plusieurs minutes).
C’est pourquoi nous avons propose´ un index alternatif base´ sur le concept de l’enve-
loppe delta [Blanpain et Mercier, 2009]. Cette enveloppe est constitue´e de tole´rances en
dose autour de la distribution de re´fe´rence, calcule´es a` partir des tole´rances en position
et en dose. L’index ainsi obtenu, appele´ index delta, est a` la fois pre´cis et tre`s rapide a`
calculer. De plus, il permet de comprendre davantage la signification d’une e´valuation
base´e sur un crite`re spatial.
B.2 L’index gamma
L’index gamma [Low et al., 1998] compareDe a`Dr en combinant la tole´rance en dose
∆d et la tole´rance spatiale ∆s. On note Γq(p, d) la distance dans le domaine dose/espace,
entre le point (q,Dr(q)) de Dr, et un point quelconque (p, d) :
Γq(p, d) =
√
||q − p||2
∆2s
+
(Dr(q)− d)2
∆2d
, (B.2)
ou` ||p − q|| est la distance euclidienne entre les points p and q. Cette distance est
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(a) (b)
Figure B.2 – (a) L’enveloppe delta. (b) Elimination des faux positifs de l’index gamma.
illustre´e sur la figure B.1(a).
L’index gamma d’un point de Dr est la plus courte distance le se´parant d’un point
de De :
γ(q) = min
p
{Γq(p,De(p))} . (B.3)
Une erreur est rapporte´e si l’index est supe´rieur a` 1, c’est-a`-dire si le point le plus
proche de De est a` l’exte´rieur de l’ellipse forme´e autour du point de re´fe´rence, ellipse
dont les dimensions sont donne´es par ∆d et ∆s (voir figure B.1(b)).
Malgre´ sa grande praticite´, l’index gamma a des limitations, en particulier son temps
de calcul pour des distributions de grande taille. Le calcul de l’index pour un point donne´
ne´cessite en effet la recherche du point le plus proche, ce qui est couˆteux en temps. Mais
il est e´galement ne´cessaire d’interpoler sur la distribution e´value´e De, afin d’e´viter une
surestimation de l’index dans les zones de gradient e´leve´, ou` des points de Dr peuvent
ne pas avoir de point de De dans leur ellipse, malgre´ la forte proximite´ des deux courbes
(voir figure B.1(c)).
Ces interpolations impliquent des calculs de plusieurs minutes sur des fantoˆmes 3D,
meˆme dans les mises en oeuvre les plus rapides re´alise´es re´cemment [Ju et al., 2008,
Wendling et al., 2007]. La technique pre´sente´e ci-dessous offre une alternative tre`s effi-
cace.
B.3 L’index delta
B.3.1 L’enveloppe delta
L’index delta, introduit dans [Blanpain et Mercier, 2009], repose sur le concept de
l’enveloppe delta. Cette enveloppe transforme les tole´rances de l’index gamma en dose
et en position, en tole´rances en dose uniquement.
Cette transformation est faite en calculant, a` partir des ellipses de l’index gamma,
les doses minimale et maximale qui peuvent eˆtre tole´re´es en une position donne´e (voir
figure B.2(a)). La dose maximale (resp. minimale) tole´re´e a` la position p est la dose
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maximale (resp. minimale) atteinte par l’ellipse d’un des points de re´fe´rence situe´s au
voisinage de p. Ces tole´rances, note´es ε+(p) et ε−(p), peuvent eˆtre calcule´es par :
ε+(p) = max
q,||p−q||≤∆s

Dr(q)−Dr(p) + ∆d
√
(1− ||p − q||
2
∆2s
)

 (B.4)
ε−(p) = min
q,||p−q||≤∆s

Dr(q)−Dr(p)−∆d
√
(1− ||p − q||
2
∆2s
)

 (B.5)
ou` f vient de l’e´quation d’une ellipse (Eq. (B.2)) :
f(p, q) = ∆d
√
1− ||q − p||
2
∆2s
. (B.6)
Comme on le voit sur la figure B.2(b), les faux positifs ge´ne´re´s par l’index gamma
non interpole´ sont e´limine´s car capture´s dans l’enveloppe 1.
B.3.2 L’index delta
A partir de l’enveloppe delta, on cre´e maintenant un index de meˆme type que l’index
gamma 2. Il suffit pour cela de rapporter l’erreur en dose a` la tole´rance en dose donne´e
par l’enveloppe :
δa(p) =


e(p)
ε+(p)
si e(p) > 0
− e(p)
ε−(p) si e(p) < 0
(B.7)
On a alors une e´quivalence entre les seuils de rejet |δ(p)| = 1 et γ(p) = 1.
L’avantage de cette me´thode, par rapport a` l’index gamma, est qu’une fois l’enveloppe
pre´calcule´e, l’e´valuation de l’index delta est aussi rapide qu’une simple e´valuation de
diffe´rence de dose. L’enveloppe a de plus l’avantage d’e´viter les faux positifs, et ce sans
passer par de couˆteuses interpolations 3. Les exemples pre´sente´s ci-dessous confirment
les capacite´s de cette approche.
B.3.3 Re´sultats
B.3.3.a Pre´cision
La figure B.3(a) montre deux distributions de dose 1D : Dr est le build-up
sur l’axe d’un faisceau e´troit, et De re´sulte d’un shift de 0.5 mm a` droite de Dr
puis d’une multiplication par 1.05 (pour un exemple en 2D, se rapporter a` l’ar-
ticle [Blanpain et Mercier, 2009]).
1. En fait, certains faux positifs peuvent quelquefois apparaˆıtre aux bords de l’enveloppe delta. Une ex-
plication de ce proble`me, ainsi que des solutions adapte´es, sont fournies dans [Blanpain et Mercier, 2009]
2. Dans l’article [Blanpain et Mercier, 2009], nous proposons trois indices diffe´rents, chacun permet-
tant de porter un regard spe´cifique sur la qualite´ de la distribution e´value´e.
3. Sauf si l’on cherche une pre´cision optimale, auquel cas les interpolations sont pre´calcule´es avec
l’enveloppe [Blanpain et Mercier, 2009]
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(a)
(b)
Figure B.3 – (a) L’enveloppe delta sur un cas test. (b) Sur le meˆme cas test, courbes de
l’index gamma non interpole´, de l’index gamma interpole´, et de l’index delta.
On remarque imme´diatement la praticite´ du concept d’enveloppe, qui traduit les
tole´rances ∆d et ∆s en des tole´rances en dose tre`s simples a` visualiser.
On voit, sur la figure B.3(b), les re´sultats obtenus par trois index : l’index gamma avec
et sans interpolation, ainsi que l’index delta. Ces trois index donnent le meˆme re´sultat
sur la partie droite, ou` le gradient est faible. Sur la partie gauche par contre, l’index
gamma calcule´ sans interpolation de´tecte des erreurs la` ou` il n’y en a pas. L’index delta,
aussi bien que l’index gamma interpole´, e´limine ces faux positifs.
B.3.3.b Vitesse
Les performances de l’enveloppe et de l’index delta ont e´te´ e´value´es sur des distribu-
tions de dose 3D. Tous les calculs ont e´te´ re´alise´s avec Matlab sur un processeur Intel
Xeon a` 3.2GHz.
Les grilles comptent 250 × 250 × 50 voxels de 1 mm de coˆte´, et ∆s vaut 2 mm (le
temps de calcul de l’enveloppe ne de´pend que de ∆s et des dimensions de Dr. Dans
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cette configuration, le pre´calcul de l’enveloppe prend 8.2 s, et celui de l’index delta
0.4 s. Or, sur une grille similaire, la plus re´cente me´thode de calcul rapide de l’index
gamma [Ju et al., 2008], qui permet une interpolation implicite, termine ses calculs en
deux minutes.
B.4 Interpre´tation de ces indices
Les e´valuations utilisant une tole´rance spatiale ∆s (DTA, index gamma, index delta)
ont pour objectif d’autoriser des erreurs un peu plus e´leve´es dans les zones ou` le gradient
est grand.
Une autre fac¸on de proce´der consiste, sans utiliser une tole´rance spatiale ∆s,
a` utiliser des seuils d’erreur en dose adapte´s en fonction de la position conside´-
re´e [Venselaar et al., 2001]. Par exemple, dans les zones a` gradient e´leve´ (sur les bords
du faisceau, et dans la zone de build-up), ils autorisent jusqu’a` 15% d’erreur en dose.
L’index delta, pre´sente´ pre´ce´demment, e´tablit un lien entre ces deux ap-
proches. En construisant l’enveloppe delta, on calcule en effet une tole´rance en
dose a` partir des tole´rances initiales en dose et en position. On a ainsi montre´,
dans [Blanpain et Mercier, 2009], qu’une enveloppe construite a` partir de tole´rances en
dose et en position de 3% et 2 mm respectivement, peut autoriser jusqu’a` 25 % d’erreur
en dose sur les zones a` tre`s fort gradient, ce qui est tre`s important.
Ceci montre toutes les pre´cautions qu’il convient de prendre pour utiliser des me´-
thodes telles que les index gamma et delta, en particulier lors des e´valuations re´alise´es
en clinique.
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TITLE: Towards a real time computation of the dose in a phantom segmented into 
homogeneous meshes 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Automatic radiation therapy treatment planning necessitates a very fast computation 
of the dose delivered to the patient. We propose to compute the dose by segmenting 
the patient's phantom into homogeneous meshes, and by associating, to the meshes, 
projections to dose distributions precomputed in homogeneous phantoms, along with 
weights managing heterogeneities. 
 
The dose computation is divided into two steps. The first step impacts the meshes: 
projections and weights are set according to physical and geometrical criteria. The 
second step impacts the voxels: the dose is computed by evaluating the functions 
previously associated to their mesh. 
 
This method is very fast, in particular when there are few points of interest (several 
hundreds). In this case, results are obtained in less than one second. With such 
performances, practical realization of automatic treatment planning becomes 
practically feasible. 
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RESUME 
 
La planification automatique des traitements de radiothérapie nécessite un calcul très 
rapide de la dose délivrée au patient. Nous proposons de réaliser ce calcul en 
segmentant le fantôme du patient en mailles homogènes, et en associant aux mailles 
des projections vers des distributions précalculées en milieux homogènes, ainsi que 
des pondérations gérant les hétérogénéités. 
 
Le calcul de dose se fait en deux étapes. La première étape concerne les mailles : 
les projections et pondérations y sont paramétrées en fonction de critères physiques 
et géométriques. La seconde étape concerne les voxels : la dose y est calculée en 
évaluant les fonctions préalablement associées à leur maille. 
 
Cette méthode est très rapide, notamment quand le nombre de points d'intérêt est 
limité (quelques centaines), les résultats étant dans ce cas obtenus en moins d'une 
seconde. Avec de telles performances, la planification automatique des traitements 
de radiothérapie devient parfaitement envisageable. 
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